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Introducción y objetivos 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
El progresivo desarrollo científico y tecnológico ha puesto a disposición de la 
medicina instrumentación y equipos que proporcionan más y mejor información del 
cuerpo humano con procedimientos cada vez menos agresivos. Una de las técnicas 
que ha evolucionado considerablemente es la tomografía computarizada (TC) y en 
especial durante la última década, con el desarrollo de la tecnología de los detectores, 
la reducción del tiempo de exposición y la introducción de equipos que permiten 
realizar irradiaciones en hélice alrededor del paciente. Hoy en día, gran parte de los 
nuevos modelos de TC incorporan tecnología multicorte, utilizan versiones avanzadas 
de software de reconstrucción y tratamiento de la imagen, amplían su campo de 
aplicación a nuevas áreas de la medicina y permiten el uso de modos de 
funcionamiento de ahorro de dosis de radiación.  
Aunque los exámenes de TC sólo representan entre el 5 y el 10% del total de 
exámenes con fines diagnósticos, la dosis de radiación que se imparte con ellos a los 
pacientes es, en general, significativamente más alta que la de los exámenes 
convencionales con rayos X. Por ello, los estudios de TC representan con mucho la 
mayor fuente de exposición en radiodiagnóstico y, según el informe del Comité de las 
Naciones Unidas para los efectos de las radiaciones ionizantes (UNSCEAR) del año 
2000 [1], contribuyen en promedio al 34% de la dosis efectiva colectiva. Dicho 
porcentaje sube hasta el 45% de la dosis efectiva colectiva si se consideran 
exclusivamente los países de nivel sanitario I, caracterizados por disponer de al menos 
un médico por cada 1000 habitantes. Por otro lado, el incremento del número de 
equipos de TC en funcionamiento y de exámenes realizados con ellos, hace prever que 
estos últimos porcentajes continuarán aumentando en el futuro [2]. 
 
1.1. Equipos de tomografía computarizada. Principios básicos de 
funcionamiento 
La tomografía computarizada fue descrita y puesta en práctica por G. Hounsfield 
y A. Cormack en la década de los 70, con la intención de conseguir imágenes 
transversales del cuerpo humano [3]. Demostraron que los rayos X que atraviesan 
cualquier cuerpo contienen información de todos los constituyentes por los que se 
transporta el haz fotones. Esta idea orientó el diseño de los primeros equipos de TC, 
que permitían conocer la atenuación de los diferentes tejidos orgánicos al ser 
atravesados por los rayos X  [4].  
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Para este propósito, se dirige un haz colimado de rayos X, en forma de abanico y 
punto focal relativamente pequeño, sobre un plano tomográfico del objeto a estudiar. 
Cuando la fuente efectúa un barrido circular completo alrededor del cuerpo, las 
estructuras internas atenúan el haz de rayos X según sus respectivos valores de 
número atómico y densidad. La radiación emergente después de atravesar los tejidos 
se recoge en una serie de detectores apilados en una posición diametralmente opuesta 
a la del tubo y que cubre completamente el abanico de rayos X. 
Cuando un haz fino de fotones monoenergéticos atraviesa un trozo uniforme de 
material sufre una atenuación que viene caracterizada por la ley exponencial de 
atenuación 0
µ−= ⋅ dI I e , donde 0I  es la intensidad del haz incidente, µ  es el 
coeficiente de atenuación lineal, e I es la intensidad del haz después de atravesar un 
espesor  del material. Si, como ocurre en el cuerpo humano, el haz de rayos X pasa 
a través de materiales de diferente atenuación, podemos considerar al cuerpo como un 
volumen compuesto por un gran número de pequeños elementos de igual tamaño, 
cada uno de los cuales posee un coeficiente de absorción constante.  
d
 
Fig. 1.1. Representación esquemática de una imagen dividida en  voxels de anchura 
, y sistema de ecuaciones a partir del cual se obtienen los valores de 
nm
d 11 12, , ... , nmµ µ µ . 
Para una mayor claridad, sólo se han representado las irradiaciones en una dirección. 
 
El logaritmo del cociente I/I0 a lo largo de un rayo particular, como se puede 
observar en la Fig. 1.1, es proporcional a la suma de los coeficientes de atenuación de 
todos los elementos que el rayo atraviesa. A partir de esta idea, en 1917, el 
matemático J. H. Radon demostró que se puede reconstruir la imagen, en dos o tres 
dimensiones, de un cuerpo irradiado mediante una serie de proyecciones [5]. Para 
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determinar la atenuación de cada elemento interno, se debe obtener un gran número de 
mediciones desde distintas direcciones, lo cual genera un sistema de ecuaciones 
múltiples. 
Una vez resuelto, mediante distintos algoritmos de reconstrucción y potentes 
sistemas de tratamiento de datos, se obtiene una imagen digital en 3-D del objeto 
estudiado. La unidad de volumen mínimo en que se reconstruye esta imagen 
tridimensional es el voxel*. Cada uno de los voxels posee una absorción característica 
y es representado, en el monitor o en la placa radiográfica, como una imagen 
bidimensional llamada píxel caracterizada con un determinado nivel de gris. El 
coeficiente de atenuación representado en un píxel es el promedio de todos los 
materiales incluidos en el volumen del voxel. Por consiguiente, al digitalizar un 
volumen continuo como el cuerpo humano se pierde algo de información, sobre todo 
en los detalles finos, pero se obtiene a cambio la posibilidad de asemejar dicho cuerpo 
a una matriz numérica.  
El campo de exploración, o SFOV, viene determinado por el círculo que es 
enteramente cubierto por el haz de rayos X durante una exploración. El campo de 
visión, o FOV, es el diámetro máximo de la imagen reconstruida, que puede ser menor 
o igual que el campo de exploración y determinará las dimensiones de la imagen 
digital obtenida. Por otro lado, las dimensiones de la matriz en el plano XY vendrán 
dadas por el número de píxeles en cada una de las direcciones ortogonales, y puede ser 
elegido entre varias opciones (normalmente se usa 512 x 512, aunque más 
recientemente se dispone de la opción 1024 x 1024 en algunos equipos). Por 
consiguiente, el tamaño de cada píxel se calcula dividiendo el diámetro del FOV por 
el tamaño de la matriz. La tercera dimensión del voxel vendrá establecida por el 
espesor de reconstrucción de la imagen de cada corte tomográfico. Naturalmente, el 
volumen de cada voxel determinará la resolución espacial de la imagen tridimensional. 
A cada píxel de la imagen reconstruida se le asigna un número, llamado número 
(de) TC, relacionado con el coeficiente de atenuación del voxel correspondiente. Los 
números de TC para cada material y para cada energía son relativos, tomando el 
coeficiente de atenuación del agua como referencia, y normalmente se representan 
mediante una escala de grises. Se expresan en unidades Hounsfield (UH) de acuerdo 
con la definición: 
 
                                                 
* Al contrario de lo que ocurre con “píxel”, la Real Academia Española no contempla la 
adaptación gráfica del acrónimo “voxel”, proveniente de la expresión inglesa “Volume Element”. En la 
presente memoria se ha escrito sistemáticamente en cursiva y se ha mantenido el plural de su lengua 
original. 
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= ⋅  (1.1) 
 
donde µ es el coeficiente de atenuación lineal. Por definición, el agua tiene un número 
de TC igual a 0 UH, y el aire, que representa prácticamente la ausencia de atenuación,  
tiene un valor de –1000 UH. El hueso, dependiendo de su composición, representa los 
valores más altos y no existe un límite en el extremo positivo para dichos valores†. 
La dependencia de los coeficientes de atenuación lineal con la energía de los rayos 
X, implica que los números TC no son unívocos de cada material ya que tienen alguna 
dependencia con la calidad del haz de fotones. Esto, que no es un problema de cara a 
su utilización habitual en radiodiagnóstico (representación de las imágenes en una 
escala relativa de grises), sí puede tener relevancia en otras aplicaciones, tales como la 
utilización directa de los números de TC para planificaciones dosimétricas en 
radioterapia. 
 
1.1.1  Características de los equipos actuales y modos de adquisición 
Los avances tecnológicos, la necesidad de conseguir imágenes que contengan más 
información anatómica, la reducción de los tiempos de exploración para evitar 
artefactos y el avance vertiginoso de la informática aplicada a la imagen han permitido 
una gran evolución en los equipos de TC. En las últimas versiones de los equipos, se 
diferencian según dispongan de una o más hileras de detectores (equipos de corte 
único o multicorte). Por otra parte, prácticamente todos los equipos en funcionamiento 
en la actualidad permiten elegir entre adquisición secuencial o espiral, ya que 
disponen de ambas opciones. 
En el modo de adquisición secuencial el tubo de rayos X gira alrededor del 
paciente, que está inmóvil, para obtener los datos de un único corte. A continuación se 
produce un desplazamiento de la mesa y se coloca al paciente en la posición adecuada 
para realizar el siguiente corte de la serie. Los cortes pueden ser contiguos o separados 
una cierta distancia. 
Para realizar una exploración es espiral se combina el movimiento rotatorio del 
tubo de rayos X y el arco de detectores con el movimiento simultáneo de traslación 
longitudinal de la camilla donde se sitúa el paciente. De esta forma se consigue una 
adquisición volumétrica de la zona anatómica de interés, permitiendo reconstrucciones 
                                                 
† En rigor, existe un límite en la información digital ya que normalmente se trabaja con una 
profundidad de hasta 16-bits, lo que implica que el intervalo de valores posibles se extiende del 0 al 
65535. 
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en el plano axial en cualquier posición, y reformateados tridimensionales en cualquier 
dirección planar. 
 
Los equipos de TC multicorte, o TCMC, que tienen múltiples hileras de detectores 
(2, 4, 6, 8, 12, 16, 32, 40, 64 y 256) [6 a 8] permiten la adquisición simultánea de 
muchas secciones o hélices, reduciendo considerablemente los tiempos de barrido a la 
vez que se mejora la resolución espacial de las imágenes.  
En las adquisiciones helicoidales, la relación entre el desplazamiento de la camilla 
en la dirección horizontal y el producto del número de cortes por el espesor de corte, 
durante una rotación completa del tubo de rayos X se denomina factor de paso (pitch): 
 






donde  es el desplazamiento de la mesa por cada rotación de 360º del tubo, es el 
número de rodajas adquiridas simultáneamente (sólo para barridos multicorte) y T es 
el espesor nominal de corte de cada sección. Cuanto mayor es el valor del factor de 
paso, más estiradas están las espirales, con lo que la radiación que recibe el paciente 
es menor, pero la calidad de las imágenes obtenidas también puede disminuir. 
d∆ N
Los equipos de TC permiten seleccionar distintos parámetros con los que se puede 
controlar tanto la geometría como las características del haz en la adquisición de 
datos. La descripción geométrica del haz viene determinada por la posición inicial y 
final de la irradiación, la apertura del haz en el plano XY, el área de colimación 
(espesor del corte o ancho de la rebanada) y el factor de paso. La intensidad y calidad 
de la radiación emergente del tubo de rayos X dependen de la corriente del tubo, del 
tiempo de exposición, del potencial aplicado y de la filtración. La cantidad de fotones 
que emite el tubo de rayos está controlada por el producto de la intensidad de corriente 
del tubo (mA) por el tiempo total de irradiación (s), mientras que la distribución 
espectral de los fotones está determinada por el voltaje aplicado (kVp) y por la 
filtración total equivalente (mm Al) interpuesta en el haz de rayos X. Para la 
realización de los exámenes de TC, cada equipo dispone de protocolos propios con 
valores prefijados para dichos parámetros, que pueden tomarse como valores iniciales 
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1.2. Estimación de dosis al paciente en exámenes de TC 
Fundamentalmente existen dos motivaciones para medir o estimar la dosis 
impartida a los pacientes en exámenes radiológicos: a) la estimación de dosis 
absorbida en órganos y tejidos del paciente con el fin de determinar el riesgo asociado 
con cada técnica y tipo de examen realizado y, b) la obtención de  parámetros 
objetivos para valorar la “buena práctica” en los exámenes realizados optimizando la 
relación dosis recibida-calidad de imagen. 
Actualmente, el conocimiento de las dosis recibidas por los pacientes durante los 
exámenes con rayos X es un requisito legal contemplado tanto en la legislación 
europea [9] como en la española [10, 11], teniendo en cuenta que de los principios 
generales [12] en los que se basa el sistema de protección radiológica, a saber, 
justificación de una práctica, optimización de la protección y límites individuales de 
dosis y de riesgo, solo los dos primeros principios son aplicables en las exposiciones 
con fines médicos.  
En el artículo 4.1º de la Directiva 97/43/EURATOM, referente al principio de 
optimización, se especifica que: 
 
“... todas las dosis debidas a exposiciones médicas con fines radiológicos, excepto 
los procedimientos radioterapéuticos, se mantendrán tan bajas como razonablemente 
pueda alcanzarse, de acuerdo con la obtención de la información diagnóstica 
requerida, teniendo en cuenta factores sociales y económicos... ”. 
 
La optimización del estudio se conseguirá obteniendo una buena calidad de 
imagen, a la vez que se minimizan los efectos secundarios, asegurando que el 
beneficio neto que se obtiene es siempre mucho mayor que el posible riesgo al que se 
expone al paciente.  
En la actual legislación europea [9] se contempla la necesidad de conocer los 
valores de dosis a pacientes en procedimientos estándar de TC así como el 
establecimiento de valores de referencia exigiendo que: 
 
“... cuando se utilicen equipos de radiodiagnóstico nuevos, deben incorporar 
algún dispositivo que informe al operador de la cantidad de radiación producida por 
el equipo en la aplicación del procedimiento radiológico...” 
 
Los valores dosimétricos de referencia tienen que ser especificados para los 
distintos procedimientos diagnósticos, con el fin de garantizar el cumplimiento de los 
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programas de calidad, definiendo las distintas magnitudes dosimétricas para que 
puedan ser fácilmente cuantificables, pero con suficiente exactitud y precisión. 
Se puede comparar, en primera aproximación, el riesgo asociado estimando 
magnitudes operacionales específicas, como por ejemplo, el índice de dosis de 
tomografía computarizada (CTDI), o los valores del producto dosis-longitud (DLP). 
Para los exámenes de TC en particular, se han establecido valores europeos de 
referencia para estas magnitudes dosimétricas [13], de las que hablaremos en detalle 
más adelante. Siguiendo esa norma, los nuevos equipos de TC suelen informar en la 
consola del operador los valores del CTDI o magnitudes similares asociadas con el 
protocolo de adquisición seleccionado. La probabilidad de que se produzcan efectos 
inducidos por la radiación ionizante no depende sólo de la dosis absorbida sino 
también del tipo y energía de la radiación incidente que ha dado lugar a dicha dosis, 
así como de los órganos o tejidos corporales irradiados. Como paso previo a la 
estimación de la probabilidad de que se produzcan efectos estocásticos o deterministas 
se debe conocer la dosis equivalente en los órganos o tejidos, que está definida como 
el promedio de dosis absorbida en un tejido o órgano multiplicado por un factor de 
ponderación relacionado con la calidad de la radiación [14]. 
Por todo lo dicho, para evaluar apropiadamente los riesgos radiológicos en 
exploraciones de TC hay que tener en cuenta la poca uniformidad de la distribución de 
dosis y las variaciones de radiosensibilidad de los distintos órganos y tejidos. Para ello  
seria deseable cuantificar adecuadamente la dosis absorbida en los distintos órganos, 
teniendo en cuenta tanto las características técnicas de cada exploración como las 
características anatómicas específicas de cada paciente. 
Sin embargo, la determinación de la dosis de la radiación en estos órganos es 
problemática ya que su medida directa en pacientes no siempre es posible. Existen 
básicamente tres estrategias para abordar el problema; resolución de las ecuaciones 
del transporte de la radiación en la materia, simulación a través del método de 
Montecarlo (del cual hablaremos mas adelante) y cuantificación experimental en 
pacientes, para los órganos más superficiales (piel, cristalino, tiroides y testículos), o 
utilizando maniquíes antropomórficos para órganos y tejidos internos cuya dosis 
puede ser medida, de forma indirecta, con la ayuda de dosímetros de 
termoluminiscencia.  
La descripción teórica del transporte de la radiación y de su interacción con la 
materia consiste en determinar, para una fuente de radiación y para una geometría 
dada, el flujo de partículas en cada punto del espacio y en cada instante del tiempo. 
Así, la determinación de la dosis en un campo de radiación tendría un enfoque 
determinista, ya que el problema se reduciría a establecer las ecuaciones matemáticas 
(ecuaciones de Boltzmann) que describen el balance entre flujos de partículas 
entrantes y salientes de un volumen infinitesimal [15]. Pero la resolución analítica de 
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estas ecuaciones puede ser muy complicada e incluso inviable, y únicamente se 
pueden obtener resultados en geometrías muy simples y, en la mayoría de los casos, 
empleando aproximaciones severas [16]. Sin embargo, estos resultados son totalmente 
insuficientes para tratar casos de interés práctico en las distintas aplicaciones médicas, 
que a menudo requieren un grado de complejidad considerable.  
En la actualidad la mejor alternativa a las ecuaciones de Boltzmann se encuentra 
en la simulación mediante el método de Montecarlo, consistente en una serie de 
técnicas de cálculo en las que se emplean números aleatorios.  
 
1.3. Estimaciones mediante el método de Montecarlo 
El método de Montecarlo (MC) es un procedimiento matemático que nos permite 
simular un sistema, con la ayuda de ordenadores. En general se aplica a problemas 
cuyo comportamiento global se puede modelar mediante una distribución de 
probabilidad. Esta técnica es aplicable en numerosos campos, no sólo en el de las 
radiaciones, sino también en matemáticas (evaluaciones de integrales), ingeniería 
ambiental (crecimiento de bosques y estudios de contaminación), economía (análisis 
de mercado y crecimiento de PIB), biología molecular (interacción de moléculas de 
ADN) y muchas otras. 
Si se trabaja en el campo de las radiaciones ionizantes, el método de Montecarlo 
hace uso de las distribuciones de probabilidad de las interacciones individuales para 
simular la trayectoria errática de las partículas. Todos los datos físicos que van a 
determinar el transporte de las partículas estarán en los algoritmos del código usado, 
de modo que mediante secuencias de números aleatorios se pueda simular lo que 
realmente ocurre en la naturaleza; los fotones (o los neutrones) y las partículas 
cargadas (electrones y positrones), al atravesar la materia producen una serie de 
interacciones con los átomos que la forman. Todos estos fenómenos de absorción, 
dispersión y producción de partículas secundarias siguen un proceso aleatorio, es 
decir, no se puede prever qué tipo de interacción se va a producir en cada momento y 
lugar, sino que solamente se puede asignar una probabilidad a cada uno de los 
posibles sucesos. El método de Montecarlo escoge al azar cada una de las posibles 
variables, de acuerdo con su función de probabilidad, para reproducir los fenómenos 
que tienen lugar en el sistema a estudiar, y así, poder cuantificar finalmente el valor 
medio de aquellas magnitudes que nos interesen para la resolución del problema. 
Hemos incluido en el Anexo I una descripción más detallada de los principios 
generales del método de Montecarlo. Asimismo, para completar la información sobre 
las aplicaciones del método en el transporte de radiaciones ionizantes, hemos descrito 
en el Anexo II las interacciones de fotones y electrones con la materia en el rango de 
energías del radiodiagnóstico (E<150 keV). 
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La simulación mediante ordenadores y técnicas de Montecarlo, ha sido utilizada 
con frecuencia para estudiar problemas asociados con la utilización de radiaciones 
ionizantes en medicina [17, 18]: cálculo de dosis en radioterapia [19], estudios de 
sistemas para la obtención de imágenes con radionucleidos [20] o rayos X, 
caracterización de las fuentes [21, 22] y detectores [23, 24], estudios específicos en 
mamografía [25, 26], cálculo de radiación dispersa aplicables al diseño de salas de 
diagnóstico [27], optimización de técnicas en radiodiagnóstico convencional [28], etc. 
Se ha convertido en una de las mejores alternativas disponibles en la actualidad para 
resolver el problema del transporte de la radiación ionizante en la materia, ya que 
permite realizar cálculos, con suficiente precisión, de parámetros relacionados con 
dicho transporte en distintas aplicaciones médicas sobre geometrías tan complejas 
como el cuerpo humano. 
 
1.4. Códigos de simulación 
La utilización del método de Montecarlo requiere la elaboración de una serie de  
rutinas que controlan las interacciones de la radiación con la materia. Esta es una tarea 
tediosa y complicada pero, afortunadamente, existen códigos ya elaborados que 
podemos utilizar a nuestra conveniencia siempre que definamos las rutinas específicas 
y las adaptemos a cada estudio concreto.  
Entre los más usados, chequeados y validados, se pueden destacar EGS4 [29], 
MCNP [30], PENÉLOPE [31], ITS [32] y GEANT [33]. El esquema de simulación 
del transporte de partículas es, con diferencias menores, semejante en los distintos 
códigos desarrollados [34]. Las diferencias entre éstos se centran en las 
aproximaciones o modelos usados para describir las interacciones y en su mayor o 
menor flexibilidad a la hora de interaccionar con el usuario (datos de entrada, datos de 
salida, programación por parte del usuario, etc.). Todos estos códigos permiten la 
simulación de materiales de composición arbitraria, con geometrías complejas y un 
rango de energías que va desde unos pocos keV hasta algunos GeV aunque los 
extremos de este intervalo dependen en gran medida del código considerado.  
 
En el presente trabajo se ha utilizado el código EGS4 [29], que fue desarrollado 
originalmente en el Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) para describir el 
transporte de fotones y partículas con carga (electrones y positrones) con altas 
energías (aceleradores lineales y rayos cósmicos). Posteriormente se modificó para 
incorporar el transporte en la materia de las partículas con energías comprendidas en 
el rango de utilización de la física médica [35]. Hemos incluido una descripción 
general del paquete EGS4 en el Anexo III.  
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A diferencia de otros códigos, el EGS4 requiere que el usuario realice el diseño 
del propio programa de simulación así como la construcción de los ficheros de entrada 
y de salida de información, como se ha detallado en el Anexo IV. Es cierto que, 
comparativamente, esta particularidad implica una mayor inversión de tiempo y 
esfuerzo, pero también permite al usuario mayor libertad para crear o modificar los 
algoritmos que describen cada uno de los procesos que se pretenden simular.  
 
1.5. Modelos computacionales del paciente 
El realismo y la exactitud en la descripción geométrica y distribución de los 
distintos materiales que forman el blanco a irradiar, el maniquí o el paciente en 
nuestro caso, tiene una gran importancia en la precisión de las magnitudes calculadas. 
Existen dos tendencias diferentes, con sus ventajas y limitaciones, para caracterizar 
los modelos computacionales del “objeto” a estudiar: la descripción a partir de 
ecuaciones matemáticas y el uso de la información tridimensional obtenida en equipos 
de TC o de resonancia magnética (RM).  
Ambos tipos de maniquíes han sido utilizados en numerosos estudios para obtener 
información dosimétrica en los diferentes órganos y tejidos. Se han realizado 
simulaciones con haces de distintos tipos de partículas, considerando un amplio rango 
energético, y variadas geometrías de irradiación con el fin de reproducir los distintos 
exámenes médicos que utilizan radiaciones ionizantes.  
 
1.5.1. Maniquíes matemáticos 
Para el diseño de estos maniquíes se recurre a expresiones matemáticas que 
representan planos, cilindros, elipsoides o esferas para describir las superficies y los 
volúmenes representativos de los distintos órganos y tejidos. La descripción de éstos – 
posición en el espacio, forma geométrica y material – representa esquemáticamente la 
anatomía de un “paciente de referencia”, es fácil de estandarizar y minimiza los 
requisitos de memoria y tiempo de cálculo [36]. Pero a su vez, su gran simplificación 
hace que solamente sean comparables a grandes rasgos con el cuerpo humano. Los 
modelos matemáticos no describen detalladamente ningún individuo concreto, sino 
que representan esquemáticamente las principales características anatómicas de los 
distintos grupos de población.  
El primer maniquí antropomórfico matemático, conocido como MIRD (Medical 
Internal Radiation Dose), estaba compuesto principalmente de tres materiales (hueso, 
pulmón y tejido blando), fue introducido por el Oak Ridge National Laboratory [37, 
38] y se basa en un “paciente de referencia” de 70 kg de peso y 170 cm de altura [39], 
aunque presenta algunas diferencias significativas con éste. La evolución de los 
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maniquíes hermafroditas MIRD ha generado una gran familia de maniquíes 
matemáticos antropomórficos, desarrollando maniquíes representativos de pacientes 
adultos [40], de ambos sexos (ADAM y EVA) [41], y de pacientes pediátricos de 
distintas edades [42 a 49]. 
 
1.5.2. Maniquíes tomográficos o divididos en voxels 
La complejidad de la anatomía humana limita las posibilidades de reducirla a 
modelos mediante ecuaciones matemáticas. A pesar de los esfuerzos para desarrollar 
modelos matemáticos más completos, en la práctica se asumen ciertas 
simplificaciones y no se tienen en cuenta detalles anatómicos, lo que limita la 
extrapolación de resultados a pacientes que se alejan de la media por algún motivo. 
Estas desviaciones respecto a la anatomía individual de cada paciente pueden 
introducir diferencias relevantes entre las dosis reales en órganos o tejidos y las 
calculadas. 
El continuo crecimiento de las prestaciones de los equipos informáticos, 
principalmente el aumento de memoria y de velocidad de cálculo, ha permitido usar 
indirectamente las propias imágenes obtenidas de los equipos de TC o de RM, para 
realizar simulaciones más realistas sobre maniquíes que representan la anatomía 
específica del paciente. Con las imágenes tomográficas obtenidas con TC o RM  
debidamente procesadas, se pueden obtener matrices tridimensionales donde cada 
elemento, denominado voxel, representa una fracción del volumen estudiado del 
paciente.  
Los modelos tomográficos o maniquíes divididos en voxels fueron introducidos 
independientemente por dos grupos, a mediados de la década de los 80 [50, 51]. En la 
actualidad hay distintos grupos que utilizan maniquíes divididos en voxels a partir de 
imágenes obtenidas con equipos de TC [52 a 61], imágenes obtenidas con RM [62, 
63], o a través de la observación directa de las distintas secciones de cadáveres [64]. 
Los maniquíes tomográficos han sido usados habitualmente, junto con el método de 
Montecarlo, en la optimización de dosis en tratamientos clínicos en radioterapia [65 a 
69], en cálculos dosimétricos con fuentes internas y externas [70], en la obtención de 
coeficientes de conversión para fotones, electrones y neutrones para diferentes 
energías y, muy recientemente, para el cálculo de la dosis efectiva impartida en 
exámenes de rayos X convencionales [71]. 
A finales de los años 90 se publicaron los primeros trabajos que combinaban la 
simulación de equipos TC y el uso de maniquíes divididos en voxels. Utilizaron el 
código EGS4 para obtener resultados en un maniquí de cabeza [72] y en un maniquí 
tomográfico del tronco de una joven de 14 años de edad, llamado ADELAIDE [55, 
73], demostrando la viabilidad de la utilización del método de Montecarlo para 
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reproducir la geometría y la emisión de fotones del quipo TC. Con el mismo código se 
implementó un maniquí tomográfico de cuerpo entero, bautizado como JAERRY, 
representativo del hombre estándar japonés [74]. Otros estudios han utilizado el 
código MCNP para simular la irradiación helicoidal de maniquíes de polimetil 
metacrilato (PMMA) de cabeza y de cuerpo [75], y del tronco de un paciente adulto 
calculando la dosis absorbida en pulmón [53]. En este último estudio, también se 
calculó mediante simulación la distribución de dosis en el maniquí matemático MIRD 
dividido en voxels. Mediante la utilización del paquete EGS4, Schmidt et al. [52] 
calcularon recientemente el CTDI en maniquíes voxelizados de cuerpo y, simularon 
irradiaciones de pacientes y de los maniquíes matemáticos EVA y ADAM, 
modificaciones del maniquí MIRD.  
 
1.6. Programas para la estimación de dosis en TC 
La simulación por el método de Montecarlo de la irradiación de maniquíes 
matemáticos ha sido la vía utilizada con mayor frecuencia para estimar dosis en 
procedimientos axiales de TC. Se han estimado dosis típicas, bajo ciertas condiciones 
específicas de radiación, a partir de la energía depositada en los 27 órganos o regiones 
del maniquí matemático hermafrodita MIRD5 [76, 77]. Esta forma de estimar la dosis 
fue utilizada en estudios posteriores [78, 79] para obtener la relación entre la dosis 
efectiva obtenida mediante simulación con la energía total calculada que emite cada 
equipo de TC.  
A partir de las simulaciones realizadas utilizando la extensa variedad de 
maniquíes matemáticos se han desarrollado distintos programas informáticos que 
permiten estimar, mediante factores de conversión precalculados, la dosis en órganos 
y la dosis efectiva a partir de los parámetros utilizados en cada examen de TC. Los 
archivos con los resultados de los valores normalizados de dosis en cada uno de los 
órganos o regiones representadas en el maniquí matemático se encuentran disponibles 
en la literatura [77, 80]. Los programas que aplican dichos factores permiten al 
usuario, en general, seleccionar el fabricante y el modelo del equipo de TC y los 
parámetros de la exploración con en fin de obtener la dosis en cada órgano y las dosis 
efectivas para el examen completo.  
Entre los programas disponibles destacan, entre otros, el programa CTDOSE [81], 
el P-Dose/CT Module [82], el WinDose [83, 84] que permite la estimación de dosis en 
adquisiciones helicoidales y el programa CTDosimetry del ImPACT [85], que utiliza 
una hoja de cálculo Excel y requiere la utilización de los coeficientes de conversión 
generados en el National Radiological Protection Board (NRPB)[77]. 
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A modo de resumen, la dosis impartida a los pacientes en exámenes de TC 
depende de la técnica utilizada, de las características del equipo (geometría, filtración, 
sistema detector, etc) y de la zona anatómica del paciente que es irradiada. Aunque las 
diferencias de dosis debidas exclusivamente a diferencias entre equipos han 
disminuido en los últimos modelos [86], es conveniente disponer de una herramienta 
para el cálculo de dosis tanto en aplicaciones convencionales como en las nuevas.  
Si se quiere realizar una estimación de dosis realista conviene tener en 
consideración tanto las características del equipo utilizado como la geometría y 
composición de la zona irradiada del paciente. Dada la evolución actual de los equipos 
(TC multicorte o escáner híbrido TC-PET) y de sus aplicaciones (cardiología, 
fluoroscopia o angiografía) estos programas permiten utilizar métodos ad hoc para 
estimar las dosis u otras magnitudes de interés. 
Por estas razones, queda motivado el desarrollo de un método para calcular dosis 
absorbida y dosis efectiva en exámenes TC a pacientes de distintas edades, sexo y 
complexión y comparar la dosis para distintos protocolos de imagen. 
 
1.7. Objetivos 
El objetivo general de nuestro trabajo ha sido desarrollar un programa de 
simulación basado en el método de Montecarlo que permita calcular dosis absorbidas 
en espacios de interés divididos en celdas o elementos de volumen (voxels) obtenidos 
a partir de las propias imágenes de TC, teniendo en cuenta la geometría del equipo, el 
modo de adquisición y los parámetros de irradiación.  
Dicho objetivo ha sido abordado operativamente en dos etapas sucesivas: la 
primera ha consistido en el diseño del programa propiamente dicho y su validación 
mediante una comparación con resultados experimentales básicos; la segunda, en la 
aplicación del programa en la simulación de exploraciones de TC sobre maniquíes 
antropomórficos y grupos de pacientes.  
Operativamente la primera etapa ha consistido en: 
1) Diseñar un programa  utilizando el paquete EGS4, adaptado a la geometría de 
irradiación y características del haz de rayos X de un equipo de TC. 
2) Desarrollar un método de transformación de imágenes de TC de maniquíes o 
pacientes en “objetos voxelizados” con segmentación de materiales. 
3) Calcular mediante simulaciones con MC las distribuciones de dosis por 
elementos de volumen debidas a irradiación con TC de objetos que representan 
diferentes maniquíes geométricos. 
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4) Comparar los resultados calculados para las dosis en las simulaciones con los 
obtenidos experimentalmente a través de mediciones en aire y en maniquíes 
geométricos. 
 
De modo similar, los objetivos operativos de la segunda etapa se han concretado en: 
5) Simular exámenes de TC sobre áreas anatómicas completas de maniquíes 
antropomórficos para hacer estimaciones de las dosis medias por “rodaja”. 
6) Definir un método gráfico para segmentar geométricamente los órganos y 
tejidos de interés sobre los “objetos” que representan a maniquíes 
antropomórficos o pacientes. 
7) Estimar mediante la simulación de exámenes de TC las dosis medias por 
“rodaja” para pacientes pediátricos y maniquíes geométricos de tamaños y 
sección diferentes. 
8) Asignar la equivalencia entre maniquíes y grupos de pacientes pediátricos 
mediante la comparación de resultados dosimétricos. 
9) Estimar mediante la simulación de exámenes de TC las dosis en órganos de 
maniquíes antropomórficos y pacientes adultos. 
10) Comparar los valores de dosis calculados con los obtenidos 
experimentalmente a partir de mediciones para ciertos órganos seleccionados 
de maniquíes y pacientes adultos. 
11) Aplicar el método a un caso real de protección radiológica mediante la 
utilización de protectores con bismuto destinados a reducir la dosis en ojos, 
tiroides y mamas. 
12) Comparar los ahorros de dosis obtenidos con los protectores de bismuto  con 
los proporcionados mediante la disminución de la carga del tubo para la misma 
calidad de imagen. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Hemos desarrollado un método de cálculo de dosis aplicable a exámenes de TC 
basado en el método de Montecarlo (Anexo I) que simula las interacciones y el 
transporte de la radiación sobre “objetos” que son maniquíes basados en voxels, 
mediante el paquete EGS4 (Anexos II y III). Los maniquíes  han sido construidos 
combinando adecuadamente sus propias imágenes de TC. El estudio puede dividirse, 
tanto desde el punto de vista de su realización temporal como conceptualmente, en 
cuatro fases diferentes, cada una de las cuales ha abierto perspectivas nuevas para la 
siguiente: a) diseño y validación del programa de simulación; b) aplicación a 
maniquíes y pacientes pediátricos; c) cálculo de las dosis en maniquíes 
antropomórficos y pacientes de diferente morfología; y d) aplicación en un maniquí 
antropomórfico con protectores de bismuto. Este es esencialmente el esquema que 
vamos a seguir para describir la metodología aplicada. 
 
2.1. Diseño y validación del programa de simulación 
2.1.1. Descripción del programa de simulación 
Partiendo de la idea original del programa DOSXYZ.mor [87] se ha diseñado el 
programa de simulación utilizado en el presente trabajo. Cada una de las secciones del 
programa ha sido ajustada progresivamente hasta conseguir una simulación lo más 
realista posible. 
A continuación se describen los aspectos del programa relacionados con la 
simulación del equipo, la descripción del objeto irradiado y la metodología para la 
obtención de los archivos de salida, con la información de los distintos resultados 
requeridos por el usuario. Los diagramas de flujo específicos de la versión final del 
programa de simulación se muestran de modo esencial en el Anexo IV. 
 
2.1.1.1. Simulación del equipo 
En primer lugar se ha definido el “volumen hábil” donde se realizará el transporte 
de las partículas. Este “volumen hábil” o espacio de simulación viene determinado por 
el volumen total obtenido de la unión de todos los voxels considerados. Cuando una 
partícula sobrepasa dicho volumen de simulación finaliza su seguimiento y cede toda 
su energía en el punto exterior donde se encuentra dicha partícula ya descartada.  
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La dosis impartida en cada examen depende de las características propias de cada 
equipo de TC y/o de los parámetros de cada exploración: geometría del equipo, modos 
de adquisición, tensión del tubo y producto de la intensidad por el tiempo, filtración 
del haz, longitud irradiada, colimación, velocidad de la camilla de exploración y factor 
de paso. 
 
Apertura del haz y rotación del tubo en el plano X-Y 
La apertura del haz en el isocentro a lo largo del eje X-Y depende de las 
características técnicas de cada equipo de TC y de los distintos protocolos utilizados 
que determinan al campo de exploración. 
Durante la simulación, la posición inicial de cada fotón ( , )in inx y  ha permanecido 
fija en el punto (0, SAD), donde SAD representa la distancia comprendida entre el 
foco emisor de rayos X al eje de rotación o isocentro (Fig. 2.1). El ángulo inicial de 
emisión dentro del abanico, para cada partícula simulada, determina las componentes 
de los vectores directores de cada partícula (  emitida por el foco del tubo. 
Dicho ángulo, se ha escogido aleatoriamente entre los valores comprendidos en el 
intervalo (-
, )in inu v
dα , dα ), teniendo en cuenta todas las posibles direcciones cuyos extremos 
están delimitados por las líneas trazadas desde el foco del tubo hasta los dos puntos 
más externos de la superficie circular determinada por el campo de exploración 
(SFOV). 
Para reproducir el movimiento rotacional del tubo de rayos X sobre la 
circunferencia más externa de la Fig. 2.1, se aplica una rotación del sistema de 
coordenadas alrededor del isocentro. Las nuevas componentes ( ' , ' )in inx y  y ( , 
habiendo girado un ángulo escogido al azar, 
' , ' )in inu v
ϕ , vendrán determinadas por: 
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= ⋅ + ⋅
 (2.1)
 
De esta forma se simula un número discreto, y variable, de posiciones angulares 
para el punto inicial de cada historia. El incremento angular promedio ϕ∆  viene dado 
por el cociente entre el número total de historias que se simulan y el número de 
vueltas que se reproducen. Este incremento angular es suficientemente pequeño 
(~1.2·10-4 grados) como para considerar que, en el modelo aplicado, el movimiento 
del tubo es prácticamente continuo. 
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Fig. 2.1. Diagrama esquemático de la apertura máxima del haz de fotones en el plano X-Y.
 
Anchura del haz en el eje Z 
La limitación geométrica que suponen los colimadores primarios condiciona la 
apertura del haz de rayos X, ya sea en el plano axial o a lo largo del eje Z. En los 
equipos de corte único, la apertura del haz en el isocentro a lo largo del eje Z viene 
determinada por el espesor nominal de corte, T, y en los escáneres multicorte, por la 
colimación total (NxT).  
Una de las características propias de los equipos TCMC es la sobreexposición 
(overbeaming) para evitar los efectos de penumbra en los detectores extremos. El 
ánodo del tubo tiene una cierta área efectiva desde la que se emiten fotones X, que 
normalmente es de unos pocos milímetros cuadrados. La limitación geométrica del 
haz debida a los colimadores produce una zona de penumbra en los extremos de los 
detectores [88]. Para asegurar que todos los detectores activos están dentro de la zona 
de “haz directo”, la zona de penumbra debe quedar fuera de la zona de detectores 
activos, lo que se produce haciendo que la colimación real sea mayor que la nominal, 
lo que conlleva un aumento de la dosis al paciente. 
En el caso de la simulación de los equipos multicorte también se ha tenido en 
cuenta, como se puede observar en la Fig. 2.2, el efecto de la sobreexposición y de la 
penumbra. Para reproducir el foco extenso, de longitud ∆  en el eje Z, se ha sorteado 
el ángulo inicial de emisión, iβ , para cada fotón emitido por el tubo de rayos X. Para 
17 
Material y métodos 
realizar esta tarea se determina, en primer lugar, una posición aleatoria a lo largo de la 
fuente extensa en la dirección Z y, posteriormente, se calcula el ángulo mínimo y 
máximo de emisión, minβ  y máxβ , teniendo en cuenta las limitaciones geométricas que 
impone la apertura de los colimadores. De esta manera se puede escoger 
aleatoriamente el valor de iβ , sabiendo que min máxiβ β β≤ ≤ , para cada historia 
simulada.  
 
Fig. 2.2. Apertura del haz de fotones en el eje Z, teniendo en cuenta una fuente extensa y 
el efecto de penumbra. Esquema modificado a partir de la figura publicada por Hsieh 
[88]. 
 
Considerando que cada fotón realiza una trayectoria rectilínea entre el foco emisor 
y los colimadores, podemos calcular la dirección del vector director axial en la 
dirección Z, , a partir de la distancia  comprendida entre los colimadores y el 
punto emisor: 
inw d
sen( )in iw β=  (2.2)
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Adquisición secuencial o helicoidal 
Asimismo, se ha diseñado el programa para que la posición inicial de los fotones 
también pueda reproducir una traslación en el eje Z. Con el valor del factor de paso 
(pitch) adecuado, se genera un movimiento helicoidal al reproducir simultáneamente 
el desplazamiento de la mesa y la rotación del tubo. Para poder simular series de 
adquisición secuencial o helicoidal para cada equipo de TC, la componente 
tridimensional de la posición inicial de cada partícula tiene que ser equivalente al 
movimiento de la mesa de exploración. La componente Z es constante si se está 
simulando una exposición axial y aumenta uniformemente con el movimiento de la 
camilla si se está simulando un examen helicoidal. En este caso el desplazamiento de 
la mesa de exploración durante una vuelta completa determina el factor de paso, y de 
una forma semejante se implementa el factor de paso en el programa de simulación, 
teniendo en cuenta la distancia recorrida por la fuente en el eje Z por cada vuelta 
realizada por el tubo de rayos X.   
 
Implementación del espectro energético y de la intensidad del tubo 
En rigor, la simulación del espectro energético completo se consigue simulando 
partículas monoenergéticas, teniendo en cuenta que la energía inicial para cada 
historia se escoge aleatoriamente de acuerdo con la función de probabilidad energética 
del espectro considerado. Para reproducir lo más fielmente posible dicho espectro, 
hemos usado un catalogo espectral reciente [89], teniendo en cuenta los valores de los 
parámetros que definen la calidad del haz en los equipos con los que hemos trabajado: 
la tensión del tubo, el rizado de la tensión, el material y la angulación del ánodo, y la 
filtración primaria propia de cada equipo simulado. 
El espectro obtenido está muestreado a incrementos de 0,5 keV, y contiene 
implícitamente la probabilidad relativa o peso de cada energía en el intervalo 
seleccionado, desde 0,5 keV hasta el máximo de energía que depende del potencial 
aplicado. Para cada energía se obtiene el número de fotones que atraviesan una 
superficie cuadrada, perpendicular al haz de rayos X, con una área de 1 mm2, a una 
distancia de 750 mm del punto emisor y por cada mAs.  
Una vez se ha realizado la simulación, se multiplican los valores energéticos 
obtenidos por el factor F, para tener en cuenta los valores reales de la carga del tubo, 
del área perpendicular al haz y de la distancia del foco-isocentro. Así se pasa del 
número de partículas simuladas al número de fotones que son emitidos por el tubo de 




75F I t SFOV T
SAD
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (2.3)
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donde I  representa la intensidad del haz (mA), t  es el tiempo por rotación del tubo 
(s), es el campo de irradiación (mm), es la anchura de corte (mm), y  es 
la distancia entre el foco y el isocentro (cm).  
SFOV T SAD
 
Filtro de forma 
El transporte de los fotones a través del filtro de forma no se ha simulado 
directamente, sino que se ha implementado teniendo en cuenta la atenuación 
producida al ser recorrido por los fotones del haz. Para ello se multiplica la energía de 
cada partícula por un factor que tiene en cuenta la atenuación que se produce. Como 
se puede ver en el Anexo V, se ha estudiado la distancia que recorre el fotón dentro 
del filtro de forma  para cada ángulo de emisión en el plano X-Y. Teniendo en cuenta 
el material del filtro, se puede calcular analíticamente la atenuación que sufrirá cada 
partícula: 
 
( ) ( )
0( , ) Filtro
E dI E I e µ αα −= ⋅  (2.4)
 
donde  es la energía del fotón y E ( )d α  la distancia recorrida en el filtro para un 
determinado ángulo α . Esta manera de implementar el filtro de forma se puede 
considerar una técnica de reducción de varianza ya que se realiza el cálculo de la 
atenuación que sufrirá el fotón al atravesar el filtro antes de la simulación del 
transporte de la partícula. Esta metodología para implementar el filtro de forma no 
altera significativamente los resultados, y ha sido chequeada y usada en diferentes 
estudios [53, 72, 77]. 
 
 
Considerando sucesivamente cada una de las etapas de implementación de los 
equipos de TC mencionadas anteriormente, podemos asignar a cada nueva historia su 
posición tridimensional ( , , )in in inx y z , sus vectores directores , la energía 
inicial de la partícula y su atenuación en el filtro de forma. Los parámetros que 
definen la geometría, el modo de adquisición y la calidad del haz para los equipo de 
TC estudiados, pueden ser variados arbitrariamente por el usuario en los archivos de 
entrada del programa de simulación. 
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2.1.1.2. Simulación del paciente o del maniquí 
A partir de las imágenes obtenidas en los equipos de TC hemos abordado el 
proceso de asignación de volúmenes voxelizados. Las imágenes guardadas en formato 
DICOM se visualizan y se tratan en el mismo ordenador personal donde se realizan las 
simulaciones. Con la finalidad de disponer de un número de voxels adecuado para la 
correcta delimitación de las zonas de interés sin necesitar una elevada utilización de 
memoria RAM, las imágenes obtenidas con TC (512 x 512 píxeles) son reducidas, 
reemplazando cada 2 x 2 píxeles por su valor medio, a un tamaño de matriz de 256 x 
256 píxeles en todos los casos. Posteriormente, todas y cada una de las imágenes 
axiales obtenidas se agrupan ordenadamente, a lo largo del eje Z, para obtener un 
volumen dividido en voxels. La longitud de este volumen, que es equivalente al 
volumen explorado por el equipo de TC, dependerá del número de imágenes 
consideradas y del grosor de cada una de ellas, por lo que la resolución en el eje Z 
queda condicionada por el espesor de reconstrucción de las imágenes originales.  
 
Segmentación de órganos y tejidos 
El proceso de segmentación de materiales se ha aplicado a cada una de las 
imágenes de TC, asignando a cada voxel las propiedades del material que se quiere 
representar o simular. También se han establecido los límites de las zonas de interés, y 
se han definido los distintos órganos, tejidos o volúmenes a estudiar. Todo este 
proceso de asignación de materiales y de delimitación de órganos y tejidos, se ha 
llevado a cabo utilizado el programa ImageJ [90], de libre distribución, usando los 
siguientes procedimientos:  
a) Para órganos o tejidos cuyos números TC son muy distintos de los 
materiales que los rodean, se agrupan los voxels que contienen un 
determinado rango de valores del número de TC. Este método es adecuado 
para delimitar estructuras con muy buen contraste o números TC 
extremos, por ejemplo hueso o pulmón para imágenes anatómicas. 
b) Utilizando métodos de segmentación semi-automática de zonas, 
incorporados en el programa, se han delimitado los órganos con fronteras 
nítidamente definidas, por ejemplo, los riñones. 
c) Por último, se ha utilizado la delimitación de contornos para diferenciar 
tejidos como la piel, la superficie ósea, la superficie externa de maniquíes 
de metacrilato, o la detección de bordes en los protectores de bismuto. 
 
Cabe mencionar que todo este proceso no es automático ni exacto, por lo que 
siempre se requiere un proceso de “depuración” en cada segmentación, eliminando 
posibles anomalías en las zonas donde la delimitación no haya sido completamente 
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correcta. En otros casos, el método más fácil y rápido ha sido “dibujar” directamente 
el órgano, tomando como referencia las ilustraciones de un Atlas Anatómico [91]. Por 
todos estos motivos, la delimitación y segmentación de un modelo de cuerpo entero es 
un proceso algo tedioso y requiere bastante tiempo.   
El resultado final de todo el proceso es la generación de un archivo numérico que 
contiene los números que definen el material asignado a cada píxel de la imagen que, 
en el “objeto dividido en voxels”, representa un volumen tridimensional de material 
homogéneo. En la Tabla 2.1 se muestran los distintos materiales utilizados en las 
simulaciones y las respectivas propiedades físico-químicas, obtenidas del ICRU-46 
[92], que se han tenido en cuenta para simular dichos materiales mediante el 
preprocesador PEGS4; 
 
Tabla 2.1. Composición química de los compuestos utilizados en las simulaciones. 
 
Proporción de cada elemento químico (porcentaje en peso) Densidad
Material 
H C N O Otros ( g/cm3 ) 
Aire a -- 0,01 75,5 23,2 1,3 Ar 0,001205 
Aire equivalente 
C552 2,5 50,2 -- 0,5 46,5 F; 0,4 Si 1,76 
Mesa de 
exploración 42,9 42,9 14,3 -- -- 1,70 
PMMA 8,1 60,0 -- 32,0 -- 1,19 
Agua 11,2 -- -- 88,8 -- 1,00 
Fluoruro de Litio -- -- -- -- 26,8 Li; 73,2 F 2,64 
Aire pulmonar 10,3 10,5 3,1 74,9 0,2 Na; 0,2 P; 0,3 S; 0,3 Cl; 0,2 K 0,26 
Músculo y 
tejido blando 10,2 14,3 3,4 71,0 0,1 Na; 0,2 P; 0,3 S; 0,1 Cl; 0,4 K 1,05 
Hueso 3,4 15,5 4,2 43,5 0,1 Na; 0,2 Mg; 10,3 P; 0,3 S; 22,5 Ca 1,92 
Protectores 
de Bismuto b 46,1 28,3 -- 20,7 5,0 Bi 1,41 
a Valores válidos a presión atmosférica (P = 1 atm). 
b La obtención de las proporciones equivalentes está detallada en el Anexo VI. 
 
En todos los casos en los que el haz de rayos X atraviesa la mesa de exploración 
se han tenido en cuenta los efectos de atenuación y dispersión que se producen en ella. 
A partir de las imágenes obtenidas con el equipo de TC se han identificado todos los 
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voxels pertenecientes a esta estructura, y se les ha asignado el material descrito por el 
fabricante, y finalmente se han copiado los voxels que representan la mesa de 
exploración a la imagen axial del “objeto voxelizado”.  
 
2.1.1.3. Cálculos dosimétricos mediante simulación 
La simulación de la emisión de fotones del tubo y del transporte de fotones y 
electrones a través del volumen dividido en voxels, permite obtener el valor de la 
energía absorbida en cada uno de los voxels teniendo en cuenta tanto la radiación 
directa del haz como la dispersa producida en el conjunto del volumen. Cada voxel 
contiene distinta información dosimétrica en bruto; masa, energía depositada, fracción 
de energía depositada debida a cada una de las interacciones físicas, etc. La dosis 
absorbida en cada voxel se calcula dividiendo la energía total depositada entre la masa 
de cada voxel y se guardan en un archivo para obtener un mapa dosimétrico para cada 
imagen, o una distribución dosimétrica tridimensional. Así, podemos considerar que 
cada voxel se convierte en un dosímetro de unos pocos milímetros cúbicos. 



















donde Ei es la energía depositada en cada voxel incluido en la región de interés, ρi es 
la densidad del material en cada voxel y υi es el volumen del voxel i-ésimo.  
 
Magnitudes dosimétricas 
Con el fin de sintetizar la información dosimétrica obtenida para cada voxel, se 
han utilizado diferentes variables dosimétricas específicas de TC. Para la validación 
del programa y casi todas las aplicaciones hemos utilizado preferentemente los índices 
de dosis de TC definidos y aceptados internacionalmente [93].  
La magnitud dosimétrica de referencia utilizada preferentemente  ha sido el índice 
de dosis de TC (CTDI). Se define [94] como la integral del perfil de dosis medida en 







Material y métodos 
donde D(z) es el perfil de dosis en el eje Z a lo largo de una línea perpendicular al 
plano tomográfico y T es el espesor nominal de corte. Para equipos multicorte, donde 
N>1, N es el número de secciones adquiridas simultáneamente. El producto NxT 
representa la colimación nominal del haz. El CTDI se define para una única rotación 
en adquisición secuencial.  
Puesto que en general se dispone de información sobre la dosis en un intervalo 
finito, se utilizan varias magnitudes operativas [95]: el índice de dosis CTDI100, el 
índice ponderado de dosis de TC, CTDIw, y el producto dosis-longitud (DLP).  
El índice de dosis CTDI100 se define como la integral del perfil de dosis sobre una 
dirección paralela al eje Z a lo largo de 100 mm (la longitud activa habitual de la 
cámara ionización empleada para medir dosis en TC).  
Si se realizan las medidas del índice CTDI100 en cavidades de maniquíes estándar 
de metacrilato que simulan cabeza o cuerpo, se obtienen los índices de dosis de TC en 
el centro (CTDI100,c) y en las posiciones periféricas (CTDI100,p) [13, 96]. Estos valores 
pueden combinarse para dar una estimación del índice ponderado de dosis (CTDI100,w) 





3 3w c p
CTDI CTDI CTDI= +  (2.7)
 
expresando sus valores en términos de dosis absorbida en aire (mGy).  
Recientemente la IEC [93] ha establecido una corrección al valor del CTDI100,w  









cuyo valor debe aparecer en las consolas de operación de los escáneres de TC. 
El producto dosis longitud (DLP) es una magnitud de dosis que se usa como 
indicador de la dosis impartida en un examen de TC, al relacionar el CTDI con la 




DLP CTDI T N Mi= ⋅ ⋅ ⋅∑  (2.9)
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donde el subíndice  denota cada serie (secuencial o espiral) del examen,  (cm) es el 
espesor de corte seleccionado en la colimación del haz, 
i iT
iM  es el número de cortes o 
vueltas del tubo en adquisición helicoidal y,  es el número de secciones adquiridas 
simultáneamente en el caso de barridos multisección o multicorte. 
iN
Alternativamente, el DLP para cada secuencia viene dado por [97]: 
 
volDLP CTDI L= ⋅  (2.10)
 
donde L es la longitud total incluida en el examen.  
 
En nuestro caso, para calcular los valores de cada una de estas magnitudes hemos 
realizado las siguientes aproximaciones: 
- CTDI100 en aire y en metacrilato: hemos computado las dosis sobre las 
regiones que incluyen los voxels equivalentes a 100 mm de aire a lo largo del 
eje Z sobre las imágenes de una cámara de ionización insertada 
respectivamente en aire o en los maniquíes correspondientes y hemos aplicado 
la expresión de cálculo. 
- CTDIw: lo hemos calculado mediante la expresión 2.7, a partir de valores de 
los índices de dosis en el centro y la periferia de los maniquíes normalizados. 
- DLP: puesto que se aplica a regiones de pacientes o maniquíes 
antropomórficos, lo hemos calculado según la expresión 2.10 en los casos 
pertinentes. 
 
Por otra parte, para las aplicaciones específicas en exámenes de TC sobre 
maniquíes físicos, maniquíes antropomórficos o pacientes y con el fin de obtener 
promedios de dosis, hemos definido dos variables específicas: la dosis promedio por  
rodaja, denominada mediante sus iniciales en inglés (Average Dose per Slab, ADS) y 
la dosis promedio en un volumen (Average Dose within a Volume, ADV). Así, para el 
caso particular de que la región de interés esté formada por todos los voxels de un 
mismo corte o rodaja axial del maniquí, la expresión 2.5 nos da una estimación de la 
dosis promedio por corte o rodaja (ADS). La ADS ha sido calculada como el cociente 
entre la energía total absorbida en todos los voxels incluidos en cada rodaja y la masa 
total de esta rodaja. Por otro lado, se ha calculado la energía absorbida (Eimp) en cada 
área anatómica específica (cabeza, tórax, abdomen, pelvis, etc), lo que nos permite 
definir la dosis promedio en el volumen de una determinada área anatómica, o ADV, 
como el cociente entre la Eimp y la masa total del área anatómica implicada y 
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representa la dosis promedio en el volumen considerado. En el caso particular de los 
maniquíes dosimétricos, puesto que en la definición del índice ponderado de dosis de 
TC se consideran únicamente valores (en el centro y la periferia) del CTDI100, se ha 
calculado la ADV considerando exclusivamente el volumen central que incluye 10 cm 
a lo largo del eje Z, lo que permite comparar adecuadamente el CTDIw y la ADV.  
 
2.1.1.4. Incertidumbres de los resultados 
Las incertidumbres en los resultados obtenidos mediante simulación pueden ser 
originadas por fluctuaciones estadísticas asociadas a la varianza de cada voxel, 
(propias de cualquier código de simulación basado en el método de Montecarlo) y por 
consiguiente de origen aleatorio (en rigor, pseudoaleatorio), o bien por la varianza 
relacionada con toda la región de interés. En el primer caso los valores reflejan las 
fluctuaciones voxel a voxel en el depósito de energía, mientras que en el segundo caso 
las fluctuaciones entre elementos de volumen se compensan y dan lugar a 
incertidumbres de cálculo menores. En nuestro caso hemos estimado las 
incertidumbres de cálculo por una de las dos opciones siguientes: 
a) Incertidumbres estadísticas: una práctica relativamente extendida para reducir 
la desviación estándar en estos casos es utilizar una estimación por lotes del error 
estadístico, dividiendo el número total de partículas que se simulan en lotes o grupos. 
Así, se dispone de distintos resultados para poder realizar un análisis estadístico, como 
se comenta en el Anexo I. En nuestro caso, hemos utilizado estimadores estadísticos 
calculados con el método “historia por historia” [98], que equipara el número de lotes 
al número total de historias simuladas. Hemos calculado el valor de la dosis 
computando la energía total depositada en cada voxel después de simular N historias y 
posteriormente hemos estimado el error de la media en términos relativos, para 
aplicarlo a la estimación del error de la dosis absorbida en cada voxel. 
De este modo, la energía depositada en cada voxel v al simular N historias se 
puede expresar como ( )( ) E vE v σ± , y el cálculo estadístico es equivalente a realizar N 
simulaciones de una historia cada una. El valor medio de la energía depositada en 
cada voxel v, viene determinado por: 
 
1








= ∑  (2.11)
 
donde ( )i vε  es la energía depositada en el voxel v debido a la historia i-ésima. La 
desviación estándar se calcula a partir de la expresión [99]: 
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1 1






⎡ ⎤− = −⎢ ⎥⎣ ⎦
∑ ∑ 2NE  y que la desviación 





















⎢ ⎥⎜ ⎟= −












b) Varianza en cada región de interés: la energía total depositada en cada órgano, 
órganoórgano E
E σ± , se obtiene sumando la energía depositada en cada voxel ζ que 
constituye el órgano. Las incertidumbres en cada voxel son independientes y 









= ∑  (2.14)
 
y la desviación estándar: 
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2.1.2. Validación del programa de simulación 
Con el fin de validar el programa de simulación, se han realizado mediciones de 
dosis en una sala de TC dotada con un equipo GE HiSpeed LX/i (ver Anexo VII) en 
las siguientes condiciones geométricas: en aire en el isocentro del gantry; en dos 
maniquíes cilíndricos de sección circular, representativos de la cabeza y el cuerpo, 
respectivamente; y en un maniquí cilíndrico de sección elíptica. Durante el proceso de 
realización de dichas mediciones hemos obtenido, además de los valores 
experimentales de dosis para cada equipo, las imágenes de TC del dispositivo 
experimental que han servido como base para la división en voxels. Con los resultados 
de estas mediciones hemos calculado los valores del índice ponderado de dosis de TC 
(CTDIw) en los maniquíes; los valores así obtenidos se han comparado con los 
calculados mediante el programa de simulación en las mismas condiciones de 
irradiación.  
Para completar estas comparaciones, hemos calculado los valores medios de dosis 
impartida en ciertos órganos de un maniquí antropomórfico Remab  en exámenes de 
TC del tronco en un equipo de TC Elscint Helicat II (ver Anexo VII). Esos valores se 
han comparado con los obtenidos experimentalmente por miembros de nuestro equipo 
en un trabajo previo [100]. 
 
2.1.2.1. Maniquíes empleados en la validación del programa 
 
Maniquíes cilíndricos de sección circular 
Para la determinación de la dosimetría convencional en equipos de TC, se mide la 
dosis absorbida en distintas posiciones de dos maniquíes estándar [101] de polimetil 
metacrilato de metilo (PMMA) utilizados como representación de la cabeza y del 
tronco respectivamente. El maniquí que representa la cabeza es un cilindro de 16 cm 
de diámetro y el del tronco tiene un diámetro de 32 cm. Ambos tienen una altura de 15 
cm, y contienen cinco cavidades, una central y cuatro en la periferia, que permiten la 
realización de las medidas dosimétricas. Cada cavidad tiene 1 cm de diámetro y 
atraviesa longitudinalmente el maniquí, y son ocupadas alternativamente -según se 
efectúe la medida o no- por la cámara de ionización que ajusta perfectamente a su 
interior o por barras de PMMA de las mismas dimensiones que la cavidad.   
 
Maniquí cilíndrico de sección elíptica 
Se ha diseñado un maniquí circular de sección elíptica de PMMA para reproducir 
más fielmente las dimensiones de la sección axial del tronco humano. Las 
dimensiones de los ejes mayor y menor de la elipse son 32 cm y 20 cm 
28 
Material y métodos 
respectivamente y tiene 15 cm de altura. Dispone de una cavidad central y doce en la 
periferia que, al igual que ocurría con los maniquíes de sección circular son ocupados 
por barras de PMMA que rellenan cada una de las cavidades o, alternativamente, por 
la cámara de ionización.  
 
Maniquí antropomórfico Remab 
El maniquí antropomórfico Remab (Anderson Research Laboratory, New York, 
Estados Unidos), está construido en plexiglás sobre un esqueleto humano, puede ser 
rellenado con agua, y presenta diferentes compartimentos que semejan órganos así 
como cavidades para insertar dosímetros [102]. Tiene una altura de 175 cm y una 
masa total de 73,5 kg, y se basa en el “hombre estándar” norteamericano. 
En la Fig. 2.3 se muestran imágenes de TC correspondientes a secciones axiales 
de los tres maniquíes cilíndricos de PMMA y de la zona pélvica del maniquí 
antropomórfico. Como puede apreciarse en las imágenes, en los maniquíes cilíndricos 












Fig. 2.3. Imágenes originales de TC del maniquí de sección cilíndrica representativo de 
la cabeza (a) y del cuerpo (b), del maniquí de sección elíptica (c) y de la zona pélvica 
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2.1.2.2. Mediciones dosimétricas 
 
Cámara de ionización y electrómetro 
Para realizar las medidas en aire en el isocentro y en las cavidades de los distintos 
maniquíes físicos hemos utilizado una cámara de ionización tipo lápiz Radcal 20X5-
3CT, con 10 cm de longitud activa asociada a un electrómetro Monitor Radcal 2026 
(Radcal Corporation, Monrovia, Estados Unidos). Las paredes de la cámara y el 
electrómetro están compuestas por C522, material equivalente a aire, y tiene un 
volumen activo de 3 cm3 a lo largo de 10 cm. La masa de aire comprendida en la 
cámara de ionización depende de las condiciones de presión y temperatura, que 
pueden ser diferentes de las de calibración. Para corregir la lectura del electrómetro 








donde Pref = 760 mm Hg. La corrección por temperatura se realiza de una forma 
automática en nuestro conjunto cámara-electrómetro.  
La precisión en la calibración suministrada por el fabricante es de ± 2,7% para una 
tensión de 121 kVp y una filtración primaria de 3,9 mm Al. El intervalo de variación 
en el factor de calibración fluctúa entre el 0,98 y el 1,02. Así, el factor de calibración 
puede variar en ± 4% cuando se pasa de una capa hemireductora de 10 a 18 mm Al 
equivalente. 
 
Condiciones de medida y estimación del índice de dosis  
Las lecturas de la cámara lápiz en las mediciones en aire se obtuvieron para cortes 
axiales de 10, 7, 5, 3, 2 y 1 mm de espesor, con una carga del tubo de 300 mAs y dos 
valores de tensión del tubo (120 y 140 kVp). Las mediciones dosimétricas en las 
cavidades central y periféricas de los maniquíes cilíndricos se realizaron para cortes 
axiales de 10 mm, una carga del tubo de 300 mAs y empleando dos valores de tensión 
distintos (120 y 140 kVp). 
En la práctica, cuando se mide con una cámara de ionización, el CTDI se calcula 
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donde  es la dosis promedio medida con la cámara con las correspondientes 
correcciones por calibración, presión y/o temperatura, l es la longitud activa de la 
cámara de ionización (10 cm en nuestro caso), T es el espesor nominal de corte de 




Incertidumbres de medida 
 Las incertidumbres asociadas con la medida indirecta de los índices de dosis son 
difíciles de precisar, por lo que se han acotado teniendo en cuenta las diferentes 
fuentes de incertidumbre (principalmente en la calibración del conjunto cámara-
electrómetro, el posicionamiento de la cámara, el posicionamiento de los maniquíes, 
las correcciones por presión y temperatura, y las variaciones en la salida del haz de 
rayos X). Además, existen variaciones dosimétricas con respecto a los valores de 
referencia de los fabricante para el mismo modelo de equipo que pueden llegar a ser 
de hasta el 20% [103], aunque en nuestro estudio no se han observado variaciones tan 
elevadas. Algunos autores han acotado las incertidumbres sistemáticas y las aleatorias 
de esos valores estándar en comparación con las medidas del CTDIw en torno al -9 – 
11%, respectivamente [104]. 
Para tener un criterio de validación de los resultados, hemos cuantificado la 
relación entre los valores simulados y medidos experimentalmente de dichos índices 
de dosis mediante una regresión lineal por mínimos cuadrados. Dicho proceso se ha 
aplicado tanto al caso de los índices de dosis (CTDI100 en aire en el isocentro), como 
los obtenidos sobre los maniquíes dosimétricos. Para los valores del CTDI100 
deducidos en aire y en las cavidades ad hoc de los maniquíes, hemos agrupado los 
pares de datos (xi, yi) de las variables X (CTDI100 simulado) e Y (CTDI100 medido), 
para realizar un análisis de la correlación y un ajuste a una recta que pasa por el 
origen.  
En el procedimiento seguido para cada maniquí analizado se ha supuesto que las 
incertidumbres de los valores calculados (xi) son similares en todas las posiciones de 
medida (1,2 - 2,6%) y que las asociadas con los valores medidos (yi) pueden 
caracterizarse mediante un término de error constante, aunque desconocido (σy). En 
esas condiciones, la mejor estimación para la pendiente de la recta de ajuste viene 
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El análisis de los residuos nos da información sobre la bondad del modelo de 
estimación de los errores mediante el ajuste. La desviación sistemática relativa ε entre 
ambas variables X e Y, viene dada por 
 
1Bε = −  (2.19)
 
y la incertidumbre aleatoria de la variable dependiente Y (CTDI100 medido) en torno a 







− ∑ i  (2.20)
 
Puesto que las incertidumbres de las variables aleatorias X e Y son independientes, 
la incertidumbre efectiva o equivalente de la variable Y se obtiene mediante: 
 
( )2 2( )y yequiv B xσ σ σ= +  (2.21)
 
donde xσ  es la incertidumbre aleatoria de la variable X. En el caso de CTDI100,aire 
hemos estimado el error sistemático del ajuste mediante el valor de ε  y la 
incertidumbre de medida mediante el valore de ( )y equivσ . En las medidas sobre los 
maniquíes además de estimar el error sistemático y la incertidumbre de medida 
mediante ε  y ( )y equivσ  respectivamente, hemos realizado un análisis de la 
correlación entre los valores medidos y calculados para dicha variable.  
 
2.1.2.3. Cálculo sobre las imágenes de los maniquíes físicos 
Como ya se ha indicado, mediante el programa de simulación se han obtenido en 
paralelo los valores equivalentes a las lecturas de la cámara de ionización para cada 
maniquí y cada equipo. Para realizar esta tarea se ha considerado que el material del 
volumen total que ocupa la cámara de ionización es aire equivalente C552 [105]. Las 
simulaciones se realizaron utilizando los “objetos” obtenidos a partir de las propias 
imágenes de la cámara de ionización en aire y en los maniquíes, reproduciendo las 
condiciones ya descritas en las que se realizaron las mediciones de dosis. Las 
condiciones geométricas y de calidad del haz de rayos X para las que se realizó la 
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simulación del equipo de TC (GE HiSpeed LX/i) están recogidas en el Anexo VII, 
excepto para el filtro de forma (shaped filter) cuyas características se han descrito en 
el Anexo V. La comparación entre los resultados obtenidos por ambos métodos ha 
permitido, como se verá en las secciones de resultados y discusión, validar el 
programa de simulación. 
 
2.1.2.4. Cálculo sobre las imágenes del maniquí antropomórfico Remab 
Como ya se ha indicado, se han simulado exámenes de TC sobre el tronco del 
maniquí antropomórfico Remab para estimar valores de dosis equivalente promedio 
en diferentes órganos del maniquí. Los órganos seleccionados fueron esófago, 
corazón, pulmones, vejiga, testículos y cabeza de fémur. Se utilizó el equipo Elscint 
HeliCAT II (ver Anexo V para la descripción del filtro de forma, y Anexo VII para las 
características del equipo) para realizar exámenes helicoidales de tórax, abdomen y 
pelvis. La irradiación de tórax se realizó desde vértice de pulmón hasta xifoides, 
seleccionando una tensión de 140 kVp, 180 mAs, anchura de corte de 13 mm, factor 
de paso 1 y, una longitud barrida de 24 cm. En el abdomen se realizó una irradiación 
en hélice de 17 cm de longitud, desde xifoides hasta crestas iliacas, utilizando una 
tensión de 120 kVp, una carga de tubo de 150 mAs por rotación, una colimación del 
haz de 6.5 mm y un factor de paso igual 1. El examen de pelvis consistió en un barrido 
helicoidal de 22 cm, desde crestas iliacas hasta sínfisis púbica, con la misma técnica 
que se empleó en el examen de abdomen [106]. En la Fig. 2.4 puede verse la 
radiografía de planificación del estudio de pelvis con los cortes extremos del mismo. 
Los resultados de dosis en órganos, como ya se ha indicado, se compararon con los 
obtenidos mediante mediciones con dosimetría TL en un trabajo previo.  
 
Figura 2.4. Imagen de la radiografía digital localizadora del maniquí antropomórfico 
Remab y posición de los cortes extremos para el examen de tórax (verde), abdomen (azul) y 
pelvis (rojo). 
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2.2. Cálculo sobre las imágenes de los maniquíes y pacientes pediátricos 
Hemos abordado el estudio del grado de representatividad de diferentes  
maniquíes dosimétricos en pediatría. Para ello hemos comparado los valores 
dosimétricos obtenidos con una gama de maniquíes con los obtenidos de pacientes 
pediátricos de diferentes grupos de edad. Los maniquíes utilizados se pueden agrupar 
en reales, con existencia física, y virtuales, de los que sólo se dispone de sus 
imágenes. 
 
2.2.1. Maniquíes virtuales 
Los maniquíes de medida descritos previamente, a los que denominamos 
maniquíes reales, han sido utilizados para validar el programa y han servido, por un 
lado, para realizar medidas experimentales de dosis y, por otro, sus propias imágenes 
de TC nos han permitido realizar las simulaciones y comparar los resultados obtenidos 
con los medidos. A los maniquíes construidos a partir de las imágenes les hemos 
denominado maniquíes virtuales. Este ventajoso método permite realizar simulaciones 
en objetos que no existen en realidad, y únicamente son necesarias imágenes axiales 
que el usuario puede crear a conveniencia. Así, se puede describir la geometría y la 
distribución de los materiales que componen el maniquí virtual sin ningún tipo de 
restricción, adaptándose en cada caso al estudio que se quiera realizar. 
 
2.2.1.1. Maniquíes pediátricos 
Se han diseñado cinco maniquíes cilíndricos de sección elíptica que representan el 
tronco de un paciente estándar para cada grupo de edad; recién nacido, 1 año, 5 años, 
10 años y 15 años. Las dimensiones físicas para estos maniquíes de agua han sido 
obtenidas de los maniquíes matemáticos pediátricos de la ORNL [102], y se muestran 
en la Tabla 2.2. 
 
Tabla 2.2. Dimensiones de los maniquíes pediátricos de agua. 
 
Grupo de edad Diámetro lateral (cm) Diámetro antero-posterior (cm) 
Recién nacido 12,7 9,8 
1 año 17,6 13,0 
5 años 22,9 15,0 
10 años 27,8 16,8 
15 años 34,5 19,6 
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2.2.2. Descripción de las simulaciones 
Para poder comparar los valores de dosis promedio en los maniquíes y en los 
pacientes pediátricos se han calculado, mediante la simulación del equipo GE HiSpeed 
LX/i, los valores de la ADV a lo largo de 10 cm en el eje Z. Se han utilizado las 
imágenes de los maniquíes pediátricos descritos en el apartado anterior, y se han 
seleccionado tres pacientes por cada grupo de edad. Cada una de las imágenes de los 
pacientes pediátricos se han segmentado, como puede verse en la Fig. 2.5, teniendo en 
cuenta cuatro materiales: aire, pulmón, músculo y hueso.  
 

















Fig. 2.5. Imágenes obtenidas con el equipo de TC y imágenes segmentadas en los cuatro 
materiales utilizados; aire (en negro), pulmón, músculo y hueso (en blanco). Cada una de 
las imágenes escogidas representa uno de los grupos de edad estudiados; neonatos (a),  
1 año (b), 5 años (c), 10 años (d) y 15 años (e). 
 
Para el caso de los maniquíes físicos y pediátricos se ha simulado una irradiación 
central, mientras que en los pacientes pediátricos se han reproducido una serie de 
irradiaciones contiguas barriendo por completo el volumen del “objeto voxelizado”. 
Todas las simulaciones se han realizado con una anchura nominal de corte de 10 mm, 
una carga de tubo de 300 mAs y se han utilizado tres valores distintos de tensión del 
tubo (80, 120 y 140 kVp). 
 
2.3. Cálculo sobre las imágenes de los maniquíes antropomórficos y 
sobre pacientes adultos 
Para una determinada técnica de irradiación, se han estudiado las variaciones 
dosimétricas que se producen entre los pacientes con distintas morfologías. Para este 
fin se han usado las imágenes de TC de dos maniquíes antropomórficos, descritos 
respectivamente en el apartado 2.1.2.1 y en el apartado siguiente, y de seis pacientes 
adultos. Después del proceso de segmentación, se han construido sendos “objetos 
divididos en voxels” tridimensionales y se han realizado simulaciones reproduciendo 
irradiaciones específicas de tórax, abdomen y pelvis. 
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2.3.1. Maniquí antropomórfico Rando 
El maniquí antropomórfico Rando [105, 107] está fabricado con un esqueleto 
humano natural y material plástico equivalente a tejido y, como se puede ver en la Fig. 
2.6, está cortado en secciones transversales con orificios cilíndricos para poder 
insertar dosímetros en su interior [102]. Representa la cabeza, el tórax, el abdomen y 
la pelvis de una mujer o de un hombre adulto. Estos maniquíes también se basan en la 
mujer y el hombre estándar norteamericano, cuya masa y talla son, respectivamente, 
54 kg, 163 cm y 73,5 kg, 175 cm, y permiten añadir unas piezas que representan los 
senos.  
 
Fig. 2.6. Radiografía de planificación e imagen del maniquí antropomórfico Rando en la 
que se puede distinguir las distintas secciones transversales y los orificios para la 
colocación de los dosímetros. 
 
Para realizar las simulaciones se partió de un conjunto de imágenes contiguas de 
TC de la cabeza, del cuello y del tronco del maniquí, reconstruidas con una anchura de 
4 mm. 
 
2.3.2. Descripción de las simulaciones 
Las simulaciones se han realizado para el equipo GE HiSpeed LX/i, 
reproduciendo series de irradiaciones axiales cubriendo completamente la longitud, en 
el eje Z, del volumen irradiado. Se ha usado valores fijos de colimación en el eje Z (10 
mm), corriente del tubo (300 mA), y tiempo de rotación (1 s), con dos opciones para 
el voltaje del tubo; 120 ó 140 kVp. No obstante, todos los valores calculados mediante 
simulación han sido normalizados a una carga de tubo de 100 mAs por rotación. 
Se han seleccionado las imágenes de seis pacientes, tres hombres y tres mujeres, 
representativos de las distintas características morfológicas: “delgado”, “estándar”, y 
“grueso”. La Fig. 2.7 muestra las imágenes de planificación de los seis pacientes, y la 
secuencia lógica de segmentación que se ha aplicado a cada paciente. Al igual que en 
el caso de los pacientes pediátricos, las imágenes obtenidas en el equipo de TC han 
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sido segmentadas en cuatro materiales, y paralelamente se han agrupado los voxels 
pertenecientes a cada órgano o tejido. 
Se han comparado los valores de la ADS obtenidos con los maniquíes físicos, con 
los dos maniquíes antropomórficos, y con los seis pacientes para cada una de las zonas 
anatómicas del tronco irradiadas directamente. En ciertos casos estos valores se han 
normalizado con el CTDIw  para eliminar en lo posible la dependencia con la calidad 
del haz. Para completar este estudio, se han escogido algunos órganos en cada área 
anatómica y se ha calculado la dosis absorbida en cada uno de ellos durante la 
irradiación completa. Los órganos seleccionados han sido; pulmón y timo para 
irradiación de tórax; hígado y riñones para el examen de TC de abdomen y, vejiga, 
hueso cortical y ovarios para estudio de TC de pelvis. 
 
 Paciente “delgado” Paciente “estándar” Paciente “grueso” 
a) 
    
b) 
38 
Material y métodos 








Fig. 2.7. Imágenes de planificación de cada uno de los pacientes escogidos para representar 
las morfologías “delgado”, “estándar” y “grueso” para mujeres (a) y hombres (b), indicando 
los cortes extremos de irradiación. Como ejemplo, también se muestra la segmentación en 
materiales y órganos a partir de las imágenes axiales originales de TC (c). 
 
2.3.3. Comparación de los valores dosimétricos 
Para obtener valores dosimétricos de referencia hemos usado la hoja de cálculo 
CTDosimetry.xls, versión 0.99v, del ImPACT [85], que requiere la utilización de los 
coeficientes de conversión generados en el National Radiological Protection Board 
(NRPB) [77]. Este programa permite seleccionar el equipo de TC entre varios 
modelos y marcas comerciales, escoger las distintas características del examen, y 
elegir la zona concreta del maniquí matemático que se irradiará con haz directo. En la 
Fig. 2.8 se muestra, con la proyección de los distintos órganos considerados, la 
sección coronal y sagital del maniquí matemático utilizado. En el presente trabajo se 
ha tomado como referencia el mismo sistema de coordenadas, teniendo en cuenta que 
el valor cero se sitúa en la base del cóccix y que los valores, expresados en cm, 
aumentan en la dirección caudo-craneal. 
 
 
Fig. 2.8. Maniquí matemático a partir del cual se obtuvieron los valores de conversión 
del NRPB. La imagen se ha obtenido de la documentación facilitada por el ImPACT 
[85]. 
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2.4. Cálculo sobre un maniquí antropomórfico utilizando protectores de 
bismuto 
Con la finalidad de determinar la eficiencia protectora de los filtros de bismuto 
disponibles comercialmente, se han realizado simulaciones de tres exámenes de TC 
(cabeza, cuello y tórax) con y sin protectores de bismuto sobre volúmenes voxelizados 
del maniquí antropomórfico Rando. La simulación de la irradiación de la cabeza 
comprendió desde la base de la mandíbula hasta el extremo superior y se analizaron 
las posibles reducciones de dosis producidas en el cristalino y el cerebro; en el examen 
de cuello el órgano a analizar dosimétricamente fue el tiroides; finalmente se simuló 
un examen estándar de tórax para estudiar las reducciones de dosis producidas por el 
uso del protector sobre las mamas y los pulmones.  
Las simulaciones realizadas son parte de un trabajo más amplio, actualmente en 
curso, para estudiar en paralelo las posibilidades de reducción de dosis en esos 
órganos, sin disminuir la calidad de imagen. Se han comparado dos métodos distintos 
para intentar reducir la dosis en la zona ocular, en el cuello y en tórax: a) por un lado 
la utilización de protectores de bismuto que ha dado lugar a reducciones de dosis 
aunque acompañada por pérdida de calidad en la imagen; b) la alternativa a este 
método ha sido disminuir la carga del tubo (mAs) hasta obtener imágenes del maniquí 
sin protectores de bismuto y con el mismo nivel de ruido calculado previamente en las 
imágenes obtenidas con los protectores. Hemos cuantificado en primera instancia los 
ahorros de dosis obtenidos por ambos métodos en exámenes de TC de las áreas 
anatómicas descritas. 
 
2.4.1. Características de los protectores de bismuto 
En los últimos años se ha estudiado el uso de piezas protectoras, hechas con 
materiales que contienen bismuto en cantidades variables, para blindar parcialmente 
órganos sensibles a la radiación en exámenes de TC. En nuestro trabajo hemos usado 
piezas de estos materiales distribuidas comercialmente [108] para obtener imágenes de 
TC y calcular el ahorro de dosis producido. Existen tres tipos de protectores, 
diseñados para adaptarse a cada área anatómica directamente irradiada; protector 
ocular (24 x 3 cm), protector de cuello (15 x 9 cm) y protector de tórax (25 x 20 cm). 
El uso de éstos protectores permite disminuir principalmente la radiación impartida en 
ojos y cristalino [109], en tiroides y en mama [110, 111]. Estos protectores, de 
bismuto embebido en látex, ofrecen ciertas ventajas sobre los protectores con plomo, 
ya que son más elásticos y moldeables a la superficie específica de cada paciente. 
Por desgracia, el fabricante no suministra con exactitud la composición química 
del material que compone los protectores con bismuto, por lo que se ha recurrido a 
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métodos indirectos. En el Anexo VI se detalla la metodología que se ha seguido  para 
determinar la composición del material equivalente. 
 
2.4.2. Descripción de la simulaciones 
Las irradiaciones se han simulado para un equipo Toshiba Aquilion 16CFX, con 
una tensión de 120 kVp, una carga del tubo de 100 mAs, 16 mm de anchura nominal 
de corte y, para tres valores diferentes del factor de paso (0,94, 1,00 y 1,44). Las 
condiciones de geometría y de calidad del haz de las simulaciones están indicadas en 
el Anexo VII, excepto para el filtro de forma, que se ha determinado según el método 
descrito en el apartado 2.1.1.1 y en el Anexo V. Teniendo en cuenta que los filtros 
dependen del área anatómica irradiada, se ha utilizado el filtro de cabeza para la  
simulación de la irradiación de cabeza y cuello, y el filtro de cuerpo para la de tórax.  
El espesor de las rodajas o voxels del “objeto” ha sido el mismo en el que estaban 
reconstruidas las imágenes del maniquí (4 mm), y la longitud directamente irradiada 
para cada área anatómica ha sido de 18,4, 15,6 y 33,6 cm, respectivamente. 
Las magnitudes computadas en ambos casos (con y sin protector) para las 
simulaciones de las tres áreas anatómicas, han sido el ADS y las dosis equivalentes 
promedio en los órganos de interés. La comparación de los valores obtenidos ha 
permitido cuantificar la reducción de dosis en cada órgano al utilizar los protectores 
de bismuto. 
 
2.5. Arquitecturas de funcionamiento 
Las imágenes de TC han sido grabadas en formato DICOM para su lectura y 
tratamiento en el ordenador personal. Asimismo, las distintas etapas para la 
preparación de cada simulación específica se han realizado en un ordenador con una 
placa base Intel Processor Pentium IV con 1 GB de memoria RAM, 60 GB en disco 
duro y procesador de 3.0 GHz de velocidad de reloj. Se ha utilizado el sistema 
operativo Microsoft Windows 2000 Profesional, y un compilador Fortran 77 de Lahey 
Computer Systems. 
Debido a la gran necesidad de memoria RAM para los exámenes más extensos, se 
ha migrado todo el sistema informático al Centre de Supercomputació de Catalunya 
(CESCA). Se han usado dos ordenadores de altas prestaciones diferentes según la 
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a) Hewlet-Packard AlphaServer GS1280 que dispone de 16 procesadores 
21364 EV7 (1.150 MHz, 64 KB/1,75 MB), 32 GB de memoria principal, 
655 GB en disco, un rendimiento punta de 36,80 Gflop/s y máximo de 
31,28 Gflop/s. 
b) Compaq AlphaServer HPC320 que dispone de 8 nodos ES40 (4 EV68, 
833 MHz, 64 KB/8 MB), 28 GB de memoria principal, 892 GB en disco, 
un rendimiento punta de 53,31 Gflop/s y máximo de 40,84 Gflop/s, 
interconectados con Memory Channel II de 100 MB/s. 
  
El sistema operativo utilizado en ambos sistemas ha sido Compaq Tru64 UNIX 
V5.1B (Rev. 2650), y el compilador usado ha sido Compaq Fortran Compiler X5.5-
2602-48C8L, optimizado para les máquinas HP Alpha con sistema operativo Tru64.  
En todos los casos, para realizar la simulación de una rotación completa del tubo 
de rayos X se han generado 63 10⋅  historias, lo que equivale a un tiempo promedio de 
cálculo de aproximadamente 5 minutos. Este valor crece muy ligeramente al realizar 
la misma simulación en el ordenador personal. 
Los resultados de cada simulación se guardan en diferentes archivos según sus 
características; información general de la simulación, archivos numéricos con las 
matrices de los materiales asignados a cada voxel, distribución de energía en cada 
voxel, mapas dosimétricos, matrices con los resultados estadísticos para cada voxel, 
etc. Debido al gran volumen de datos que se generan para cada simulación, se ha 
utilizado un Servicio de Almacenamiento Masivo cedido por el CESCA, consistente 
en una librería automatizada de cintas StorageTek TimberWolf 9740 con 252 cintas 
tipo 9840 de 20 GB de capacitad nativa y dos dispositivos de transporte 9840 con una 
velocidad de transferencia de 10 MB/s cada uno y una velocidad de intercambio de 





3.1. Validación del programa de simulación 
3.1.1. Índices de dosis en aire 
En la Tabla 3.1 se muestran los valores medidos experimentalmente y los 
estimados a partir de la simulación del CTDIaire para la gama de espesores de corte 1-
10 mm y tensiones del tubo de 120 y 140 kVp, así como las diferencias relativas 
porcentuales entre ambos.  
 
Tabla 3.1. Valores medidos y obtenidos mediante simulación del CTDIaire y diferencia 
relativa porcentual entre ambos 
 
 CTDIaire (mGy/100 mAs)  
120 kVp  140 kVp Anchura 
de corte 
(mm) Medido Simulado ∆(%)a  Medido Simulado ∆(%)a
10 22,6 22,8 0,9  31,3 32,2 2,7 
7 22,4 22,6 0,9  30,9 32,0 3,5 
5 22,1 22,8 3,5  30,6 32,2 5,2 
3 21,8 22,3 2,5  30,1 32,2 6,9 
2 22,1 22,6 2,1  30,6 32,4 5,8 
1 24,5 22,8 -6,8   33,9 32,0 -5,5 
a La diferencia relativa porcentual se ha calculado: ∆  = 100 · (valor de la simulación – medida experimental) / medida 
experimental. 
 
Las incertidumbres estadísticas relativas de los valores simulados han estado 
sistemáticamente en torno al 2%. El ajuste por mínimos cuadrados de los valores 
medidos y calculados a una recta que pasa por el origen dio los siguientes resultados: 
los valores de la pendiente B fueron 0,981 y 0,954 para 120 kVp y 140 kVp, 
respectivamente, por lo que la desviación sistemática relativa tomó valores del -1,9% 
y del -4,6% para cada tensión. La incertidumbre estimada ( ( )y equivσ ) en los valores 
medidos para el conjunto de anchuras de corte de 2 a 10 mm, fue de 0,7 mGy para 120 
kVp y de 1,0 mGy para 140 kVp. Para realizar el ajuste se desestimaron los valores 
correspondientes a 1 mm de colimación, debido a las diferencias en la apertura real 




3.1.2. Índices de dosis en los maniquíes cilíndricos 
En la Tabla 3.2 se muestran los resultados de los valores obtenidos con la cámara 
de ionización en cada una de las cavidades de cada maniquí cilíndrico (valores 
medidos experimentalmente, estimados con la simulación y su discrepancia relativa 
porcentual). A partir de estos valores se ha calculado la dosis promedio en la periferia 
(CTDI100,p) y el CTDIw, para cada uno de los tres maniquíes cilíndricos utilizados y 
para dos calidades del haz (120 y 140 kVp). También se muestra el promedio de dosis 
en la sección axial central (ADV) a lo largo de 10 cm, y su discrepancia relativa 




Tabla 3.2. Valores medidos, valores simulados, y diferencia relativa porcentual 
entre ambos, del CTDI100 para las posiciones central y periféricas de cada uno de los 
maniquíes cilíndricos: a) maniquí cilíndrico de sección circular de cabeza (16 cm de 
diámetro), b) maniquí cilíndrico de sección circular de cuerpo (32 cm de diámetro), 
c) maniquí cilíndrico de sección elíptica de cuerpo (32 y 20 cm de eje mayor y 
menor, respectivamente). En las filas inferiores se indican los valores del CTDI100,p y 
del CTDIw deducidos en cada caso, y se muestra también el valor de la dosis 
promedio en la sección axial central del maniquí (ADV), y la diferencia relativa 
porcentual con el valor del CTDIw medido. Todos los valores dosimétricos están 











                 CTDI100 (mGy/100 mAs) 
 120 kVp 140 kVp 
Posición  Medido Simulado ∆(%)a  Medido Simulado ∆(%)a
N 15,3 15,5 1,0 21,2 21,8 2,5 
E 14,8 15,6 5,5 20,0 20,7 3,4 
S 13,5 13,6 0,7 18,5 19,3 4,2 
W 14,7 14,8 0,7 20,6 21,2 3,1 
C 14,3 13,6 -4,8 20,0 20,0 0,0 
CTDI100,p 14,6 14,9 2,0 20,1 20,7 3,3 
CTDIw 14,5 14,5 -0,2 20,1 20,5 2,2 




















                    CTDI100 (mGy/100 mAs) 
 120 kVp 140 kVp 
Posición  Medido Simulado ∆(%)a  Medido Simulado ∆(%)a
N 8,7 8,0 -7,5 12,0 11,5 -4,2 
E 8,4 7,9 -6,7 12,0 11,2 -6,6 
S 7,8 7,8 -0,4 10,9 10,9 0,1 
W 8,3 8,3 0,3 11,8 11,7 -0,5 
C 4,5 4,2 -6,3 6,7 6,3 -6,6 
CTDI100,P 8,3 8,0 -3,7 11,7 11,3 -2,9 
CTDIw 7,0 6,7 -4,2 10,0 9,7 -3,7 

























                     CTDI100 (mGy/100 mAs) 
 120 kVp 140 kVp 
Posición  Medido Simulado ∆(%)a Medido Simulado ∆(%)a
1 12,2 11,9 -2,9 16,9 16,6 -1,7 
2 10,9 10,7 -2,2 15,2 15,0 -1,0 
3 9,5 9,2 -3,6 13,4 12,8 -4,4 
4 8,7 8,1 -5,8 12,1 12,0 -1,3 
5 8,7 8,6 -0,9 12,3 12,5 1,0 
6 9,7 9,6 -0,4 13,9 13,7 -1,8 
7 10,7 10,4 -2,6 15,3 14,8 -3,0 
8 9,8 9,3 -5,4 13,9 13,4 -3,5 
9 8,9 8,7 -3,0 12,7 12,1 -4,1 
10 8,9 8,5 -4,5 12,5 12,3 -1,1 
11 9,8 9,0 -8,0 13,6 13,0 -4,3 
12 11,2 10,5 -6,2 15,5 15,0 -3,3 
C 7,8 7,4 -5,2 11,7 10,7 -8,6 
CTDI100,P 9,9 10,0 0,4 13,9 14,2 2,1 
CTDIw 9,2 9,1 -1,2 13,2 13,1 -1,0 
ADV -- 9,2 0,2 -- 13,3 0,8 
a La diferencia relativa porcentual se ha calculado: ∆  = 100 · (valor de la simulación - medida 





Las incertidumbres estadísticas relativas de los valores simulados han estado entre 
un 1,1% en el maniquí elíptico y un 2,6% para la cavidad central del maniquí de 
cuerpo. Los valores del coeficiente de correlación entre CTDI100 simulado y el medido 
y del coeficiente B del ajuste para la tensión del tubo de 120 kVp han sido los 
siguientes: r: 0,86 B: 0,992 para el maniquí de cabeza; r: 0,98 P: 1,039 para el maniquí 
de cuerpo y r: 0,98 B: 1,039 para el maniquí elíptico. Esos parámetros han tomado los 
siguientes valores para 140 kVp: r: 0,95 B: 0,974 para el maniquí de cabeza; r: 0,99 P: 
1,033 para el maniquí de cuerpo y r: 0,98 B: 1,028 para el maniquí elíptico, 
respectivamente. La desviación sistemática relativa tomó valores del -0,8% y del         
-2,6% para cada tensión en el maniquí de cabeza; en el de cuerpo fueron del 3,9% y 
del 3,3% para cada tensión y en el elíptico de 3,9% y 2,8%, respectivamente. La 
incertidumbre estimada ( ( )y equivσ ) en los valores medidos para los tres maniquíes y 
ambos valores de tensión fueron 0,9 y 1,0 mGy en el maniquí de cabeza; de 0,5 y 0,6 
mGy en el de cuerpo y de 0,6 y 0,8 mGy en el elíptico para 120 kVp y 140 kVp, 
respectivamente en cada caso. 
Para completar la información, se representan comparativamente los valores 
calculados y medidos del CTDI100 en el centro y las posiciones periféricas de los tres 
maniquíes en la Fig. 3.1. Las barras de error representan respectivamente las 
incertidumbres aleatorias estimadas para los valores medidos mediante el ajuste y las 
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Fig. 3.1. Valores medidos y simulados del CTDI100 correspondientes a las ubicaciones 
de la cámara en: a) maniquí cilíndrico de sección circular representativo de la cabeza, 
b) maniquí cilíndrico de sección circular de cuerpo, c) maniquí cilíndrico de sección 
elíptica de cuerpo. Las diferentes marcas representan respectivamente: lecturas de la 
cámara lápiz a 120 kVp ( ), y a 140 kVp ( ) y, los resultados obtenidos mediante 
simulación a 120 kVp ( ), y a 140 kVp ( ). 
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3.1.3. Dosis en órganos del maniquí antropomórfico Remab 
En la Fig. 3.2 se observa, a modo de ejemplo, una secuencia imagen de TC-
imagen segmentada en materiales-mapa de dosis, partiendo de una rodaja axial del 
examen de TC de pelvis sobre el maniquí Remab. Se puede apreciar la buena 
delimitación de las distintas zonas anatómicas, particularmente de la vejiga, que 
conforman cada corte axial del maniquí antropomórfico. También se puede observar 
la distribución de dosis obtenida mediante simulación, que permite identificar 
visualmente las zonas que han recibido mayor dosis.  
 
Imagen de TC Imagen transformada Distribución de dosis 
   
Fig. 3.2. Imagen de TC, imagen voxelizada y mapa de dosis en el estudio de pelvis en el 
maniquí Remab. La escala de referencia se ha normalizado al valor máximo de dosis. 
 
En la Tabla 3.3 se muestra el promedio de dosis absorbida en los distintos órganos 
considerados para cada una de las regiones anatómicas irradiadas; tórax, abdomen y 
pelvis. Para la obtención de los valores mediante dosímetros TL, simulación y la hoja 
del ImPACT, se ha considerado una tensión del tubo de 140 kVp para tórax y de 120 











Tabla 3.3. Dosis absorbida en distintos órganos testigo del maniquí Remab, obtenidos 
mediante dosimetría TL, simulación y estimados en la hoja del ImPACT. Los resultados 
se han obtenido para irradiaciones de tórax (a), abdomen (b) y pelvis (c) a 140 kVp en 
el primer caso y 120 kVp para el resto. Todos los valores dosimétricos están expresados 





TC de tórax (140 kVp) 
 Dosis (mSv/100 mAs) 
Órgano TL Simulación ∆(%)a ImPACTb
Vejiga 0,12 ± 0,02 0,17c 42 0,02 
Esófago 8,6 ± 0,3 7,84 ± 0,02 -9 9,1 
Pulmón 12,1 ± 0,4 8,65 ± 0,03 -28 11,6 
Corazón 12,8 ± 0,4 9,34 ± 0,03 -27 11,2 
. 
b) TC de abdomen (120 kVp) 
 Dosis (mSv/100 mAs) 
Órgano TL Simulación ∆(%)a ImPACT
Vejiga 0,82 ± 0,03 0,70c -15 0,36 
Pulmón 0,65 ± 0,16 0,79c 22 1,0 
 
 
c) TC de pelvis (120 kVp) 
 Dosis (mSv/100 mAs) 
Órgano TL Simulación ∆(%)a ImPACT
Vejiga 7,7 ± 0,2 5,33 ± 0,02 -31 9,3 
Pulmón 0,19 ± 0,41 0,18c -5 0,01 
Cabeza de  
fémur 6,8 ± 0,3 8,72 ± 0,03 28 -- 
Testículos 7,1 ± 0,4 6,82 ± 0,02 -4 3,8 
a La diferencia relativa porcentual se ha calculado: ∆  = 100 · (valor de la simulación – medida experimental TL) / 
medida experimental TL 
b La hoja de cálculo del ImPACT no dispone de la opción 140 kVp para este equipo. Los valores que se muestran se 
han obtenido multiplicando los de 120 kVp por un factor 1,36. Este factor viene determinado por el cociente de las 
tensiones al cuadrado 
c Incertidumbre estimada menor que 0,005 mSv 
 
3.2. Valores dosimétricos sobre los maniquíes y pacientes pediátricos 
En la Tabla 3.4 se muestra el valor de las ADV obtenido para los maniquíes 
físicos de PMMA y para los maniquíes pediátricos virtuales de agua representativos 
de cada grupo de edad. También se muestra el valor promedio de las ADV calculadas 
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para cada paciente dentro de un determinado grupo de edad, y el valor mínimo y 
máximo obtenido en cada caso. 
 
Tabla 3.4. Valores de la ADV calculados para los distintos maniquíes físicos de PMMA 
(a), para los distintos maniquíes pediátricos de agua representativos de cada grupo de 
edad y valores para los pacientes (b). 
 
a)  
  ADV (mGy/100 mAs) 
Maniquí 80 kVp 120 kVp  140 kVp 
Circular cabeza 4,8 14,8  21,2 
Circular cuerpo 2,0 7,1  10,6 
Elíptico cuerpo 2,8 9,2  13,3 
. 
b)   ADV (mGy/100 mAs) 
 80 kVp 120 kVp  140 kVp 
Grupo de 
edad Paciente
a Maniquíb  Pacientea Maniquíb   Pacientea Maniquíb
Recién 
nacido 6,7 (5-8) 6,6 26,8 (24-30) 19,7  27,6 (21-34) 28,3 
1 año 6,3 (6-7) 5,4 19,5 (18-22) 16,8  26,8 (24-30) 24,2 
5 años 5,0 (4-7) 4,5 15,7 (14-20) 14,1  23,1 (21-29) 20,7 
10 años 3,8 (3-5) 3,8 12,5 (10-17) 12,2  21,2 (16-24) 17,8 
15 años 3,1 (3-4) 3,0  11,7 (9-16) 9,7   15,2 (13-18) 14,3 
a Entre paréntesis se indica el rango de valores obtenidos para los pacientes individuales 
b Las incertidumbres relativas asociadas han sido en todos los casos menores o iguales al 0,5%  
 
Como era de esperar, los valores de ADS han presentado variaciones, no sólo 
paciente a paciente de cada grupo de edad, sino también al comparar los valores de 
ADS para cada paciente individual. A modo de ejemplo, y para visualizar las 
variaciones de ADS en el tronco de un paciente, la Fig. 3.3 muestra la distribución de 
los valores de ADS obtenidos para cada una de las imágenes consideradas de un 
paciente de 10 años. Hemos caracterizado dichas variaciones para cada paciente como 
el error de la media en los valores de ADS en el volumen considerado. Las 
fluctuaciones en los valores de ADS han estado por grupos de edad entre 0,1 y 2,9%, 





Fig. 3.3. Los valores de la ADS han sido estimados para un paciente perteneciente al 
grupo de “10 años” y usando 120 kVp. 
 
3.3. Cálculo sobre las imágenes de los maniquíes antropomórficos y 
pacientes adultos 
En la Fig. 3.4 se muestra, a modo de ejemplo, una imagen del hombre “estándar” 
y el mapa dosimétrico bidimensional obtenido mediante el programa de simulación. 
La segmentación de materiales y órganos de esta imagen de TC se puede observar en 
la Fig. 2.7c.  
 







Fig. 3.4. Imagen origina de TC y distribución de dosis obtenida mediante simulación. La 
escala de referencia se ha normalizado al valor máximo de dosis. 
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En las Figs. 3.5 y 3.6 se muestran las distribuciones de los valores de la ADS 
obtenidas a partir de las simulaciones de los exámenes de TC a 120 y 140 kVp, 
respectivamente, para los exámenes simulados del tórax, del abdomen y de la pelvis 
en los maniquíes antropomórficos y los pacientes. En ambos casos los valores están 
normalizados al valor del CTDIw calculado para el maniquí cilíndrico de cuerpo para 
la tensión correspondiente. El examen de tórax comprende desde las clavículas hasta 
la base del pulmón, el de abdomen abarca desde la base del pulmón hasta las crestas 
iliacas y, para el examen de pelvis se ha barrido desde crestas iliacas hasta la parte 
superior del muslo. El valor inicial del número de rodaja se ha fijado en las clavículas 
para el tórax, en las crestas iliacas para el abdomen, y en la cabeza del fémur para el 


























































Fig. 3.5. Valores de la ADS (normalizados al CTDIw) obtenidos al simular exámenes de TC 
de tórax (a), abdomen (b) y pelvis (c) usando 120 kV. Las diferentes marcas representan 
respectivamente: ○ Rando, ● Remab, ▲ hombre delgado,  hombre estándar, ■ hombre 
grueso, ∆ mujer delgada,  mujer estándar, y □ mujer gruesa. La línea entre los puntos ha 

























































Fig. 3.6. Valores de la ADS (normalizados al CTDIw) obtenidos al simular exámenes de TC 
de tórax (a), abdomen (b) y pelvis (c) usando 140 kV. Las diferentes marcas representan 
respectivamente: ○ Rando, ● Remab, ▲ hombre delgado,  hombre estándar, ■ hombre 
grueso, ∆ mujer delgada,  mujer estándar, y □ mujer gruesa. La línea entre los puntos ha 
sido añadida para facilitar la visión. 
 
Como puede apreciarse en las Figs. 3.5 y 3.6, los resultados para las simulaciones 
realizadas con diferencias de potencial de120 y de 140 kVp son muy similares. Puesto 
que esos valores han sido normalizados con el CTDIw, los resultados absolutos para el 
caso de 140 kVp fueron aproximadamente 1,4 veces mayores que los respectivos a 
120 kVp. 
En la Tabla 3.5 se muestran los valores obtenidos para la masa, la ADV con 
indicación de los valores mínimo y máximo de la ADS en la zona irradiada 
directamente, la energía depositada (Eimp) y la energía por rodaja (Ēimp) en cada región 
anatómica (tórax, abdomen, y pelvis). Los resultados se muestran para ambos 
maniquíes antropomórficos y para los seis pacientes seleccionados. Las simulaciones 
se han realizado utilizando una tensión de 120 kVp, una carga de tubo de 100 mAs por 
rotación, colimación del haz de 10 mm y un factor de paso igual a 1. Se omiten los 
valores de las variables energéticas para la tensión de 140 kVp porque, como se ha 
dicho en el párrafo anterior, dichos valores han estado en todos los casos en una 






Tabla 3.5. Valores obtenidos para la masa (mR), la dosis promedio en el volumen 
directamente irradiado (ADV) y los valores mínimo y máximos de la ADS, la energía 
impartida en este volumen (Eimp) y, la energía impartida por unidad de longitud (Ēimp) 
teniendo en cuenta irradiaciones de tórax (a), abdomen (b) y pelvis (c) a 120 kVp. 
 
  
a) mR ADVa, b Eimp ĒimpTórax 
(kg) (mGy / 100 mAs) (J/ 100 mAs)  (mJ/cm 100 mAs)
Maniquí 
Remab 10,2 15,7 (11-19) 0,16 6,7 
Maniquí Rando 14,0 14,3 (10-16) 0,20 6,9 
Hombre delgado 13,0 14,5 (10-17) 0,19 7,2 
Hombre estándar 16,1 12,7 (8-15) 0,20 7,6 
Hombre grueso 18,2 10,3 (7-12) 0,19 7,8 
Mujer delgada 12,5 14,0 (11-16) 0,17 6,7 
Mujer estándar 13,2 13,2 (10-15) 0,17 7,3 
Mujer gruesa 17,2 10,9 (9-13) 0,19 7,5  
  
b) mR ADVa, b Eimp ĒimpAbdomen 
(kg) (mGy / 100 mAs) (J/ 100 mAs)  (mJ/cm 100 mAs)
Maniquí Remab 8,5 13,2 (11-15) 0,11 6,6 
Maniquí Rando 11,0 12,8 (10-14) 0,14 6,8 
Hombre delgado 8,6 12,0 (10-13) 0,10 6,9 
Hombre estándar 9,9 10,0 (8-11) 0,10 7,1 
Hombre grueso 17,0 9,1 (8-10) 0,16 7,8 
Mujer delgada 7,9 12,3 (10-13) 0,10 6,5 
Mujer estándar 10,0 9,6 (9-12) 0,10 7,1 
Mujer gruesa 11,0 9,7 (8-10) 0,11 6,4 
. 
  
c) mR ADVa, b Eimp ĒimpPelvis 
(kg) (mGy / 100 mAs) (J/ 100 mAs)  (mJ/cm 100 mAs)
Maniquí Remab 13,1 12,0 (8-13) 0,16 7,1 
Maniquí Rando 12,1 11,7 (9-15) 0,14 7,1 
Hombre delgado 14,2 12,0 (8-13) 0,17 7,4 
Hombre estándar 14,6 11,0 (7-12) 0,17 7,5 
Hombre grueso 15,1 8,9 (8-12) 0,13 7,7 
Mujer delgada 9,7 10,8 (8-12) 0,10 7,0 
Mujer estándar 14,5 10,0 (9-13) 0,15 7,3 
Mujer gruesa 16,6 9,3 (8-11) 0,15 7,7 
a Entre paréntesis están indicados los valores mínimo y máximo de la ADS en la zona irradiada directamente 
b Las incertidumbres relativas asociadas a la ADS han sido en todos los casos menores o iguales al 0,5%  
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 En lo que concierne a los resultados obtenidos mediante simulación para la 
estimación de dosis en los órganos seleccionados para ambos maniquíes 
antropomórficos y el hombre y la mujer “estándar”, la diferencia de los valores 
obtenidos entre sí y comparados con los obtenidos con la hoja de cálculo del ImPACT 
han sido variables (entre un -23% y un 61%), tal como puede verse en la Tabla 3.6. En 
todos los casos las incertidumbres estadísticas relativas de los valores simulados han 
sido menores que el 0,7%. 
 
Tabla 3.6. Dosis calculadas en los órganos seleccionados de los maniquíes 
antropomórficos, y de los pacientes, para las regiones anatómicas de tórax, abdomen y 
pelvis. En la última fila se muestran las dosis estimadas usando la hoja del ImPACT, 
cuya comparación con los valores calculados mediante simulación, permite calcular 
las diferencias relativas expresadas en forma de porcentaje. Todos los valores 
dosimétricos están expresados en mSv/100 mAs. 
 
 Tórax Abdomen Pelvis 
Pulmón Timo Hígado Riñón Vejiga Hueso cortical Ovarios  
Dosis ∆a Dosis ∆a Dosis ∆a Dosis ∆a Dosis ∆a Dosis ∆a Dosis ∆a
 (mSv) (%) (mSv) (%) (mSv) (%) (mSv) (%) (mSv) (%) (mSv) (%) (mSv) (%)
Maniquí Remab 11,7 13 16,6 28 12,8 48 11,9 12 10,3 -7 3,5 25 -- -- 
Maniquí Rando 12,8 24 15,1 16 9,1 5 12,2 14 9,6 -13 4,6 61 -- -- 
Hombre estándar 10,6 2 12,7 -3 8,6 -1 8,3 -23 11,0 -0,3 3,1 9 -- -- 
Mujer estándar 11,4 10 12,2 -6 8,6 -0,4 9,9 -7 11,4 4 3,1 9 8,0 -4 
ImPACT 10,3 -- 13,0 -- 8,7 -- 10,7 -- 11,0 -- 2,8 -- 8,3 -- 
a La diferencia relativa porcentual se ha calculado: ∆  = 100 · (valor de la simulación – valor ImPACT) / valor ImPACT 
 
3.4. Cálculo sobre las imágenes del maniquí antropomórfico Rando 
utilizando protectores de bismuto 
En las simulaciones realizadas, una vez fijadas las características de composición 
y tamaño de los filtros de forma que incorpora el quipo Aquilion 16CFX, se han 
obtenido diferentes resultados de los índices de dosis variando la tensión y las 
colimaciones. De ellos únicamente hemos utilizado en la aplicación sobre los 
protectores de bismuto la colimación 16x1 mm. En la Tabla 3.7 se muestran los 
valores del CTDIw obtenidos para tensiones de 80, 100, 120 y 135 kVp y colimaciones 
16x1mm en aire y en los maniquíes geométricos normalizados de cabeza y cuerpo. 
Para poder apreciar la bondad de estos resultados se han añadido en la tabla los 
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valores medidos localmente‡ en el equipo. Como puede apreciarse las diferencias 
relativas entre los valores medidos y los estimados mediante simulación son siempre 
menores del 5%. 
 
Tabla 3.7.  Valores medidos y obtenidos mediante simulación del CTDIaire y del CTDIw al 
utilizar los filtros de forma F2 y F3 descritos en el Anexo V. 
 
 Exámenes de cabeza (FOV=240 mm) 












(kVp) Medido Simulado  Medido Simulado Medido Simulado   Medido Simulado
80 13,0 12,5 7,18 6,95 20,6 20,1  4,32 4,48 
100 20,8 20,4 12,7 12,5 30,0 29,6  7,50 7,62 
120 27,6 28,9 19,0 19,0 40,3 40,7  11,0 11,3 
1 5 3 38,3 39,4  24,4 25,1  48,1 48,2   14,8 14,3  
 
De todas las simulaciones de cabeza, cuello y tórax del maniquí Rando para 
obtener la ADS y la energía impartida se muestran en la Fig. 3.7, a modo de ejemplo, 
los valores de las ADS (normalizadas al CTDIvol) obtenidos al simular una irradiación 
de tórax y los valores de la energía promedio por corte al irradiar la cabeza. En ambos 



















                                                 





















Fig. 3.7. Valores de ADS/CTDIvol para una irradiación de tórax (a), y los valores de la 
energía promedio por corte para una irradiación de cabeza (b). En ambos casos se 
muestra el promedio para los tres factores de paso utilizados, ( ) sin protector, ( ) 
con protector y los valores obtenidos para los factores de paso 0,94 (  sin protector, 
 con protector), 1,00 (  sin protector,  con protector)  y, 1,44 (  sin protector , 
 con protector). 
 
En la Tabla 3.8 se muestran los valores de dosis equivalente en los órganos más 
significativos de cada región anatómica directamente irradiada, y la reducción de dosis 
debida a la utilización de los protectores de bismuto. En todos los casos las 
incertidumbres estadísticas relativas de los valores simulados han estado por debajo 
del 0,7%. 
A partir de los valores estimados para la dosis con los dos métodos descritos en el 
apartado 2.4, es decir, utilizando protectores de bismuto o disminuyendo la carga del 
tubo hasta conseguir el mismo nivel de ruido, se ha calculado la relación entre las 
dosis obtenidas rodaja a rodaja. En la Fig. 3.8 se muestran las reducciones relativas de 









Tabla 3.8. Dosis equivalente para los órganos considerados y para los tres factores de paso utilizados, con 
y sin protectores de bismuto, y reducción relativa porcentual. Todos los valores dosimétricos están 




















(mSv) (mSv) (%) (mSv) (mSv) (%)  (mSv) (mSv) (%)
ojos 14,6 10,9 25 14,3 10,4 27  7,7 5,9 23
cabezab
cerebro 11,4 11,3 1,4 10,7 10,6 1,3  7,5 7,4 1,5
            
cuelloc tiroides 21,9 16,4 25 20,6 15,4 25  14,4 10,7 26
            
mama 14,0 9,8 30 13,2 9,2 30  9,2 6,4 30
tóraxd
pulmón 15,8 13,5 15 14,9 12,7 14  10,3 8,8 15
a La reducción de dosis se ha calculado como: ∆  = 100 · (sin protector – con protector) / (sin protector) 
b Utilización del protector ocular de bismuto (24 x 3 cm), 
c Utilización del protector de bismuto de tiroides (15 x 9 cm) 



























Fig. 3.8. Reducción relativa de dosis al utilizar protectores de bismuto de ojos ( ), 
tiroides ( ) y mamas ( ), y al disminuir la carga del tubo en la irradiación de ojos 
( ), tiroides ( ) y mamas ( ). La reducción relativa de dosis se ha calculado a partir de 
cociente ADS con protección / ADS sin protección. 
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4. DISCUSIÓN  
4.1. Diseño y validación del programa de simulación  
4.1.1. Índices de dosis en aire 
La diferencia relativa máxima entre los valores del índice de dosis en aire 
obtenidos por simulación y los medidos experimentalmente (Tabla 3.1) fue inferior en 
valor absoluto al 7% en todos los casos. En general las diferencias son menores para la 
tensión del tubo de 120 kVp que para 140 kVp. Al realizar las simulaciones con el 
espectro energético correspondiente a una tensión del tubo de 120 kVp se observa que 
alrededor del 9% de las interacciones son debidas al efecto fotoeléctrico, la dispersión 
Compton supone el 84% de las interacciones y el 7% es debido a dispersión Rayleigh 
[72]. Cuando simulamos el espectro energético correspondiente a 140 kVp se observó 
que la proporción de interacciones fotoeléctricas disminuyó en un 10% que pasaron a 
ser interacciones Compton, lo que contribuye a aumentar la diversidad de modos de 
reparto de energía de los electrones. Los resultados del ajuste por mínimos cuadrados 
para todos los espesores de corte, menos 1 mm, se han representado en la Fig. 4.1 con 
las barras de error correspondientes a la incertidumbre estimada para los valores 
medidos. Como puede verse las desviaciones de los puntos respecto a la recta de 
ajuste son mucho menores, que los errores aleatorios estimados para los valores 
medidos. 
Si exceptuamos el espesor de corte de 1 mm, las diferencias entre los valores 
medido y calculado fueron iguales o inferiores al 3,5% para todos los espesores de 
corte con 120 kVp, mientras que la cota máxima para las diferencias con 140 kVp y 
todos los espesores de corte mayores que 1 mm subió hasta casi el doble (6,9%). En 
esa misma dirección apuntan los valores de desviación sistemática relativa del ajuste 
descritos en el apartado 3.1.1 (-1,9% para 120 kVp y del -4,6% para 140 kVp). Para 
explicar estas diferencias entre los resultados obtenidos a 120 y 140 kVp, hay que 
tener en cuenta que el factor de calibración del conjunto cámara de ionización-
electrómetro se ha mantenido fijo para todo el rango de calidades del haz utilizadas en 
el trabajo y, como ya se ha dicho, ha sido obtenido para una tensión de 121 kVp. Por 
otra parte los datos suministrados por el fabricante indican diferencias del orden del 
1% al 4% para las medidas realizadas con espectros cuya capa hemirreductora valga 
entre 11 y 18 mm de Al. Por este motivo las condiciones de calibración son más 
representativas de la calidad del haz generado a 120 kVp en el escáner utilizado, y las 
medidas realizadas en este caso tienen mayor exactitud que los valores obtenidos a 





Fig. 4.1. Representación de valores medidos en función de los valores simulados del 
CTDI100,aire y de la recta de ajuste por mínimos cuadrados a 120 kVp (en color rojo)  
y 140 kVp (en color verde). Las barras de error representan las incertidumbres de 
los valores medidos.  
 
En el caso de espesor de corte de 1 mm, las diferencias por defecto obtenidas para 
ambos valores de tensión son explicables, ya que en la práctica la colimación primaria 
(pre-paciente) del haz suele ser mayor que 1 mm [103], por lo que al simular se suele 
subestimar el número de fotones que llegan al paciente. 
 
4.1.2. Índices de dosis en los maniquíes cilíndricos 
Las diferencias relativas entre los valores calculados y medidos del CTDIw están 
comprendidas, en valor absoluto, entre el 0,2% y el 4,2% para los maniquíes 
geométricos de cabeza y cuerpo respectivamente (Tabla 3.2). Los valores obtenidos 
mediante simulación, equivalentes a las medidas a partir de las lecturas de la cámara 
de ionización para las distintas cavidades, presentan una diferencia relativa máxima, 
en valor absoluto, inferior al 9% respecto los valores medidos en los tres maniquíes 
físicos. La represtación gráfica de los valores hallados experimentalmente y estimados 
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mediante simulación (Fig. 3.1), muestra unas tendencias muy similares para las dos 
tensiones empleadas.  
Las incertidumbres estadísticas relativas de los valores simulados del CTDI100 
para 120 y 140 kVp han estado entre el 2,1% y el 2,5% para el maniquí de cabeza, 
entre el 1,7% y el 2,6% para el maniquí de cuerpo y, entre el 1,1% y el 1,9% para el 
maniquí elíptico. Estos valores son comparables en todos los casos con las diferencias 
encontradas en los resultados. En la Fig. 4.2 se muestran los valores medidos y sus 
correspondientes barras de error en función de los calculados y con las rectas de 
ajuste. Como puede verse, hay compatibilidad entre los valores, la recta de ajuste y las 
barras de error en todos los casos (los tres maniquíes y los dos valores de tensión). 
Además los coeficientes de correlación obtenidos en todos los casos dan una 
significación por debajo del 0,05 con lo que podemos afirmar que la concordancia 
entre los valores del CTDI100 medidos y obtenidos mediante simulación es buena.  
Si se comparan los valores de la dosis promedio en el volumen (ADV) con los 
CTDIw obtenidos a partir de las medidas, se observan unas diferencias relativas que 
van desde el 0,2% hasta el 6%, correspondiendo este último valor a las medidas sobre 
el maniquí de cuerpo y haz generado a 140 kVp. Las incertidumbres asociadas se han 
estimado en un 3-5% para los valores medidos, y han resultado menores del 1% para 
la simulación del CTDIw y de la ADV. Entre otros factores que pueden explicar el 
aumento de las diferencias relativas entre los valores medidos y simulados, pueden 
citarse las limitaciones en la simulación de la camilla en lo concerniente al material y 
dimensiones; los diferentes grados de endurecimiento del haz en las posiciones norte, 
centro y sur de los maniquíes de PMMA; o posibles desviaciones en la 
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Fig. 4.2. Representación de valores medidos en función de los valores simulados del 
CTDI100,aire y de la recta de ajuste por mínimos cuadrados a 120 kVp (en color rojo) y 
140 kVp (en color verde), para el maniquí de cabeza (a), el maniquí de cuerpo (b) y el 
maniquí elíptico (c). Las barras de error representan las incertidumbres de los valores 
medidos. 
 
En conjunto, se puede afirmar que los valores calculados con el programa de 
simulación para las posiciones central y periféricas de los maniquíes de PMMA, así 
como el CTDIw y los índices CTDI100,c y CTDI100,p, presentan diferencias aceptables 
con los valores medidos. 
 
4.1.3. Valores de dosis en órganos del maniquí antropomórfico Remab 
En lo que concierne a la comparación entre las dosis calculadas y medidas en los 
órganos del maniquí antropomórfico Remab, las diferencias relativas típicas están 
comprendidas entre el 28% por exceso en el pulmón para el examen de TC de tórax, y 
el 31% por defecto en la vejiga para el examen de TC de pelvis. Hay una diferencia 
relativa aún mayor, la obtenida en la vejiga al irradiar el tórax (42%), sin embargo hay 
que tener en cuenta que en los órganos que no son irradiados directamente los valores 
de dosis son bastante bajos, y eso hace subir mucho las diferencias relativas. En 
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particular, en este caso, la diferencia absoluta entre los valores calculados mediante 
simulación y los obtenidos con TL ha sido de 0,05 mSv.  
Al comparar las dosis calculadas y medidas en la vejiga para el estudio de TC de 
pelvis, la diferencia relativa (31%) entre ambas no parece compatible con el rango de 
valores obtenidos mediante dosimetría TL (de 5,8 a 10,2 mSv) y con las 
incertidumbres estadísticas de ambos procedimientos que han sido, respectivamente 
1% en la simulación y del 7% para las medidas. La dispersión mucho mayor de los 
valores medidos está relacionada muy probablemente con las diferencias de 
atenuación de los fotones en su camino hacia la vejiga. En la Fig. 3.2 puede apreciarse 
cómo los espesores de hueso que atraviesa el haz varían en función del ángulo y de la 
posición del corte.  
Por el contrario, para otros órganos como testículos en la TC de pelvis, esófago en 
el examen de tórax, o la propia vejiga en la TC de abdomen, las diferencias se acortan 
mostrando valores bastante compatibles entre ambos métodos. La comparación de los 
valores estimados en toda la cabeza de fémur respecto los valores obtenidos mediante 
los dosímetros de TL muestran unas diferencias relativas de casi el 30%. Sin embargo 
si se calcula la dosis absorbida únicamente en el volumen ocupado por los dosímetros 
la diferencia relativa entre los valores medidos y simulados disminuye hasta un 8%, lo 
que nos indica que las lecturas de los dosímetros no son representativas de la dosis 
que recibe toda la estructura anatómica estudiada. Además, y como se ha comentado, 
las incertidumbres asociadas al proceso de medida son mayores que las obtenidas 
mediante simulación. 
Por todo lo dicho, puede concluirse que las diferencias encontradas entre los 
valores de dosis calculados y medidos en los distintos órganos del maniquí 
antropomórfico son aceptables, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades 
existentes para estimar las dosis a partir de medidas experimentales en ciertos 
órganos. 
 
4.1.4. Optimación del programa de cálculo 
El proceso de diseño del programa de simulación no ha sido lineal, sino que ha 
experimentado bastantes modificaciones, realimentadas por la interacción mutua entre 
su optimización y la obtención de resultados. Por este motivo, algunos resultados 
preliminares han sufrido variaciones a medida que el programa ha permitido realizar 
simulaciones cada vez más realistas [113]. Además, la posibilidad de trabajar con 
ordenadores más potentes, en velocidad de cálculo y memoria, ha permitido realizar 





En todas las simulaciones se ha optado por un criterio conservador al seleccionar 
cada uno de los parámetros del programa. Así, por ejemplo, el número de historias 
simuladas por cada rotación del tubo se ha fijado con independencia de la complejidad 
del problema a simular, y un análisis posterior ha mostrado unas incertidumbres 
estadísticas menores que el 2%, que se han considerado aceptables para nuestro 
estudio. Hemos escogido dicho valor hasta fijarlo en 63 10⋅  historias por cada rotación 
del tubo que, como es sabido, afecta tanto al tiempo de cálculo como a la 
incertidumbre estadística de los resultados. En estas condiciones, hemos trabajado con 
unos tiempos aproximados de 41 10−⋅ s por cada historia simulada. 
Algo similar puede argumentarse sobre la optimización de la energía de corte de 
los electrones, ya que en la simulación prácticamente en ningún caso el electrón se 
transporta a un voxel contiguo, por lo que se podría aumentar dicho valor de corte 
hasta que los electrones sean producidos y absorbidos en el voxel donde se generan. 
Por esta razón, aunque a lo largo de toda esta memoria estamos utilizando la palabra 
dosis como sinónimo de la magnitud dosis absorbida en rigor, y a la vista de este 
resultado, podríamos haber utilizado el término kerma para caracterizar las 
magnitudes utilizadas, ya que en ningún caso se han encontrado diferencias entre la 
energía cinética puesta en movimiento con las partículas producto de las interacciones 
y la energía depositada localmente por éstas.  
Originalmente, para la simulación de la rotación del tubo alrededor del isocentro 
se seleccionaban incrementos angulares constantes. Durante el proceso de mejora del 
programa se ha optado por realizar un muestreo aleatorio de la posición angular y 
relacionarlo con la posición de la camilla. De este modo, se ha intentado evitar 
correlaciones u otros sesgos asociados con el uso de intervalos angulares constantes. 
 
4.2. Cálculo sobre las imágenes de los maniquíes y pacientes pediátricos 
Para los maniquíes pediátricos de agua, se observa que los valores máximo y 
mínimo para cada categoría de edad correspondieron respectivamente a las categorías 
“neonatos” y “15 años”, independientemente del voltaje utilizado. Así, los valores 
calculados de la ADV están comprendidos entre 3,0 mGy/100 mAs, para el grupo de 
“15 años” a 80 kVp, y 28,3 mGy/100 mAs para pacientes “neonatos” a 140 kVp 
(Tabla 3.4). Además, la relación valor máximo (“neonato”) / valor mínimo (“15 
años”) de la ADV fue aproximadamente 2 para las tres opciones del voltaje, poniendo 
de manifiesto la dependencia inversamente proporcional entre la dosis y la masa del 
volumen irradiado. 
En lo que respecta a los maniquíes físicos reales, el primer aspecto a destacar es la 
concordancia entre los valores del CTDIw para el maniquí cilíndrico de cabeza y los 
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de la ADV  para el grupo de “5 años”, tanto para pacientes como para maniquíes en 
los tres valores de tensión simulados. Por lo tanto, el maniquí de cabeza estándar 
puede ser un sustituto adecuado del tronco de los pacientes de “5 años” para fines 
dosimétricos o para análisis relacionados con la calidad de imagen. Además, si se 
comparan los valores de la ADV para el maniquí de sección transversal elíptica (ver 
Tabla 3.4a), que representa el tronco de un paciente adulto, con los deducidos para el 
maniquí de agua del grupo “15 años” (Tabla 3.4b), hay cierta similitud aunque al 
representar a pacientes con mayor masa corporal hay una diferencia sistemática del 
orden de un 15% que impide asignar una correspondencia directa entre el grupo de 
edad “15 años” y el maniquí de PMMA. En general, hay autores que consideran que 
habría que buscar una gama más representativa de los diferentes tamaños de los 
pacientes, sean éstos pediátricos o no, para poder estimar mejor las dosis reales y 
también para establecer protocolos de adquisición adaptados a las características del 
paciente [114 a 120]. 
En lo que respecta a los pacientes, la dosis media de cada grupo de edad estuvo 
comprendida entre 3 y 28 mGy/100 mAs. El cociente entre los valores máximos y 
mínimos aun siendo próximo a 2 en cada caso, mostró fluctuaciones alrededor de esta 
cifra dependiendo del voltaje usado. La distribución de materiales realizada mediante 
el proceso de segmentación dio lugar una distribución más realista de tejidos en cada 
rodaja del paciente, lo que ha hecho que los valores dosimétricos deducidos para los 
pacientes sean más representativos que los valores obtenidos en los maniquíes 
homogéneos de agua. Aun así, en general, se puede afirmar que la concordancia entre 
los valores de la ADV obtenidos para los grupos de pacientes y los de los maniquíes 
es aceptable, si bien no siempre el valor deducido para el maniquí está en el centro del 
intervalo de valores del grupo de pacientes. Esto ha sucedido en varios casos y de 
manera clara con el grupo de pacientes de “1 año”.  
Si se comparan nuestros valores con los obtenidos por otros autores, en el caso 
concreto de los pacientes que pertenecen a los grupos de edad intermedios ( “1 año”, 
“5 años” y “10 años”) los valores normalizados de las ADV con respecto al maniquí 
elíptico -representativo del tronco del paciente adulto- coincidieron con los 
encontrados en un estudio reciente [121]. Sin embargo, los valores absolutos de la 
ADV para los diferentes grupos de edad presentan diferencias variables con respecto a 
los encontrados en otros estudios [116, 118, 119]. Resulta bastante complicado 
comparar valores para diferentes tamaños formas y composiciones de maniquíes y 
todavía más si se tiene en cuenta que los resultados dependen en buena medida del 
equipo utilizado, por lo que es conveniente hacer comparaciones normalizando con los 
valores del CTDIw o cualquier otra magnitud que corrija, al menos parcialmente, la 
dependencia del equipo. Teniendo en cuenta estas premisas nuestros resultados son 
representativos de los obtenidos por otros autores con equipos similares [118, 121]. 
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En general, además de las variaciones en la ADV para los distintos pacientes de 
cada grupo de edad, también se han observado fluctuaciones en cada paciente 
individual de los valores de dosis por rodaja (ADS) calculados, dependiendo de la 
región del tronco considerada (Fig. 3.3). El error estándar de la media para los valores 
obtenidos de la ADS tomó su valor máximo, como se ha indicado en los resultados, 
para el grupo de edad de “1 año”. Este hecho esta relacionado con las importantes 
variaciones que se observan en la anatomía de los pacientes a lo largo del eje 
longitudinal. Como se esperaba, dichas variaciones disminuyen a medida que la edad 
de los pacientes aumenta, lo que supone una distribución de materiales más 
homogénea a lo largo de los 10 cm considerados. 
Como balance de la aplicación a pacientes y maniquíes pediátricos, los resultados 
han puesto de manifiesto un buen acuerdo entre los valores de la ADV estimados en 
los distintos maniquíes pediátricos y los obtenidos para los distintos pacientes de cada 
grupo de edad. Por todo ello se puede considerar, con ciertas limitaciones, que las 
dimensiones de los maniquíes de agua propuestos por el ORNL podrían ser 
representativos de los distintos grupos de edad para pacientes pediátricos. Por lo tanto, 
los resultados podrían ser utilizados en primera instancia para estimar coeficientes de 
conversión DLP/dosis efectiva, de modo similar a como se utilizan con los pacientes 
adultos. Conviene también tener presente que, a igualdad de parámetros técnicos, la 
relación entre los riesgos inducidos por la exposición a radiaciones ionizantes de un 
“recién nacido” y de un niño de “15 años” es 2:1.  
Algunas limitaciones del programa de simulación vienen determinadas por la 
calidad de las imágenes originales de TC utilizadas para construir los “objetos 
divididos en voxels”, ya sea porque el paciente no está completamente incluido en la 
imagen (ver Fig. 2.5a y Fig. 2.5b) o por la imposibilidad de realizar simulaciones en 
zonas no irradiadas. En conclusión, y a pesar de estas limitaciones, el programa puede 
calcular dosis en pacientes pediátricos y en maniquíes equivalentes para diferentes 
grupos de edad con precisión suficiente como para hacer estimaciones diferenciadas 
de las dosis y los riesgos asociados con los exámenes de TC. 
 
4.3. Cálculo sobre las imágenes de los maniquíes antropomórficos y 
sobre pacientes adultos 
El proceso de segmentación de las imágenes originales de TC ha permitido 
obtener, con una precisión aceptable, la distribución de materiales que se han 
empleado durante la simulación (Fig. 2.7c). Asimismo, la delimitación de los órganos 
y tejidos, en combinación con las respectivas distribuciones dosimétricas estimadas 
mediante simulación (Fig 3.4), permite realizar el cálculo de los promedios de dosis 
depositadas en cada órgano o tejido. Como se indicó en la sección de resultados, la  
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excelente correlación existente entre los valores simulados para una tensión del tubo 
de 120 kVp y los simulados a 140 kVp, permite que la mayor parte de comentarios y 
análisis que se hacen en esta sección se refieran a los resultados de 120 kVp, sabiendo 
que en términos relativos son también válidos para los de 140 kVp. 
Se han obtenido valores diferentes de ADS, tanto para un maniquí o paciente 
dados en una zona anatómica concreta, como entre maniquíes y pacientes de 
diferentes características morfológicas en cada una de las zonas anatómicas estudiadas 
(ver Fig. 3.5 y Fig 3.6). Dichas diferencias han dado lugar a variaciones en la ADV o 
dosis media en el volumen considerado. Un primer factor que ha condicionado tales 
diferencias es el grosor del “objeto”: así se observa que, en general, los valores de la 
ADV/100 mAs en las zonas decrecen a media que el paciente es más grueso y la 
energía impartida Eimp aumenta, aunque de manera suave y con ciertas fluctuaciones 
que comentaremos más adelante.  
Otro hecho destacable es la diferente extensión de los exámenes en el eje Z entre 
pacientes y maniquíes para cada área anatómica, con valores comprendidos entre 24 y 
29 cm para el tórax, entre 14 y 21 cm para el abdomen, y entre 14 y 23 cm para la 
pelvis. Estas diferencias de tamaño entre los “objetos voxelizados” han dado lugar a 
diferencias en la masa irradiada directamente mR, que van desde los 10,2 kg (Remab) 
y los 18,2 kg (hombre “grueso”) para el tórax; para el abdomen, la gama ha ido desde 
8,5 kg (Remab y hombre “delgado”) hasta 17,0 kg (hombre “grueso”), y la masa del 
volumen pélvico se ha extendido desde 9,7 kg (mujer “delgada”) hasta los 16,6 kg de 
la mujer “gruesa” (Tabla 3.5). Las diferencias de mR asociadas a las diferencias en 
extensión, si bien no han causado apenas variaciones en la ADV, sí han modificado la 
correlación de la Eimp con el diámetro efectivo de los pacientes o maniquíes. En ciertos 
casos, se deposita más energía por efecto de la mayor extensión, aunque la sección sea 
menor. Así, por ejemplo, se ha obtenido el mismo valor de Eimp para las pacientes 
“delgada” y “estándar”, lo que en principio no debía suceder, de acuerdo con las 
diferencias de sección transversal entre ambas. 
Los valores de Eimp han estado comprendidos entre 0,16 y 0,20 J para el tórax, 
entre 0,10 y 0,16 J para el abdomen, y entre 0,10 y 0,17 J para la pelvis. Para eliminar 
la dependencia con la longitud del volumen irradiado, hemos calculado los valores 
promedio de la energía impartida por rodaja (Ēimp), para cada “objeto voxelizado” y 
área anatómica. Los rangos de valores han estado comprendidos entre 6,7 - 7,5 
 para tórax; 6,4 - 7,8 mJ/cm-1mJ/cm -1 para abdomen; y 7,0 - 7,7 mJ/cm-1 para pelvis. 
Para visualizar dicha correlación, hemos ajustado los valores de Ēimp en función de la 
masa directamente irradiada mR a un polinomio de segundo grado, con los resultados 
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Fig. 4.3. Representación de la energía impartida por unidad de longitud en función de 
la masa del paciente o maniquí irradiada directamente. Los valores calculados y las 
regresiones de segundo grado se muestran para el tórax (■), el abdomen (■) y la 
pelvi
 
Para poder evidenciar dicha tendencia a partir de los valores de la Eimp en el 
volumen total irradiado, se necesitaría una muestra de pacientes de mayor tamaño que 
represente mejor la tendencia real. No obstante, si se comparan nuestros valores de 
energía impartida con los estimados por Atherton y Huda [78], debidamente 
normalizados, se obtienen 0,23 J/100 mAs para tórax y 0,28 J/100 mAs para el 
conjunto abdomen-pelvis de un “paciente antropomórfico” que son comparables con 
nuestros 0,20 J/100 mAs para el maniquí Rando y el hombre “estándar” en el tórax, y 
con 0,28 y 0,27 J/100 mAs, respectivamente, para el maniquí Rando y el hombre 
“estándar” en el conjunto abdomen-pelvis. 
Además, como se aprecia en la Fig. 4.3 las líneas de ajuste (tendencia) de Ēimp en 
función de la masa para cada área anatómica son similares pero no se cruzan, es decir, 
para cada valor de mR de la pelvis, la Ēimp es sistemáticamente mayor que la 
correspondiente de abdomen y ésta, a su vez, mayor que la correspondiente de tórax. 
Puesto que las diferencias entre esos valores son tan pequeñas, es normal que en las 
aproximaciones generales dadas por algunos autores para estimar la dosis efectiva a 
partir de la energía impartida [78], el factor de conversión para las tres áreas 
anatómicas sea similar (en torno a 18 mSv/J). 
Según lo esperado, los valores estimados de la ADV han disminuido al aumentar 
la sección transversal de los “objetos voxelizados”. Así, el valor mínimo de la ADV se 
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ha obtenido para el hombre “grueso” en las tres áreas anatómicas (10,3 / 9,1 / 8,9 mGy 
para tórax, abdomen y pelvis, respectivamente), y el valor máximo se ha obtenido para 
el maniquí Remab (15,7 / 13,2 / 12,0 mGy), con valores similares para la mujer 
“delgada” y el hombre “delgado”. Los valores estimados para las ADS, normalizados 
al CTDIw, en cada área anatómica de los distintos pacientes y maniquíes presentan 
pequeñas fluctuaciones a lo largo de la longitud barrida, aunque estas oscilaciones son 
menores que las que se observan entre los distintos “objetos voxelizados”. Cabe 
destacar que las diferencias obtenidas al normalizar las ADS con el CTDIw, obtenido 
para el maniquí de sección cilíndrica de PMMA representativo de cuerpo (32cm de 
diámetro), están comprendidas en el rango 1,0-2,5, siendo éstas más importantes 
cuanto más delgados son los pacientes. Así, si se tomaran como referencia los niveles 
dosimétricos y de ruido obtenidos con el maniquí de PMMA, se produciría una 
desviación sistemática en la valoración de la dosis y de la calidad de imagen, por lo 
que se debería prestar especial atención a la geometría real del paciente en la selección 
de las técnicas utilizadas en los equipos de TC [78]. 
Para analizar la dependencia entre la disminución del la ADV con el aumento de 
la masa directamente irradiada (mR) de cada área anatómica, se ha realizado un ajuste 
exponencial ( Rb mADV A e− ⋅= ⋅ ) cuyos resultados pueden verse en la Fig. 4.4. 
 
ADV = 27,1e-0,051 mR ; R2 = 0,89
ADV = 27,9e-0,067mR ; R2 = 0,61



















Fig. 4.4. Representación de los valores obtenidos para las ADV en función de la masa 
del paciente o maniquí directamente irradiada. Los valores calculados y las regresiones 
exponenciales  se muestran para el tórax (■), el abdomen (■) y la pelvis (■). 
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Como puede apreciarse en la Fig. 4.4, la línea de regresión para el tórax y la 
pelvis presenta valores comparables entre sí de la constante A (27,1-27,9) y valores 
similares de la constante b (0,051; 0,067). Dichos valores, que son dependientes del 
equipo utilizado, son similares a los obtenidos por Nickoloff et al. [118] para un 
escáner GE modelo CT/i, de geometría y filtración no muy distintas a las del escáner 
simulado en nuestro trabajo. Además de la similitud en los valores del parámetro de 
ajuste A, hay que destacar que los valores ajustados del parámetro b, que sería una 
especie de coeficiente de atenuación global del área irradiada, sean mayores para la 
pelvis (0,067) que para el tórax (0,051), lo que se corresponde con la mayor 
proporción ósea presente en el volumen pélvico. En el caso del abdomen, el valor tan 
bajo del coeficiente de determinación (R2=0,41) pone de manifiesto la falta de 
correlación obtenida, que puede atribuirse en parte a las diferencias de longitud 
irradiada, ya comentadas, y también a disponer de una muestra limitada de pacientes, 
por lo que es difícil extraer conclusiones sobre los resultados. En cualquier caso la 
relación inversa tamaño transversal del objeto – valor del ADV pone de manifiesto 
que, a igualdad de parámetros utilizados las dosis recibidas son inversamente 
proporcionales al tamaño transversal del paciente, por lo que los riegos asociados con 
la exposición serán mayores para pacientes delgados y menores para pacientes 
gruesos. 
El promedio de dosis depositada en los distintos órganos de ambos maniquíes 
antropomórficos y del hombre y de la mujer “estándar”, ha sido estimado mediante 
simulación y se ha comparado con los valores obtenidos con la hoja de cálculo del 
ImPACT. Las diferencias relativas son, en general, más altas para los maniquíes 
antropomórficos, excepto en el caso del riñón para el hombre “estándar” (Tabla 3.6). 
A pesar de estas discrepancias, y teniendo en cuenta las diferencias reales en la 
morfología, en el tamaño (por lo tanto en la masa) y en la posición de los órganos 
respecto los maniquíes matemáticos, los resultados se pueden considerar buenos, 
especialmente para los cálculos realizados en los órganos de los pacientes. En este 
caso, las diferencias relativas entre ambas estimaciones están comprendidas entre el -
6% y el 10% para tórax; entre el 0,4% y el -23% para abdomen; y entre el -0,3% y el 
9% para pelvis, valores comparables a los obtenidos en un trabajo similar publicado 
recientemente por otros autores [53].  
 
Por todo lo dicho, el programa de simulación permite establecer correlaciones en 
pacientes de morfología diferente. En particular permite estimar dosis promedio por 
rodaja y dosis promedio equivalente en los distintos órganos de cualquier paciente, 
con independencia de su tamaño y constitución. Un objetivo a alcanzar, que va más 
allá de los límites de este trabajo, sería la construcción de “modelos divididos en 
voxels” representativos de al menos 3 geometrías diferentes (“delgado”, “normal” y 
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“grueso”) para hombres y mujeres a partir de imágenes, o muestras de imágenes, 
reales de pacientes de nuestro entorno. De este modo se podrían estimar dosis en 
órganos y dosis efectivas para grupos de pacientes diferentes de los llamados 
“estándar”. 
 
4.4. Cálculo sobre las imágenes del maniquí antropomórfico Rando 
utilizando protectores de bismuto 
La diferencia relativa máxima entre los valores normalizados de la ADS obtenidos 
con y sin los protectores de bismuto ha sido, como máximo, del 20% para la 
irradiación de tórax al emplear un factor de paso de 1,44 (Fig. 3.7a). También se 
puede observar que al normalizar los valores de la ADS con el CTDIvol prácticamente 
elimina la dependencia del factor de paso utilizado. Sin embargo, para los valores 
obtenidos sin protectores se ha observado que esta norma deja de ser válida si el factor 
de paso es significativamente mayor que la unidad, ya que aparecen oscilaciones 
asociadas con el estiramiento de la hélice. La utilización de protectores oculares 
muestra una disminución máxima de la energía promedio por corte (y de la dosis) 
ligeramente superior al 8% (Fig. 3.7b). Como era de esperar, en este caso se puede 
distinguir claramente la influencia del valor del factor de paso en la deposición de 
energía promedio por corte. 
La reducción de la dosis equivalente promedio en cada órgano depende del tipo de 
protector de bismuto utilizado y del órgano a proteger (Tabla 3.7). Según lo esperado, 
los órganos más cercanos al protector (ojos, tiroides y mamas) son los que muestran 
una disminución más importante, oscilando entre el 23% y el 30% de reducción. En 
los órganos no superficiales, la reducción de dosis es menos importante, 
disminuyendo hasta el 15% para los pulmones y hasta el 1,4% para el cerebro. Cuando 
los órganos implicados son muy extensos las reducciones de dosis se hacen 
prácticamente independientes del factor de paso utilizado. Por el contrario, en los 
órganos o tejidos con menor volumen, cuyos prototipos en nuestro caso fueron el 
tiroides y en especial el cristalino, se hace más notable la dependencia entre la 
reducción de dosis y el factor de paso, ya que pequeñas diferencias en la dirección de 
incidencia del haz de rayos X en la zona del órgano o tejido pueden hacer que el haz 
incida o no directamente sobre dicho órgano o tejido. En esta misma línea, y a 
excepción de los ojos, los valores dosimétricos para distintos factores de paso se 
pueden obtener con muy buen acuerdo a partir de los valores hallados con el factor de 
paso 1,0, sin más que corregir por el factor de paso utilizado. 
Si se comparan los resultados obtenidos con los publicados por otros autores, se 
observan importantes diferencias. Así, la reducción de dosis obtenida en este estudio 
utilizando los protectores oculares de bismuto ha sido prácticamente la mitad (27%) 
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que las obtenidas en la literatura (48,5% y 40%) [109 y 111]. En la misma línea se 
encuentran los resultados obtenidos con la utilización de los protectores de cuello, 
pasando del 60% [111] al 25% encontrado en nuestro caso. Sin embargo, al utilizar el 
protector de tórax, ha resultado superior a la obtenida en otros estudios, de manera 
rotunda en el pulmón (14% calculado en nuestro estudio frente un 6,7% [110]) y 
ligeramente en las mamas (30% frente al 29% [110] ó al 27% [111]).  
Dichas diferencias pueden estar, en parte, relacionadas con el aumento de la 
incertidumbre que se produce al estimar por tanteo el material del que se componen 
los protectores de bismuto (ver Anexo VI) y, por otra parte, son dependientes de la del 
haz utilizado y por lo tanto del escáner concreto con el que se realice el estudio. Como 
muestra de estas diferencias basta comparar los valores absolutos y normalizados de la 
ADS obtenidos en las simulaciones de exámenes de tórax sobre el maniquí Rando con 
los equipos HiSpeed y Toshiba Aquilion. Dichas diferencias en los valores 
normalizados de la ADS han llegado a valer un 40% en algunas rodajas de esa área 
anatómica y un 27% en los valores absolutos.  
Para poder realizar una estimación más realista de las disminuciones de dosis se 
debería conocer con mayor precisión tanto la composición como el grosor equivalente 
de los protectores, ya que se producen importantes artefactos en la imagen de TC lo 
cual supone una dificultad para el uso de las propias imágenes como “objetos 
voxelizados” en la simulación.  
El otro aspecto de este trabajo, la cuantificación de los ahorros de dosis a los que 
se podría acceder bajando los valores de mAs para obtener niveles similares de ruido 
en las imágenes va más allá de los objetivos de la presente memoria y será analizado 
en una próxima publicación. Lo que se puede afirmar a la vista de los resultados 
alcanzados y representados en la Fig. 3.8 es que tanto en el examen de TC de tórax 
como en el de cuello, las diferencias de dosis son claramente mayores bajando la 
carga del tubo (73% frente a un 17% de reducción con los protectores para las mamas; 
75% frente a un 13% de reducción con los protectores para el tiroides). En el caso de 
la irradiación de la cabeza y las reducciones de dosis en el cristalino por ambos 
métodos, las diferencias obtenidas han sido menores (22% disminuyendo la carga y 
7% con protectores), lo que unido a las incertidumbres asociadas con la simulación sin 
la angulación del haz, que hacen poco representativo este estudio con relación con los 
exámenes reales no permite extraer conclusiones claras. 
En conjunto nuestro método se ha mostrado como una herramienta útil para 





1. Hemos diseñado un programa utilizando el paquete EGS4 que reproduce la 
geometría de irradiación y las características de los rayos X de cualquier 
equipo de TC. 
2. Hemos desarrollado un método de transformación de imágenes de TC en 
“objetos voxelizados”, que permite además segmentar los “objetos” en función 
de la composición y en función de formas geométricas que representen 
órganos o tejidos. 
3. La aplicación de dicho programa en la simulación del proceso de adquisición 
de datos con un equipo de TC ha permitido obtener las distribuciones de dosis 
en elementos de volumen sobre “objetos divididos en voxels” que representan 
distintos maniquíes geométricos. 
4. La comparación entre los resultados de dosis calculados en las simulaciones 
con los obtenidos experimentalmente en aire y en maniquíes geométricos ha 
dado lugar a diferencias suficientemente pequeñas, inferiores al 7%, como para 
considerar validado el método de cálculo.  
5. El cálculo mediante simulaciones de exámenes de TC sobre maniquíes 
antropomórficos ha permitido estimar los valores de dosis media por rodaja 
(ADS), de dosis media en un volumen determinado (ADV) y de energía 
impartida sobre tres áreas anatómicas completas (tórax, abdomen y pelvis). En 
particular, los valores de la ADS normalizados al CTDIw en las zonas 
irradiadas directamente han estado entre 1,5 y 2,4 para el tórax, entre 1,2 y 2 
para el abdomen y, entre 1,3 y 1,8 en la pelvis. Estos valores han resultado 
similares para 120 y 140 kVp. La energía impartida ha aumentado en 
proporción inversa a la sección transversal del paciente o maniquí considerado. 
6. Hemos definido un método gráfico para segmentar geométricamente los 
órganos y tejidos de interés sobre los “objetos” que representan a maniquíes 
antropomórficos o pacientes. Dicho método ha permitido delimitar ciertos 
órganos y tejidos de interés en los objetos aunque de manera semi-automática. 
7. Utilizando el programa de simulación y los objetos segmentados para ciertos 
órganos y tejidos seleccionados de los maniquíes antropomórficos y pacientes 
adultos, hemos calculado las dosis equivalentes medias debidas a exámenes de 
TC. Los valores obtenidos han sido compatibles entre sí y con los estimados 
utilizando otro método de cálculo independiente. El rango de las diferencias ha 
estado entre un -3% y un 61%, si bien en la mayoría de los casos las 
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diferencias han sido inferiores a un 20%. Estas diferencias han resultado 
compatibles en general, o en cualquier caso explicables, en función de las 
diferencias en tamaño o posición de los órganos de los maniquíes o pacientes. 
8. Hemos estimado mediante la simulación de exámenes de TC, con tres 
tensiones de tubo diferentes, las dosis medias por “rodaja” para grupos de 
pacientes pediátricos y maniquíes geométricos de tamaños y sección 
diferentes. Los resultados se pueden considerar aceptables en todos los casos, 
con diferencias máximas en torno al 15% para el grupo de edad “1 año” a 120 
kVp y para el grupo de “10 años” a 140 kVp. La comparación entre los 
resultados de dichas simulaciones ha permitido asignar la equivalencia entre 
los maniquíes y los grupos de pacientes pediátricos. En particular, se ha 
encontrado que el maniquí dosimétrico de cabeza podría servir como 
equivalente en exámenes de tronco a pacientes de 5 años. 
9.  Hemos aplicado el método a un caso real de protección radiológica mediante 
la utilización de protectores con bismuto destinados a reducir la dosis en ojos, 
tiroides y mamas. Hemos encontrado reducciones de dosis que van desde el 
23% para los ojos hasta el 30% para las mamas. Los resultados han sido 
inferiores en grado diverso a los obtenidos en otros trabajos. 
10. Se han comparado los ahorros de dosis obtenidos con los protectores de 
bismuto en los órganos descritos con los proporcionados mediante la 
disminución de la carga del tubo para una calidad de imagen similar. Los 
resultados han indicado unos ahorros de dosis mayores al disminuir la carga 
del tubo en todos los casos excepto en los ojos, en que los valores han 
resultados comparables. 
11. De manera general, se ha desarrollado un método de cálculo dosimétrico en 
tomografía computarizada basado en el método de Montecarlo y que utiliza 
“objetos voxelizados”. El método se ha mostrado flexible, ya que permite 
simular geometrías de diferentes equipos y se adapta a diferentes aplicaciones 
sobre maniquíes geométricos, maniquíes antropomórficos, pacientes 
pediátricos y adultos de diferente tamaño y ha proporcionado resultados 
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Anexo I.                                                                                                   . 
EL MÉTODO DE MONTECARLO EN EL TRANSPORTE DE LA 
RADIACIÓN 
 
AI.1. La esencia del método de Montecarlo 
La simulación de Montecarlo es una técnica que combina conceptos estadísticos 
(muestreo aleatorio) con la generación de números seudo-aleatorios y la 
automatización de los cálculos. Es, en general, un procedimiento matemático que nos 
permite simular cualquier sistema físico, o de cualquier otra rama de la ciencia, que 
tenga unas leyes que puedan ser traducidas a un lenguaje matemático. En otras 
palabras, la simulación de Montecarlo está presente en todos aquellos ámbitos en los 
que el comportamiento aleatorio o estocástico desempeña un papel fundamental. 
Precisamente, el nombre proviene de la famosa ciudad de Mónaco, donde abundan los 
casinos y las salas de juego gobernadas por el azar, la probabilidad y el 
comportamiento aleatorio. 
Representa una tentativa de modelar la naturaleza con la simulación directa de la 
dinámica del sistema estudiado. En este sentido el método de Montecarlo es una 
herramienta que nos sirve para obtener una solución de un sistema macroscópico con 
la simulación de sus interacciones microscópicas.  
La simulación de Montecarlo es una técnica cuantitativa que hace uso de la 
estadística y de los ordenadores para imitar, mediante modelos matemáticos, el 
comportamiento aleatorio de sistemas reales. En esencia el método consiste en la 
generación numérica de cascadas electrón-fotón mediante un muestreo aleatorio de las 
distribuciones de probabilidad determinadas a partir de las secciones eficaces de 
interacción. Una vez fijadas las características del experimento que queremos estudiar, 
la simulación detallada de un gran número de estas cascadas proporciona 
esencialmente la misma información que un experimento real y otra suplementaria 
que experimentalmente sería, o bien imposible realizarla, o bien con un gran alto 
coste, tanto material como temporal. Obviamente, nuestro análisis será tanto más 
preciso cuanto mayor sea el número de experimentos (número de historias) simulados. 
 Todos los procesos que involucran el transporte de partículas tienen naturaleza 
estocástica, es decir, no se puede prever qué tipo de interacción se va a producir en 
cada momento y lugar sino que solamente se puede asignar una probabilidad a cada 
uno de los posibles sucesos. Sin embargo, las distribuciones de probabilidad que 
gobiernan los procesos que queremos estudiar son bien conocidas. El método de 
Montecarlo hace uso de las distribuciones de probabilidad de las interacciones 
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individuales en los materiales, para simular la trayectoria errática de las partículas. 
Todos los datos físicos que van a determinar este transporte estarán implementados en 
el código, de modo que mediante secuencias de números aleatorios se puede simular 
lo que realmente ocurre en la naturaleza. Cuando una partícula con carga, un fotón o 
un neutrón se hacen incidir sobre la materia se producen una serie de interacciones 
con los átomos y núcleos que la forman. Todos estos fenómenos de absorción, 
dispersión y producción de partículas secundarias siguen un proceso aleatorio. 
El desarrollo y aplicación del método de Montecarlo al estudio de la radiación 
ionizante en la materia se debió a tres razones fundamentalmente [122]. En primer 
lugar el desarrollo de la teoría cuántica permitió conocer exhaustivamente las distintas 
secciones eficaces de interacción de las partículas en los diversos materiales. En 
segundo lugar el problema de la dispersión de la radiación no es fácilmente tratable si 
no se usan métodos estadísticos, debido al gran número de interacciones que se 
producen. Por último, el uso de ordenadores cada vez más rápidos y potentes ha 
supuesto un gran avance en este campo.  
Los números aleatorios usados se obtienen de una distribución de probabilidad 
que describe el comportamiento de la partícula. Al realizar un gran número de 
historias al azar, aumentará la precisión del valor promedio o de otras cantidades de 
interés. En contraposición con los métodos analíticos, las simulaciones de Montecarlo 
pueden usar secciones eficaces reales, modelos reales de haces, y modelos con 
complejas geometrías. El precio que se debe pagar al aumentar la complejidad es el 
aumento de los tiempos de cálculo. 
 
AI.2. Generación de números seudo-aleatorios  
La base de las simulaciones es la viabilidad de poder obtener largas secuencias de 
números aleatorios tales que la aparición de cada número en la secuencia sea 
impredecible y que la secuencia de números supere tests estadísticos para detectar 
desviaciones de la aleatoriedad. 
Habitualmente las secuencias de números se obtienen de algún algoritmo y se 
denominan números seudo-aleatorios, reflejando así el origen determinístico [123]. 
Por ejemplo, el algoritmo responsable de generar números aleatorios en el sistema 
EGS es de la forma;  
 
( )1 mod 2−= + ki iI aI c  (AI.1)
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donde Ii es el i-ésimo entero aleatorio en la secuencia, a es un múltiplo, c es el 
incremento, y k es el número de bits del procesador. Por ejemplo, en el sistema EGS4, 
y en ordenadores de 32 bits, normalmente a = 663608941, c = 0, y k = 32. 










donde ζi ∈ [0,1]. El primer número I0 usado para empezar la secuencia es el llamado 
“número semilla”, que en el sistema EGS es por defecto 987654321. La longitud del 




Estos algoritmos han de generar números de una manera realmente estocástica si 
se quieren simular correctamente los sucesos de interacción que sufren las partículas 
en la materia [124]. Esto hace que los generadores hayan de cumplir una serie de 
características:  
a) Buena distribución; se entiende que los números obtenidos estén 
uniformemente distribuidos en el intervalo en el que se obtienen (0, 1). Si tomamos un 
subintervalo cualquiera, la fracción de números aleatorios que aparece respecto del 
total tiene que ser la misma para todo subintervalo de la misma amplitud.  
b) Al ser generados mediante un algoritmo, siempre tienen un ciclo más o menos 
largo. En el caso de simulaciones en que se usa una gran cantidad de números 
aleatorios sería, pues, importante que estos no se repitieran para que no hubiera 
correlaciones.  
c) Por otro lado también nos interesa que se pueda reproducir la sucesión de 
números usados. Si se repite la simulación en las mismas condiciones el resultado ha 
de ser el mismo. 
 
AI.3. Teorema central del límite 
El fundamento del método de Montecarlo hay que buscarlo en el “teorema central 
del límite” de la teoría de probabilidades, el cual afirma que si se consideran N 
variables aleatorias Ψ1, Ψ2, ..., ΨN independientes, cuyas leyes de probabilidad 
coinciden y, por tanto, también sus valores medios y su variancia cualquiera que sea el 
intervalo (a’, b’), para grandes valores de N se cumple  
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'
'
( ' ') ( )
b
N a
p a b p xρ≤ ≤ ≈ ∫ dx  (AI.3)
 
siendo p (x) la densidad de probabilidad y 1 2 ......N Nρ = Ψ + Ψ + + Ψ . 
Tomando este teorema como base, si se ha de calcular una magnitud m 
desconocida, tal que su valor medio y variancia sean respectivamente 
 




Consideramos las N variables aleatorias independientes Ψ1, Ψ2, ..., ΨN, con la 
misma distribución que Ψ. La ley de la variable suma ρN será aproximadamente 
normal, con un valor medio  y una variancia . Para un intervalo de confianza 
± 3 σ, de acuerdo con las propiedades de la ley normal de Gauss, tenemos que; 
Nm 2Nb
 
997.0)33( =+≤≤− NbNmNbNmP Nρ  (AI.5)
 



















Este resultado indica que el valor medio de los N valores resultantes del sorteo de 
la variable Ψ es una estimación del valor m, al tiempo que este error es inversamente 
proporcional a N , lo cual exige, en muchos casos, escoger una muestra de gran 
tamaño para conseguir un error pequeño. 
En general, los valores de la variable Ψ se obtienen partiendo de un sorteo de la 
variable aleatoria equiprobable, definida en el intervalo (0,1), para el que habrá que 
generar un conjunto de números aleatorios ξi en dicho intervalo. Los correspondientes 
valores de Ψi vienen dados por la relación,  
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( )ii aξ p x dx
Ψ
= ∫  (AI.7)
 
siendo p(x) la densidad de probabilidad de la variable aleatoria Ψ definida en el 
intervalo [a,b]. 
Para el tipo de problemas que nos ocupan bastará, pues, conocer las leyes de 
probabilidad de los diversos sucesos que pueden afectar a las partículas en sus 
interacciones con el medio, sorteando en cada caso los valores de las variables y 
hallando finalmente el valor medio de aquella o aquellas que nos interesen para la 
solución del problema. Esta forma de proceder implica conocer con detalle cada uno 
de los procesos o fenómenos físicos que pueden influir sobre la partícula.  
 
AI.4. Técnicas de muestreo 
El análisis, aunque sea de una forma elemental, de la teoría de probabilidades nos 
va a permitir conocer más a fondo el funcionamiento interno de la técnica de 
Montecarlo y poder interpretar los resultados obtenidos. 
 
AI.4.1. Función de densidad de probabilidad 
En el método de Montecarlo para análisis numéricos, se obtienen resultados 
estadísticos de determinadas variables físicas (energía, posición, etc) sacando una 
muestra apropiada de la distribución de probabilidad. Para ello escogemos un conjunto 
de muestras aleatorias xi basado en un conjunto de números aleatorios {ξi} que están 
uniformemente distribuidos a lo largo de un intervalo unitario. Las muestras xi están 
distribuidas de acuerdo con la función de densidad de probabilidad denominada p(x) 
tal como se muestra en la Fig. A1.1. Así, p(x)dx, nos indica la probabilidad que 
cualquiera xi quede incluido entre x y x+dx. En general, p(x) debe cumplir algunos 
requisitos; 
- Se define positiva (p(x) ≥ 0). 
- Es integrable y normalizada, ( ) 1
b
a
p x dx =∫ . 
- a y b son números reales que cumplen a b−∞ < < < ∞ . 
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Fig. AI.1. Ejemplo de función densidad de probabilidad, p(x). 
 
AI.4.2. Función de distribución 
Asociada a cada función densidad de probabilidad, p(x), podemos definir la 
función de distribución, denominada c(x), como la suma de las probabilidades de  
cada xi perteneciente al interior de cada intervalo infinitesimal entre a y x, 
 
( ) ( ') '= ∫
x
a
c x p x dx  (AI.8)
 
Como la probabilidad de eventos excluyentes es aditiva, c(x) se interpreta coma la 
probabilidad que cualquier xi dado, sea menor o igual que x. La función c(x) es 
monótona creciente en x, ya que p(x) ≥ 0 para todo x. Como se muestra en la Fig. 
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Fig. A1.2. Función de distribución, c(x), obtenida de la integración de la función 
densidad de probabilidad. 
 
Hasta ahora han quedado explicados algunos principios básicos de la teoría de 
probabilidades y la generación de números aleatorios. La combinación de estos dos 
aspectos nos va a permitir utilizar los números aleatorios para realizar un muestreo de 
las distribuciones de probabilidad. 
 
AI.4.3. Método directo 
Si tenemos una función densidad de probabilidad, p(x), definida en el intervalo 
[a,b], podemos construir la función de distribución, c(x), definida en el mismo 
intervalo. Se puede muestrear sobre esta función en el rango las variables aleatorias 
0 1ξ≤ ≤ , y rescribir la función de distribución como ( )c xξ = . Consideramos dos 














dxdx d p x











Esto nos indica que si generamos números aleatorios ξ, pertenecientes al intervalo 
unitario, el número de los que se encuentran en dξ1 respecto al de los que se 
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encuentran en dξ2 representa la misma relación que el cociente de probabilidades en x1 
y x2.  
Debemos tener en cuenta que todas las funciones de distribución, obtenidas a 
partir de funciones de densidad de probabilidad correctamente definidas, siempre 
serán invertibles (analítica o numéricamente). Si escogemos números aleatorios sobre 
la función de distribución, podemos invertir la ecuación para obtener (Fig. A1.3) : 
 
1( )x c ξ−=  (AI.10)
 
Escogiendo ξ sobre una distribución aleatoria uniforme y sustituyéndolo en la 




Fig. A1.3. Función de distribución inversa, c-1(x). 
 
AI.4.4. Método de descarte 
Cuando la función de densidad de probabilidad, p(x), no es integrable, o cuando la 
función de distribución, c(x), es difícilmente invertible, el método directo no nos 
aportara una solución al problema. En estos casos se usa el método de descarte. 
La función de densidad de probabilidad, p(x), tiene que estar limitada y su valor 
máximo, p(xmax), ha de ser conocido (Fig. A1.4). Normalizamos la función de 
densidad de probabilidad y obtenemos una nueva distribución de probabilidad, 
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= , cuyo valor máximo es la unidad para xmax como se observa en la   
Fig. A1.5. 
 
Fig. A1.4. Función densidad de probabilidad. Fig. A1.5. Función densidad de 
probabilidad normalizada. 
 
Generando un número aleatorio ξ1 ∈ [0,1] podemos obtener un valor de x, 
distribuido según la función densidad de probabilidad, calculando ( ) 1x a b a ξ= + − , 
donde [a,b] es el rango de validez de la función de densidad de probabilidad. 






ξ < = , se acepta el 
valor de x. En caso contrario se vuelve a generar un número aleatorio ζ1 y se repite el 
proceso. El método aumenta el tiempo de cálculo ya que muchas veces no se cumple 
la condición anterior y se tiene que desechar el valor encontrado de x y volver a 
empezar, con el correspondiente tiempo adicional que supone. 
 
AI.4.5. Método mixto 
Este método utiliza una mezcla de los dos métodos explicados anteriormente. Para 
ello se descompone la función densidad de probabilidad en un producto, 
( ) ( ) ( )p x f x g x= , donde f(x) es invertible y g(x) contiene la complejidad matemática. 
Debemos normalizar ambas funciones para obtener ( )f x%  tal que  ( ) 1
b
a
f x dx =∫ % , y 
, para todo( ) 1g x ≤% [ , ]x a b∈ . Usando el método directo descrito anteriormente, 
generamos un número aleatorio ξ1, y escogemos x a partir de ( )f x% . Utilizando el 
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valor de x  hallado, aplicamos el método de descarte a la función  a través de la 
generación de un segundo número aleatorio ξ
( )g x%
2, de manera que si  2 ( )g xξ ≤ %  se acepta 
el valor de x. En caso contrario se vuelve a generar un número aleatorio ζ1 , y se repite 
el proceso. 
 
AI.5. Análisis estadístico. Estimación de la precisión. 
El método de Montecarlo es un método estadístico y, por consiguiente para que 
los resultados obtenidos tengan sentido deben ir acompañados de su correspondiente 
incertidumbre.  
En general se puede decir que la incertidumbre asociada a un resultado es 
inversamente proporcional a N , siendo N el número de historias que se simulan. 
Por consiguiente, si se quiere reducir la incertidumbre a la mitad se debe aumentar 
cuatro veces el número de historias que se simulan.  
Los distintos parámetros se calculan mediante la simulación y se acumulan en el 












Este “cálculo directo” puede no ser factible, por ejemplo, cuando hay muchos 
elementos de volumen a considerar, como será nuestro caso. Además el coste 
temporal que supone el cálculo de cada  y de cada  se puede reducir realizando 




125]. Si se agrupan las N historias en 
n “lotes estadísticos” de N/n historias cada uno, el valor acumulado para el lote j-

















La estimación de la varianza asociada a la distribución de xi valdrá 
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2 =  (AI.14)
 
Escribiremos los resultados de la forma xsxx ±= .  
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Anexo II.                                                                          . 
INTERACCIÓN DE LAS PARTÍCULAS CON LA MATERIA    
 
Hasta ahora han quedado explicados los principios básicos en toda simulación de 
Montecarlo, quedaría por tanto la descripción de cómo se realiza el transporte de las 
distintas partículas generadas en la simulación, las interacciones que se generan entre 
ellas y las distintas aproximaciones que se pueden hacer en cada caso. 
Los fenómenos asociados a la interacción de las partículas con la materia son de 
una importancia fundamental en la dosimetría ya que, en definitiva, se pretende 
determinar la energía disipada por la radiación en un medio. Está claro que el estudio 
de los mecanismos mediante los cuales las partículas ceden energía al medio pertenece 
al ámbito de la física atómica y nuclear y su conocimiento es indispensable para 
abordar cualquier tema relacionado con la dosimetría. 
Como se sabe, la energía de las partículas tiene una gran influencia en la 
determinación de las características y de los tipos de interacción que se producirán. El 
mayor interés en el presente trabajo se centrará en el transporte de fotones y electrones 
de baja energía (por debajo de los 150 keV). 
 
AII.1. Procesos de interacción de los fotones 
Ahora haremos una breve descripción de los procesos de interacción de los 
fotones que se deben modelar en un código de Montecarlo. La absorción de los 
fotones en la materia será debida mayoritariamente a estas cinco interacciones; 
 
- Interacción Compton (dispersión incoherente) 
- Interacción fotoeléctrica 
- Dispersión coherente 
- Reacciones fotonucleares 
- Producción de pares  
 
Hay que tener en cuenta que las reacciones fotonucleares sólo tienen importancia 
para altas energías (superiores a 10 MeV) y que la producción de pares se empieza a 
producir para fotones con energías mayores que 1.022 MeV, pero empieza a ser 
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relevante a partir de unos 5 MeV. Por consiguiente ambas interacciones serán 
despreciables para el rango de energías utilizado en los equipos de TC. 
Cada uno de estos procesos puede ser representado por sus coeficientes de 
atenuación, que dependen de la energía de los fotones incidentes, de la densidad de los 
blancos y del número atómico del material con el que interactuarán los fotones. 
El coeficiente total de atenuación lineal µ (sin tener en cuenta las interacciones 
fotonucleares ni la creación de pares) serán la suma de los coeficientes individuales de 
cada uno de los procesos 
 
Compton Ef . fotoeléctrico Disp. coherente µ = µ + µ + µ  (AII.1)
 
donde µ Compton , µ  Ef. fotoeléctricos , y µ Disp. coherente son los coeficientes lineales de 
atenuación para la interacción Compton, el efecto fotoeléctrico y la dispersión 
coherente, respectivamente. 
El coeficiente total de atenuación lineal representa probabilidad de interacción de 
los fotones y puede ser representado; 
 
Nσµ =  (AII.2)
 
donde σ es la sección eficaz y N es el numero de interacciones por unidad de 
volumen. 
La sección eficaz σ, medida en cm2/átomo, indica el área efectiva del blanco para 






donde P es la probabilidad de la interacción y Φ es la fluencia de partículas. 
Como µ es directamente proporcional a la densidad, µ/ρ es independiente de la 
densidad del material, y consecuentemente representa un coeficiente de mayor interés: 
el coeficiente de atenuación másico. 
A continuación describimos brevemente cada uno de los procesos de interacción 
mencionados anteriormente. 
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AII.1.1. Efecto fotoeléctrico 
Para fotones de baja energía (menor que unos 50 keV), el efecto fotoeléctrico es el 
mecanismo dominante de interacción entre fotones y materia. La interacción 
fotoeléctrica tiene lugar cuando un fotón interacciona con un electrón que está ligado 
a un átomo. La energía del fotón incidente es absorbida completamente por el átomo, 
emitiendo un electrón que estaba ligado (normalmente de las capas más internas K, L 
o M) con una energía cinética igual a la diferencia entre la energía del fotón y la 
energía de enlace del electrón (Fig. A2.1). Para que se produzca esta interacción el 
fotón ha de tener al menos la energía de enlace del electrón de capa k ( E=hν > Ek ) y 
la probabilidad se hace máxima cuando la energía del fotón es ligeramente superior a 
la de enlace. La energía del electrón emitido vendrá dada por la diferencia entre la 
energía del fotón y la energía de enlace del electrón; 
 
ke
EhE −=− υ  (AII.4)
 
Al emitirse un electrón queda un hueco en la capa de la que éste ha saltado. Esta 
vacante será cubierta por electrones de las órbitas superiores. Este proceso va 
acompañado de emisión de fotón de energía Ek (rayos X en forma de fluorescencia). 
El hecho que la fluorescencia emitida sea de muy baja energía hace que esta sea 
absorbida en la misma zona, muy cerca de donde se ha originado, lo que justifica la 
consideración de que toda la energía es absorbida en el punto de interacción. 
El electrón es transportado hasta que su energía es inferior a la energía de corte o 
hasta que sale fuera de la región de simulación.  
 
 
Fig. A2.1. Diagrama de Feynmann correspondiente al efecto fotoeléctrico. 
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La teoría de este fenómeno es extremadamente complicada. Las fórmulas de la 
sección eficaz vienen dadas a través de formulaciones semi-empíricas, y se expresan 
de la siguiente forma: 
 







donde el exponente en Z se extiende desde 4 (energías por debajo de 100 keV) hasta 
4,6 (energías por encima de 500 keV) y el exponente de la energía del fotón incidente 
(E = hν) se extiende desde 3 (energías por debajo de 100 keV) hasta 1 (energías por 
encima de 500 keV). Sin embargo, la mayoría de códigos Montecarlo utilizan tablas 
para modelar la interacción fotoeléctrica.  
El efecto fotoeléctrico es deseable para la calidad de imagen ya que su 
probabilidad depende muy fuertemente del número atómico Z del material, lo que nos 
permite aumentar el contraste de la imagen, sin crear apenas radiación dispersa. En 
contrapartida, los pacientes reciben más radiación por efecto fotoeléctrico que en 
cualquier otro tipo de interacción, ya que toda la energía del fotón incidente queda 
absorbida en el paciente. 
 
AII.1.2 Efecto Compton (dispersión incoherente) 
Para fotones con energías entre unos 0,1 MeV y 10 MeV, el efecto Compton es el 
proceso de interacción predominante. La dispersión Compton tiene lugar cuando un 
fotón de energía E interacciona con un electrón atómico de la corteza del átomo (poco 
ligado), transfiriendo parte de su energía y su momento. También se conoce como 
dispersión incoherente al corresponder a un choque inelástico del fotón con pérdida de 
energía. Debido a esta interacción, el electrón es arrancado del átomo con una cierta 
energía cinética, mientas que el fotón es dispersado un ángulo θ y cuya energía E’ 














α =   
es el cociente entre la energía del fotón incidente y la energía en reposo del electrón. 
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La interacción Compton da como resultado un átomo ionizado, un fotón desviado 
(radiación dispersa) y un electrón de retroceso (Fig. A2.2).  
 
 
Fig. A2.2. Diagrama de Feynmann correspondiente al efecto Compton. Un fotón 
interacciona con un electrón "libre" cediéndole parte de su energía. 
 
La cantidad de energía que se transfiere a este electrón de retroceso varía con la 
energía del fotón incidente y, por la ley de conservación de la energía, es igual a la 
diferencia de energías entre ambos fotones: 
 
1 (1 c'
1 (1 cos ) 1 (1 cos )e
E E E E E E α θos )
α θ α− θ
⎡ ⎤ ⎡ −
= − = − =
⎤
⎢ ⎥ ⎢+ − + − ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦
 (AII.7)
  
La energía máxima corresponderá θ = 18O° , y la mínima a θ = O°. En el primer 
caso estamos en el choque frontal y en el segundo el fotón no es dispersado.  
De las ecuaciones de energía podemos observar que para fotones de baja energía 
(α « 1) hay poca cesión de energía al medio y el principal efecto es la radiación 
dispersa. Este efecto no deseable incrementa la dosis al paciente, y perjudica la 
calidad de la imagen ya que la radiación dispersa hace disminur el contraste. 
La probabilidad de que se produzca radiación dispersa debida a una interacción 
Compton es prácticamente independiente del número atómico (Z) del blanco, ya que 
la energía de los fotones incidentes es mucho mayor que la energía enlace de los 
electrones más externos y, con muy buena aproximación se pueden considerar libres. 
A título de ejemplo, la energía media necesaria para provocar un ionización en una 
molécula es de 33.7 eV, por lo que un haz de rayos X de 100 keV que transfiere su 
energía mediante interacción Compton arrancará un electrón de la molécula y lo 
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impulsará con una energía cinética de aproximadamente 100.000 eV (100.000 – 33.7) 
y podrá crear una cascada de aproximadamente 3000 electrones. 
 La probabilidad que se produzca radiación dispersa es proporcional a la densidad 
electrónica del medio y disminuye al aumentar la energía de los fotones incidentes 
( 1−∝ E ).  
La sección eficaz diferencial para un ángulo θ y por unidad de ángulo sólido para 
cada electrón viene dada por la ecuación de Klein-Nishina [126] y corresponde a la 
sección eficaz clásica Thomson modificada por el factor de Klein-Nishina (FKN): 
 
2








donde  es el radio clásico del electrón, y el diferencial de ángulo sólido viene dado 
por 
0r






1 (1 cos ) 1 (1 cos ) (1 cos )KN
F α θ )
α θ α θ θ
⎡ ⎤⎡ ⎤ −
= +⎢ ⎥⎢ ⎥+ − + − +⎣ ⎦ ⎣ ⎦
 (AII.9)
  
El factor FKN representa la probabilidad de que, al incidir el fotón, el átomo se 
excite o se ionice al recibir el momento del electrón de retroceso. Tiene en cuenta 
dicho momento y la energía de enlace que le liga al átomo. 











Ω∫ θ  (AII.10)
 
Para bajas energías, es una buena aproximación decir que la sección eficaz 
Compton permanece constante con la energía. Así, 
 
00
lim ( ) 2 ComptonCompton Zα σ α σ→ =  (AII.11)
donde 25 20 3,33 10
Compton cm núcleoσ = ⋅ .  
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Este es el límite clásico y corresponde a la dispersión Thomsom, que describe la 
dispersión de electrones libres. En casi todas las aplicaciones los electrones están 
ligados a los átomos y esta atadura, modelada a través del factor de Klein-Nishina 
(FKN), tiene un profundo efecto en la sección eficaz para bajas energías.  
Este límite inferior está definido como la energía de la capa K, aunque los efectos 
pueden tener una gran influencia si vamos a energías mucho mayores, particularmente 
para los elementos de número atómico bajo. Por debajo de esta energía la sección 
eficaz disminuye, hasta que los electrones la capa K están demasiado ligados para ser 
arrancados por el fotón incidente. 
Por encima de unos 100 keV se puede considerar que estos electrones ligados 
como “libres”, y despreciaremos los efectos de ligadura atómica. Ésta es una buena 
aproximación para energías de fotones por debajo de unos 100 de keV para la mayoría 
de materiales. 
 
AII.1.3. Dispersión coherente 
Este tipo de interacción  se produce cuando un fotón incidente interacciona con un 
electrón de la nube electrónica del átomo, dando cómo resultado un fotón con la 
energía incidente y dispersado un pequeño ángulo respeto la trayectoria inicial. Los 
rayos X sufren cambios en la dirección sin cambios en la energía.  
Pueden distinguirse dos tipos de dispersión coherente; se denomina dispersión 
Thomson cuando un único electrón está implicado en la interacción. En 
contraposición, cuando todos los electrones de un átomo están implicados, se 
denomina dispersión Rayleigh. 
Pueden describirse ambos tipos de dispersión coherente en términos de 
interacción onda-partícula. Según esta teoría, los electrones bajo la acción de 
radiación de baja energía (10 keV), oscilan de forma forzada a la misma frecuencia 
que la onda electromagnética incidente comportándose como una fuente de radiación 
electromagnética de esta misma frecuencia. El proceso puede esquematizarse como: 
absorción de radiación, vibración del átomo y emisión de la radiación al volver el 
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Fig. A2.3. Diagrama de Feynmann correspondiente a la dispersión coherente.  
 
Éste es el único tipo de interacción entre los rayos X y la materia que no producen 
ionización ya que en la dispersión coherente no se trasfiere energía y por tanto no se 
producen ionizaciones, y su único efecto es que se modifica la dirección de la 
radiación incidente. En términos de sección eficaz, la interacción coherente es por lo 
menos un orden de magnitud menor que la sección eficaz fotoeléctrica (representa 
aproximadamente un 5% de las interacciones totales que se producen en el rango de 
energías de los rayos X en radiodiagnóstico).  
Cuando el medio está formado por distintos tipos de átomos, la sección eficaz 
debida a la dispersión Rayleigh se obtiene sumando los pesos (ponderación) de las 
secciones eficaces de cada uno de los átomos del medio, donde el “peso” es la 
proporción de átomos de un determinado tipo. La sección eficaz Rayleigh tiene la 




220( , ) (1 cos ) ( , )
2
σ Θ = + ΘRay
rE F q Z  (AII.12)
 
donde r0 es el radio clásico del electrón, Θ es el ángulo polar de dispersión, q es el 
parámetro de transferencia del momento, ( / )sin( / 2)= Θq E hc , y F(q, Z) es el factor 
de forma atómico. F(q, Z) se aproxima a Z cuando q se aproxima a cero, ya sea porque 
la energía del fotón incidente E tiende a cero y/o porque Θ tiende a cero. El factor de 
forma atómico también disminuye rápidamente con el ángulo aunque la dependencia 
en Z aumenta con el ángulo aproximadamente como Z3/2. 
Para incrementar la eficiencia de cálculo, el código lleva incorporadas tablas de 
los factores de forma F(q,Z) [128]. Una vez determinado el ángulo polar de 
108 
Anexo II. Interacción de las partículas con la materia 
dispersión, el ángulo azimutal es aleatoriamente muestreado de la distribución 2π, y se 
le da un valor 2πξ, donde ξ es un número aleatorio dentro del intervalo unitario. 
 
AII.1.4. Importancia relativa de los distintos procesos 
Para materiales con Z relativamente baja, la importancia relativa de las distintas 
interacciones de los fotones con la energía se muestra en la Fig. A2.4, para carbono y 
plomo respectivamente. Para estos materiales diferenciamos tres regiones distintas: 
interacción fotoeléctrica por debajo de unos 20 keV, producción de pares por encima 
de 30 MeV y Compton entre medio. Como podemos observar estos límites no son 
estrictos, y dependen fuertemente del material estudiado. 
 
Fig. A2.4. Importancia relativa de las distintas interacciones fotónicas en carbono y 
plomo. Figuras tomadas de National Research Council of Canada [129]. 
 
AII.2. Procesos de interacción de los electrones 
Cada fotón de rayos X que es absorbido, ocasiona por lo menos uno o 
probablemente muchos más electrones de alta velocidad como resultado del efecto 
fotoeléctrico y el efecto Compton. La energía cinética de cada uno de estos electrones 
deberá ser también absorbida en alguna forma. 
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Los trabajos teóricos que describen el transporte de electrones de decenas de keV 
[130 a 132] están habitualmente basados en técnicas de Montecarlo. Por otro lado, 
estudios experimentales [133, 134] dan expresiones aproximadas de la densidad de 
energía depositada en función de la profundidad para algunos materiales y ciertos 
rangos de energía. 
El mecanismo principal de pérdida de energía de un electrón, con energía del 
orden de las decenas de keV, es la interacción coulombiana con los demás electrones. 
Las interacciones con los núcleos son prácticamente elásticas debido a la gran 
diferencia de masa, pero alteran significativamente la trayectoria de los electrones. 
Las interacciones más importantes en la dosimetría de las partículas cargadas son 
las reacciones de dispersión, que se pueden agrupar en cuatro grupos;  
1. Dispersiones inelásticas con los electrones atómicos (colisiones blandas); Se 
producen cuando la trayectoria de los electrones está relativamente alejada 
del átomo y la interacción se realiza con todo el átomo como un conjunto. 
Un electrón de alta velocidad, choca contra un electrón de otro átomo y lo 
expulsa de su órbita (ionización), reduciendo la energía del primer electrón y 
cediéndola al segundo electrón. Uno o ambos de estos electrones, pueden 
repetir el proceso hasta que la cantidad de energía para cada electrón sea 
inferior al umbral de simulación. Estos electrones de baja energía (iones 
negativos), eventualmente reaccionarán con átomos dentro de lo que se 
conoce como "subionización". En este caso los átomos no son ionizados, 
pero a los electrones orbitales se les provee de un pequeño exceso de energía 
que eventualmente ceden en una forma de radiación electromagnética de 
muy baja energía. 
2. Dispersiones elásticas con los electrones atómicos (colisiones duras); Se 
producen cuando la partícula incidente tiene energías relativamente altas 
(fuera de nuestro rango de estudio) lo que permite considerar al electrón 
atómico como libre adquiriendo una importante fracción de energía 
(ionización), originando bruscos cambios de dirección en los electrones 
incidentes. 
3. Dispersiones inelásticas con los núcleos atómicos; Cuando las trayectorias 
son más cercanas al núcleo, con distancias comprendidas entre el radio 
atómico y el nuclear, las partículas incidentes sufren fuertes cambios de 
dirección al interaccionar con el campo electrostático de los núcleos (la carga 
positiva del núcleo actúa sobre la carga negativa del electrón). El electrón es 
atraído hacia el núcleo desviándose de su trayectoria original, lo cual origina 
la emisión de energía mediante radiación electromagnética (fotones) 
denominada radiación de frenado o bremsstrahlung. El electrón puede perder 
parte de su energía y frenarse al modificar su dirección. La energía cinética 
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perdida por el electrón se emite directamente en forma de un fotón de 
radiación. Ocasionalmente, el electrón podrá chocar frontalmente con el 
núcleo. En este tipo de colisión toda la energía del electrón aparece como un 
único fotón de rayos X (radiaciones secundarias). 
4. Dispersiones elásticas con los núcleos; este tipo de reacción no genera 
fotones de energía apreciable, por lo que puede considerarse que se trata de 
reacciones de dispersión elástica con los núcleos atómicos, es decir, la 
clásica dispersión de Rutherford. Es un tipo de reacción de escaso interés en 
dosimetría ya que la partícula incidente apenas pierde energía, pero origina 
fuertes desviaciones en la trayectoria del electrón incidente. 
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Anexo III.                                                                                           
EGS4, DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
El código EGS4 [35] permite la simulación mediante el método de Montecarlo del 
transporte combinado de electrones (y positrones) y fotones en un amplio rango 
energético. El transporte de las partículas puede simularse en cualquier elemento, 
compuesto químico o mezcla mediante el código de preproceso PEGS4 que crea los 
datos que necesita EGS4 a partir de tablas de secciones eficaces para los primeros 100 
elementos de la tabla periódica.  
El código EGS4 es de acceso público y gratuito y puede obtenerse a través de 
Internet en varios servidores [135]. En estas direcciones también se obtienen manuales 
e informes relacionados, entre otros, con el propio código EGS4 [35, 136 a 139], los 
procesos de transporte considerados, la estructura de las subrutinas incluidas [140, 
141] o los manuales de utilización del código. 
Además de los documentos propios del código, el número de artículos, libros y 
publicaciones relacionadas con EGS4 y sus aplicaciones es enorme (dosimetría con 
partículas de alta energía, radioterapia, protección radiológica, física de partículas...) 
 
AIII.1. Historia del código 
Los primeros códigos de Montecarlo para la simulación del transporte de 
partículas se desarrollaron a principios de los años 60 [142 a 144]. Desde entonces, 
cada vez han sido más utilizados gracias al aumento de velocidad y memoria de los 
equipos informáticos [87]. 
El código SHOWER escrito por Nagel et al. [145] fue el embrión del código EGS 
(Electron Gamma Shower) introducido por Ford y Nelson [29] en 1978. El código 
EGS3 originalmente fue diseñado para simular la interacción electromagnética de alta 
energía con la materia, desde miles de GeV hasta 1 MeV para electrones y 100 keV 
para fotones. Incorporaba el código PEGS3, que permitía generar los archivos de 
entrada de los materiales utilizados durante la simulación, con 100 elementos y 
cualquier compuesto o mezcla de ellos. 
Finalmente la última versión, el EGS4, fue introducida en 1985. Uno de los 
aspectos que quedaba poco recogido era el problema de las bajas energías. A raíz de 
esta necesidad y de la colaboración con el National Laboratory for High Energy 
Physics de Japón (KEK), surge la versión actual. Considera un rango mas amplio de 
energías, pudiendo simular el transporte hasta 10 keV de electrones y hasta 1 keV para 
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fotones, y también introduce mejoras en la dispersión de fotones, el desplazamiento 
Doppler, la producción de rayos X y electrones Auger de la capa L y, el factor de 
impacto de ionización de los electrones para este rango energético [146, 147]. Esta 
versión [148] es la que hemos utilizado y la que describiremos brevemente a 
continuación. 
 
AIII.2. Características básicas 
AIII.2.1. Estructura 
Los distintos módulos del programa han de comunicarse y compartir toda una 
serie de datos a través del “programa principal” (o MAIN), que ha de elaborar el 
usuario. Para escribir el programa se deben seguir un conjunto de reglas específicas 
que afectan las órdenes de llamada a cada subrutina, los macros usados, las subrutinas 
interconectadas mediante variables comunes, etc. En el “programa principal” también 
se leen los datos de entrada, se asignan los medios a las distintas regiones y se 
inicializan los generadores de números aleatorios.  
Los pilares sobre el cual se estructura la física del trasporte de partículas en el 
código EGS4 son las subrutinas HATCH y SHOWER, que son llamadas por el 
programa principal y que son las que, a su vez, llaman a las distintas subrutinas que 
forman parte del código para simular el transporte y las distintas interacciones de las 
partículas 
La rutina HATCH lee los datos de los materiales que serán utilizados durante la 
simulación y que han sido generados mediante el código PEGS4. Una vez que se ha 
realizado esta iniciación, el programa ya puede ejecutar la rutina SHOWER, 
generando la cascada de partículas producidas en la simulación para cada historia que 
se simula. Esta rutina, que contiene las subrutinas para el transporte de electrones y 
fotones (ELECTR y PHOTO), requiere los parámetros iniciales de la partícula 
(posición en el espacio, energía, dirección, región, carga eléctrica y factor de peso) 
para cada historia. Algunos de estos parámetros iniciales requieren un muestreo previo 
antes de llamar la subrutina SHOWER, como pueden ser escoger una trayectoria 
aleatoria dentro del haz, o hacer un muestreo del espectro energético de los fotones 
emergentes de la fuente. 
Además, es preciso llamar dos rutinas adicionales que son HOWFAR y AUSGAB 
ambas escritas por el usuario, como se muestra en la Fig. A3.1. La primera de ellas 
determina la geometría del problema (localización de la partícula y distancia de ésta a 
las fronteras geométricas) [149] mientras que la segunda es la responsable del 
recuento de las variables asociadas a la partícula y permiten definir cada magnitud 
113 
Anexo III. EGS4, descripción general 
buscada para generar los archivos de la salida con los resultados de los parámetros 
físicos que se pretenden medir. 
 
Fig. A3.1. Diagrama simplificado del código EGS4 modificado a partir de la figura 
publicada por Nelson [35]. En el Anexo IV se detallan los diagramas del programa 
principal. 
 
El sistema EGS4 sigue la trayectoria de todas las partículas hasta que su energía 
es menor que la energía de corte o hasta que salen fuera de la región de simulación.  
El hecho de ser un método estadístico hace que para disminuir las incertidumbres 
haya que aumentar el número de historias, esto sin embargo supone un mayor tiempo 
de cálculo. Este es uno de los motivos por los que existe un preprocesador (PEGS4) 
cuya función es calcular los datos físicos y prepararlos de un modo especial para que 
la evaluación numérica por parte del programa sea rápida. 
 
AIII.2.2. PEGS4 
Como se ha visto en las secciones previas, para realizar una simulación de 
acuerdo con las leyes físicas que gobiernan cada proceso es necesario disponer de una 
gran cantidad de datos sobre las secciones eficaces para los distintos materiales 
utilizados. Por otro lado, para mejorar la eficiencia del cálculo, los datos tienen que 
ser de fácil acceso. El paquete de simulación EGS4 lleva incorporado un código de 
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preproceso PEGS4 [150] que es el encargado de computar y preparar los datos físicos 
requeridos para la simulación (datos de los materiales y rangos energéticos utilizados). 
Dicho código construye a intervalos un ajuste lineal de la sección eficaz y la relación 
de ramificado sobre un gran numero de intervalos de energía. En general, solo es 
preciso usar el código PEGS4 una vez para obtener los archivos de datos de los 
distintos materiales en los que se realiza la simulación mediante EGS4. El rango de 
energías para partículas cargadas abarca desde 10 keV hasta 1000 GeV, mientras que 
para fotones abarca desde 1 keV hasta 1000 GeV. 
Los materiales usados pueden ser elementos simples, compuestos o mezclas. Para 
elementos simples, el usuario puede utilizar los valores físicos por defecto de la 
densidad, peso atómico, o cambiarlos a su interés. Esta característica da libertad para 
utilizar diferentes isótopos y simular en las condiciones exactas de experimentación. 
Cuando se especifican compuestos, el usuario puede cambiar el número de elementos 
del compuesto, la densidad, en número relativo de cada elemento atómico, y el estado 
del compuesto. Las características del material compuesto (por ejemplo, sección 
eficaz) se calculan a partir de la suma ponderada de los átomos que lo componen, y el 
peso se determina a partir de la proporción de cada tipo de átomo. La información 
necesaria para las mezclas de elementos es la misma que para los compuestos, 
excepto, la proporción de átomos. El peso relativo de cada tipo de átomos utilizados se 
especifica por separado. 
Para que el modelo que simulamos en EGS sea lo mas realista posible, se ha 
tenido en cuenta la dispersión coherente (Rayleigh) en la generación de las secciones 
eficaces que PEGS prepara para cada tipo de material. 
 
AIII.2.3. Mortran 
Tanto las subrutinas integradas en EGS4 como las escritas por el usuario hacen 
uso de un lenguaje de programación denominado Mortran 3 [151], cuya estructura es 
muy similar al lenguaje Fortran. La ventaja de la programación en Mortran sobre la de 
Fortran está en el uso de la facilidad de macros. Las macros no son más que 
definiciones que en la mayoría de los casos consisten en sustituir una cadena por otra. 
De esta forma se logra una programación más compacta (unas poca líneas en Mortran 
pueden suponer un gran número de líneas en Fortran) ya que bloques de sentencias 
que se usan con asiduidad pueden ser sustituidos por sus correspondientes macros. Al 
mismo tiempo se mejora el rendimiento al incluir dentro del programa principal partes 
del código que, si fueran incluidas como subrutinas, supondrían un mayor tiempo de 
acceso y ejecución. 
El programa específico escrito por el usuario se combina con los archivos 
estándares de EGS para producir un programa más largo. A partir del código fuente en 
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Mortran 3 y a través precompilador que incluye el sistema EGS4, se genera el código 
en Fortran 77 que posteriormente se compila y se ejecuta.  
 
AIII.2.4. Técnicas de reducción de varianza 
Existen una serie de técnicas que, empleadas correctamente, van a permitir 
aumentar la eficiencia de los cálculos, es lo que se conoce como técnicas de reducción 
de la varianza [152, 153]. Algunas de ellas no introducen ningún tipo de aproximación 
física al transporte de partículas, sin embargo otras sí lo hacen, por lo que este 
aumento en la velocidad de cómputo podría ir acompañado de una disminución en la 
precisión de los resultados. 
El algoritmo PRESTA (Parameter Reduced Electron Step Transport Algorithm) se 
puede considerar, de algún modo, como una técnica de reducción de varianza. Este 
algoritmo reproduce un transporte más preciso de los electrones [154]. Introduce 
fundamentalmente tres correcciones sobre el método de transporte que trae el EGS4 
por defecto. 
a) Corrección por camino recorrido. Se introduce un cálculo más refinado de la 
curvatura media de cada desplazamiento de los electrones ya que el modelo estándar 
sobreestimaba la corrección por la curvatura. Esta corrección sólo tiene importancia 
después de un suceso de dispersión múltiple.  
b) Algoritmo de corrección lateral. Tiene en cuenta el desplazamiento lateral que 
se produce en cada paso, correlacionándolo con el ángulo de dispersión múltiple 
seleccionado al final de cada paso. Este efecto era ignorado en la versión estándar, por 
lo que la difusión lateral quedaba infraestimada. 
c) Algoritmo de cruce de fronteras. Este algoritmo hace que el tamaño de los 
pasos de los electrones en el medio varíe en función de su distancia a la frontera, de 
manera que cuanto más se acerque a ella, menor va a ser el tamaño de los pasos del 
electrón, asegurando así un transporte más preciso. 
Este tercer punto que introduce el algoritmo PRESTA hace que su propio uso se 
pueda considerar una técnica de reducción de la varianza ya que se está reduciendo el 
uso de pequeños desplazamientos sólo a aquellos puntos en que realmente se necesita, 
como en las proximidades de las fronteras o interfases.  
 
AIII.2.5. DOSXYZ 
En 1995 se desarrolló el paquete BEAM [155] para realizar simulaciones en el 
campo de la radioterapia utilizando el método de Montecarlo. El paquete incluye el 
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código BEAM, para emular fuentes de radioterapia, y el código DOSXYZ. Ambos 
basados en el código EGS4 y escritos en Mortran 3.  
  El código DOSXYZ esta diseñado para realizar el cálculo tridimensional de 
dosis absorbidas calculando la deposición de energía en cada voxel. Las dimensiones 
de los voxels pueden cambiar arbitrariamente en las tres direcciones y cada voxel 
puede tener diferentes materiales y/o diferentes densidades. 
 
AIII.3. Simulación de las interacciones 
AIII.3.1. Transporte de las partículas 
El código simula el transporte de las partículas de acuerdo con las distribuciones 
de probabilidad gobernadas por las distintas secciones eficaces conocidas con una 
importante precisión. La simulación se lleva a cabo teniendo en cuenta las siguientes 
etapas:  
- Distancia de recorrido de las partículas entre los puntos de la interacción 
- Tipo de interacción en cada punto 
- Energía y dirección de la partícula o partículas emergentes de cada 
interacción, y 
- Determinación de las trayectorias de las partículas en el sistema de 
coordenadas cartesiano. 
 
Muestreo aleatorio de la longitud de recorrido 
El programa determina para cada partícula la distancia recorrida desde la posición 
inicial hasta que interacciona. El código EGS usa una inversión de muestreo para 
determinar la distancia hasta la siguiente interacción. En este caso, la función densidad 
de probabilidad nos determina la probabilidad que una partícula no interaccione en 
una distancia t y viene dada por; 
 
( ) tp t e σσ −=  (AIII.1)
 
donde σ es la sección eficaz total debida a todas las interacciones consideradas. La 
función de distribución se calcula de la siguiente manera;  
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'
0
( ) ' 1
t
t tc t e dt eσ σσ −= = −∫  (AIII.2)
 
Construimos la función inversa de la función de distribución, 
 
[ ]1 ln 1 ( )t c
σ
= − − t  (AIII.3)
 
Si se genera un número aleatorio ξ uniformemente distribuido en el intervalo 
unidad, podemos decir que la distancia a la siguiente interacción vendrá determinada 
por, 
 
( ) ( )1 1ln 1 lnt ξ ξ
σ σ
= − − = −  (AIII.4)
 
ya que si ξ está uniformemente distribuido en el intervalo [0,1], entonces [1 - ξi ] 
también está uniformemente distribuido en este intervalo. Este resultado solo se puede 
aplicar en medios homogéneos con densidad constante y tamaño infinitamente grande. 
En este trabajo el fotón viaja a través de un volumen finito, compuesto por 
millones de regiones (voxels) con distintos materiales y densidades. El procedimiento 
usado en EGS es el siguiente [35]: 
1. Calcula t en la localización presente. 
2. Selecciona un número aleatorio ξ y escoger ( )1
1 1 lnt Nλ ξσ σ
= − = − , donde Nλ 
representa un muestreo aleatorio de caminos medio libres. 
3. Calcula la distancia d hasta el límite más cercano en la dirección del fotón 
estudiado. 
4. Fija t2  como el más pequeño de t1 y d; transporta t2. 
5. Substrae t2 σ de N λ , si el resultado es cero, entonces el fotón no ha salido de la 
región, y tendrá lugar una interacción y seguidamente se sale de este bucle. 
6. Este paso se alarga si t1 > d y se alcanza en límite de la región. Si la nueva 
región es del mismo material volvemos al paso 2, sino se vuelve al paso 1. 
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Usando esta técnica el fotón puede ser transportado a través de medios 
heterogéneos y de tamaño reducidos. 
 
Selección de la interacción 
Una vez se han seleccionado las coordenadas donde tendrá lugar la interacción, se 
tiene que seleccionar el tipo de interacción que se va a producir. El código EGS4 
incluye los procesos relevantes en un amplio rango energético para fotones, electrones 
y positrones [129, 156], aunque no todos ellos tendrán relevancia en el rango de 
energías utilizado en los equipos de TC. 
 
- Efecto fotoeléctrico. 
- Dispersión Compton. 
- Producción de pares. 
- Dispersión coherente (Rayleigh) opcional. 
- Radiación de frenado (Bremsstrahlung). 
- Dispersión de Møller (electrones) y de Bhabha (positrones). 
- Aniquilación de positrones en vuelo y en reposo. 
- Proceso de pérdida continua de energía de partículas cargadas entre dos 
interacciones discretas. 
- Dispersión múltiple de Molière (dispersión de Coulomb desde los 
núcleos). 
 
La probabilidad que se produzca cada interacción es proporcional a la sección 
eficaz y la función densidad de probabilidad de una interacción es el diferencial de 
sección eficaz de ésta interacción [157]. Si es posible numerar las interacciones 













donde σ j es la sección eficaz para la interacción j-ésima y σ t es la sección eficaz 
total. 
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El número i de la interacción se selecciona escogiendo un número ξ y buscamos i 
de la siguiente forma: 
 
)()1( iFiF <≤− ζ  (AIII.6)
 
Como ejemplo, supongamos que hay un 20% de probabilidad de interacción 
fotoeléctrica y un 80% de probabilidad de dispersión Compton para un determinado 
fotón. Si 0, 2ξ ≤  entonces tendrá lugar la interacción fotoeléctrica, y si no ( 0,2ξ > ) 
entonces tendrá lugar la interacción Compton. 
Una vez se ha seleccionado el punto y el tipo de interacción, se tiene que simular 
dicha interacción para calcular la energía y la dirección que tendrá(n) la(s) partícula(s) 
que emerge(n) del punto de interacción.  
 
Transporte  geométrico.  Rotación de Coordenadas 
EGS4 usa este algoritmo para determinar las trayectorias de las partículas 
emergentes de las interacciones. Se describe la localización espacial de la partícula, 
( , , )x x y z=r , y la dirección de la partícula, ( , , ) (sen cos ,sen sen ,cos )u u v w θ φ θ φ θ= =r  
respecto los ejes cartesianos X, Y, y Z, donde θ  es el ángulo polar y φ  es el ángulo 
azimutal. Si la partícula recorre una distancia S, la nueva posición, ' ( ', ', ')x x y z=r , 
viene determinada por 'x x uS= +r r r , o: 
 
′ = +x x uS  
′ = +y y vS  
′ = +z z wS  
(AIII.7)
 
Si seleccionamos una interacción de dispersión nos devolverá un ángulo polar de 
la desviación. Esta desviación se tomará respecto a la dirección del fotón incidente. 
Cuando lo combinamos con un ángulo azimutal elegido aleatoriamente, se pueden 
determinar los nuevos cosenos directores. Cashwell y Everett [158] describieron un 
método para determinar los cosenos directores (respecto las coordenadas iniciales) de 
los fotones después de múltiples colisiones. Para sistemas dónde θ es el ángulo polar y  
w = cos θ , 
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donde ′ ′u v w, ,  son los cosenos directores de la línea de vuelo de la partícula 
dispersada; u, v, w son los cosenos directores de la partícula incidente; u*, v*, w*, son 
los cosenos directores del de la línea de vuelo de la partícula dispersada respeto 
; y , ,u v w p = −1 2u  se usa para la normalización.   
 
AIII.3.2. Transporte de los fotones 
En la Fig. A3.2 se muestra el esquemáticamente las distintas etapas que realiza el 
código EGS4 durante la simulación del trasporte de los fotones. Al iniciar cada 
historia se determinan los parámetros propios de la partícula (tipo de partícula, 
energía, posición, y dirección) 
INICIO HISTORIA
Se determina para cada partícula 
la energía (E), la posición (X,Y,Z)  
y la dirección (u,v,w)
Energía fotón < energía de corte ?
Cálculo de la distancia hasta la 
siguiente interacción y
transporte del fotón teniendo en 
cuenta la geometría
El fotón ha salido de la región de 
interés ?
Mediante un muestreo se 
determinan las energías y las 
direcciones de las partículas 
resultantes
















Fig. A3.2. Diagrama con las distintas etapas que realiza el código EGS para la 
simulación del transporte de fotones.   
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Las interacciones que conllevan el transporte de las distintas partículas han sido 
descritas en el Anexo II y, como es obvio, son independientes del código de 
Montecarlo usado. Por ello, nos centraremos en las diversas aproximaciones que en 
cada caso usa el código EGS4, en el rango energético de nuestro estudio. 
Las características principales del efecto fotoeléctrico son, como se ha visto en el 
Anexo II, la necesidad de una energía umbral para que se produzcan, su fuerte 
dependencia con el número atómico Z y su predominio sobre los otros efectos para el 
rango inferior de energías. Esta última característica en particular es la que hace que 
hayan de conocerse más a fondo las aproximaciones con que el EGS4 trata esta 
interacción cuando se trabaja con aplicaciones de baja energía, como es nuestro caso. 
La interacción modelada por el código EGS4 crea un electrón cuya energía es 
igual a la energía del fotón incidente menos la energía de enlace de la capa 
correspondiente (K, L, M,...) del átomo. En las sucesivas actualizaciones para la 
mejora del código se incluye una distribución angular más real del electrón emitido 
[140] corrigendo el hecho que la dirección de emisión del electrón es la del fotón que 
lo ha generado, aproximación que no es válida para bajas energías. La versión 
estándar del código tampoco considera los fotones de fluorescencia que puedan ser 
emitidos, para esto se suministra junto con el código una rutina que permite la 
creación y el transporte de estos fotones fluorescentes de los niveles Kα y Kβ [146, 
159]. 
El código EGS4, al tratar la dispersión Compton, considera el electrón con el que 
se produce la interacción, como libre, ignorando el enlace que éste tiene con el núcleo 
atómico. Para las energías en las que este efecto toma importancia se puede utilizar 
esta aproximación ya que, según se explicó en la sección AII.1.2, el valor de la 
energía de enlace es muy pequeña comparada con la de los fotones que interaccionan. 
El efecto del enlace en la interacción Compton ha sido considerado [129] teniendo en 
cuenta el cambio en la sección eficaz de los fotones y la distribución angular de las 
partículas resultantes. 
Cuando el código EGS4 simula una dispersión coherente (Rayleigh) considera los 
átomos como si contribuyeran de modo independiente. Se incorporan tablas con la 
sección eficaz total, válidas para todos los elementos que considera PEGS4 y, energías 
comprendidas entre 1 keV y 100 MeV [160]. La importancia relativa de la dispersión 
coherente es del orden del 15% en materiales de Z bajo y para energías de unos        
20 keV.  
 
AIII.3.3. Transporte de los electrones 
La simulación de electrones es, en general, mucho más compleja que la 
simulación de las partículas sin carga. Al poseer una elevada relación carga-masa se 
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produce emisión de radiación electromagnética, denominada “bremsstrhalung” o 
radiación de frenado, y sus trayectorias son irregulares y de alcance poco definido. El 
transporte de electrones es muy importante para simular completamente la cascada 
electromagnética que se produce al interaccionar una partícula con un medio. Sin 
embargo para el rango de energías utilizado en este trabajo (E<140 keV) el porcentaje 
de interacciones electrónicas respecto al total es de aproximadamente el 5%.  
Existe otra diferencia entre el transporte de partículas cargadas como los 
electrones y el de partículas sin carga como los fotones o neutrones. Como hemos 
visto, en el caso de fotones es posible simular todas y cada una de las interacciones 
que se producen. Al tratar con electrones esto se vuelve imposible ya que el número 
de interacciones de Coulomb que se producen, tanto con los núcleos atómicos como 
con los electrones orbitales, es muy grande y no existe posibilidad real de simular 
todas y cada una de ellas.  
Para simular el gran número de interacciones que sufren los electrones se han 
desarrollado técnicas que tienden a agrupar las interacciones y seguirlas como si fuera 
una sola, es lo que se conoce como "historias condensadas" o técnicas 
"macroscópicas". Las desviaciones angulares y pérdidas de energía se toman en un 
número de pequeños segmentos en los que se divide el recorrido de los electrones para 
tener en cuenta el efecto de todas las interacciones. El código EGS4 usa la técnica de 
las historias condensadas según los modelos de Clase II [17]. Estos modelos son 
mixtos ya que por una parte agrupan las interacciones en las que las pérdidas de 
energía o las desviaciones angulares son pequeñas y por otra consideran 
individualmente las llamadas interacciones catastróficas, que son aquellas en las que 
se produce una pérdida de energía o desviación grande (fuera de nuestro rango 
energético). 
  
AIII.3.4. Energías de corte 
En este trabajo el valor de la energía de corte se ha fijado en 30 keV para 
electrones y en 5 keV para los fotones. Por consiguiente todos los electrones son 
absorbidos rápidamente debido a su corto alcance a bajas energías. Para ilustrar este 
alcance limitado, la Fig. A3.3 muestra la influencia que tiene la energía de corte en la 
profundidad donde se absorbe la dosis, para electrones de 100 keV en agua [156]. 
Como se puede observar la energía de los electrones es completamente absorbida a 
unos 0.15 mm de profundidad, que es aproximadamente un orden de magnitud más 
pequeño que el tamaño de los voxels que utilizaremos durante la simulación.  
 
123 
Anexo III. EGS4, descripción general 
   
Fig. A3.3. Dosis absorbida en función del grosor atravesado de agua para electrones 
de 100 keV.  
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Anexo IV.                                                                               
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA DE SIMULACIÓN 
 
Durante el proceso de simulación, el programa principal combina la información 
contenida en los archivos de entrada con las rutinas contenidas en el código EGS4 y 
genera un conjunto de archivos de salida con los resultados obtenidos. La conexión 
del programa de simulación con el código EGS4 se ha ilustrado en la Fig. A3.1, 
mientras que los parámetros específicos de los archivos de entrada y salida están 
representados en la Fig. A4.1. Por comodidad de lectura, los parámetros propios del 
escáner y del procedimiento de obtención de los “objetos voxelizados” a partir de las 
imágenes originales de TC se muestran en las Figs. A4.2 y A4.3. 
Como se ha mencionado el programa principal debe ser escrito por el usuario y, 
en la mayor parte de los casos, se debe particularizar a cada simulación. Tanto el 
programa de simulación como los archivos de entrada y salida, con los respectivos 
diagramas de flujo, pueden experimentar variaciones con el fin de adaptarse a las 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fig. A4.1. Diagrama simplificado de los archivos de entrada y salida de información. 
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Fig A4.2.Diagrama simplificado de los parámetros considerados durante la simulación 
de los equipos de TC. 
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Fig A4.3. Metodología utilizada para la obtención de la matriz numérica de los “objetos 
voxelizados”. 
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Anexo V.                                                                                        
FILTRO DE FORMA 
 
Durante el proceso de obtención del espectro energético se tiene en cuenta, como 
se ha explicado en el apartado 2.1.1.1, la tensión del tubo, el material y la angulación 
del ánodo, la filtración primaria y el rizado de la tensión. Sin embargo, también hay 
que tener en cuenta la absorción, y el consecuente endurecimiento del haz, que 
produce el filtro de forma, destinado a reducir la dosis en los pacientes y 
homogeneizar la intensidad de los rayos X medida en los distintos detectores.  
Para reproducir la atenuación que sufre el haz de fotones al atravesar el filtro de 
forma, se ha pre-calculado la distancia que recorre cada partícula dentro del filtro en 
función del ángulo de emisión. Los resultados obtenidos se incorporan al programa de 
simulación mediante una tabla de valores. Para simplificar el cálculo únicamente se ha 
tenido en cuenta la distancia recorrida en el plano axial, ya que las diferencias 
introducidas al no considerar la dimensión Z son despreciables [75]. 
Teniendo en cuenta que los fotones recorren una trayectoria rectilínea desde el 
punto de emisión hasta el filtro de forma, la distancia que recorre cada fotón por el 












donde x , ,  son las distancias consideradas en la Fig. A5.1. y D
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Fig. A5.1. Esquema utilizado para calcular la atenuación producida por el filtro de 
forma durante el proceso de simulación. 
 
Las tablas con los valores de ( )G α  se han construido para cada uno de los filtros 
utilizados a intervalos de 0.1º desde 0º hasta 25º, cubriendo completamente la apertura 
máxima del haz. También se ha considerado que los filtros de forma son simétricos 
alrededor del eje central de irradiación. 
En todas las simulaciones se ha tenido en cuenta que el material que forma el 
filtro de forma es politetrafluoroetileno (F2C-CF2), conocido por el nombre comercial 
Teflón. Los valores de los coeficientes lineales de atenuación para este material se han 
interpolado con un polinomio de quinto grado, cubriendo enteramente el rango de 
energías considerado en el espectro energético.  
Previamente a la simulación de cada historia se calcula el factor de peso, 
( , )W Eα , que tiene en cuenta la atenuación global que se produce en el filtro de forma 
para cada fotón emitido. Este factor de peso tiene en cuenta tanto la distancia que 
recorre la partícula dentro del filtro de forma, como el coeficiente de atenuación lineal 
que va a depender de la energía inicial del fotón: 
 
( ) ( )








El factor de peso es uno de los parámetros de entrada de la subrutina SHOWER 
que, como se ha descrito en el apartado A3.2.1, genera la cascada de partículas que 
son simuladas para cada historia. 
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Para llevar a cabo las simulaciones se han utilizado tres filtros distintos: el primer 
filtro (F1) se ha utilizado para realizar las simulaciones con los equipos GE HiSpeed y 
Helicat II, mientras que el equipo Aquilion disponen de dos filtros distintos según si el 
área anatómica irradiada es cuerpo (F2) o cabeza (F3).  
Desafortunadamente, los datos del filtro de forma que suministra el fabricante no 
son completos, especialmente por lo que se refiere a la geometría específica de cada 
filtro. Para caracterizar la distancia recorrida, para cada uno de los ángulos de emisión, 
se ha procedido con distintas metodologías dependiendo de la disponibilidad y de la 
información previa de cada filtro de forma utilizado 
  
Caracterización del filtro de forma para los equipos HiSpeed y Helicat II 
La caracterización del filtro de forma de ambos equipos se ha realizado midiendo 
las distintas longitudes recorridas en función del ángulo de emisión sobre el propio 
filtro de forma F1, sabiendo que el material constituyente es Teflón. Se han obtenido 
las curvas de atenuación relativa midiendo con la cámara de ionización desde el 
isocentro y en distintas posiciones a lo largo del eje X hasta cubrir completamente el 
ángulo de apertura del haz. Los perfiles obtenidos para los filtros de ambos escáneres 
han sido muy similares, por lo que el filtro utilizado para realizar las simulaciones de 
ambos equipos de TC ha sido el mismo.  
 
Caracterización del filtro de forma para el equipo Aquilion 
Para determinar las dimensiones del filtro se ha partido de la idea primaria del 
“filtro perfecto” [79], y se ha considerado que la geometría del filtro esta diseñada 
para que la atenuación producida por el filtro de forma y por un maniquí cilíndrico de 
agua sea constante en toda la abertura del haz. Como se observa en la Fig. A5.2, la 
atenuación global del conjunto filtro–maniquí va a ser constante para cualquier ángulo 
de emisión siempre que el producto longitud recorrida en cada material por el 
coeficiente de atenuación másico de cada material sea constante.  
 
131 
Anexo V. Filtro de forma 
 
Fig. A5.2. Esquema utilizado para calcular la atenuación global del filtro de forma y del 
maniquí cilíndrico de agua, en función del ángulo de emisión. El esquema del filtro se 
muestra ampliado para facilitar la visión. 
 
Se ha supuesto que el material del filtro es Teflón, por lo que se deduce que: 
 
, ,( ) ( )w TeflónP Ge Aρ ρ
µ α µ α− ⋅ − ⋅
=  (AV.4) 
 
donde A  es una constante, ,wρµ  y ,Teflónρµ  son respectivamente los coeficientes de 
atenuación másico divididos por las densidades del agua y del Teflón y, ( )G α  y 
( )P α  representan el grosor del filtro de forma y del maniquí de agua, 
respectivamente.  
La longitud que va a recorrer cada partícula por el interior del maniquí de 
agua, ( )P α , se ha calculado a partir de la distancia entre los puntos I y F. Estos dos 
puntos se han obtenido resolviendo el sistema de ecuaciones que se obtiene al 
considerar que la trayectoria rectilínea de la partícula, ( )y x tag α= ⋅ , cruza la periferia 
de la circunferencia 2 2( ) 2x SAD y R− + = , donde  representa la distancia entre el 
punto de emisión y el isocentro del equipo de TC, y 
SAD
R  es el radio del maniquí de 
agua. Después de algunas operaciones se deduce que: 
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Si imponemos las condiciones iniciales a la ecuación AV.4, podemos obtener el 
valor de A , y la longitud máxima, max(G )α , que podrá recorrer cada partícula por el 
interior del filtro:  
a) Para el rayo central, 0α = , se obtiene que (0) 2P R= , y la ecuación AV.4 se 
rescribe: 
 
, ,2 (0)w TeflónR Ge Aρ ρ
µ µ− ⋅ − ⋅
=  (AV.6)
 
Sabiendo el grosor del filtro de forma que atraviesa el rayo central, , 
obtenemos el valor de la constante 
(0)G
A . Está claro que el valor A  depende del filtro de 
forma considerado, F2 ó F1, puesto que radio del maniquí utilizado será 25 ó 16 cm 
respectivamente.  
b) Para la máxima apertura del haz de fotones, máxα α= , se obtiene que 
máx( )P 0α = , y la ecuación AV.4 se rescribe: 
 




Finalmente, de la ecuación AV.4 se puede deducir fácilmente que la longitud que 
















En la Fig. AV.3 se puede observar la representación gráfica de los valores 
obtenidos para la distancia recorrida por los fotones en el interior de los tres filtros de 
forma a lo largo del eje X.  
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Fig. A5.3. Valores obtenidos para la función ( )G α a lo largo de la longitud del filtro 
de forma ♦ F1,  F2 y  F3. 
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Anexo VI.                                                                                                    .                   
DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS 
PROTECTORES DE BISMUTO 
 
Al no disponer de datos precisos de la composición química de los protectores de 
bismuto, para realizar las simulaciones se ha utilizado un material equivalente, 
compuesto por látex [161] y una pequeña porción de bismuto. La proporción de cada 
elemento se ha determinado de una forma indirecta, comparando las dosis medidas 
experimentalmente con las obtenidas mediante las distintas simulaciones. Las medidas 
experimentales se han realizado en un equipo de radiodiagnóstico convencional, 
empleando un haz de rayos X generado con un ánodo de tungsteno inclinado 7º, 8,8 
mm de Al equivalente de filtración primaria, una diferencia de potencial de 120 kVp y 
una carga de 100 mAs. 
Se han realizado medidas experimentales con los protectores de bismuto para 
tiroides y mamas utilizando una cámara de ionización. En la Tabla A6.1 se pueden 
observar los valores medidos y la reducción de dosis obtenida al utilizar cada uno de 
los protectores. El porcentaje de transmisión promedio para los dos protectores ha sido 
del 52,7%. Asimismo, se ha estudiado el porcentaje de transmisión al interponer 
láminas de aluminio con grosores crecientes, con el fin de hallar la capa 
hemireductora para el haz utilizado.  
 
Tabla A6.1. Dosis obtenidas con y sin protectores de bismuto, y para distintos grosores 
de láminas de aluminio y transmisión porcentual. 
 
Material Dosis (mGy) Transmisión a (%) 
Sin material 5,23 100,0 
Protector de tiroides 2,77 53,0 
Protector de mama 2,74 52,5 
   
Aluminio (6 mm) 3,07 58,8 
Aluminio (7 mm) 2,82 54,0 
Aluminio (8 mm) 2,63 50,3 
                                                  a La transmisión se ha calculado: 100 · (Dosis sin material / dosis con material) 
 
Estas medidas han permitido determinar que la capa hemireductora es de 8,09 mm 
de Al, y que el grosor promedio de ambos protectores de bismuto es igual a 7,33 mm 
de Al equivalente. 
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A partir de estos datos experimentales se han realizado una serie de simulaciones 
con el fin de determinar la dosis absorbida en una cierta masa de aire, con y sin la 
utilización de láminas de aluminio y protectores de bismuto. Se ha seleccionado una 
anchura nominal de colimación de 0,8 mm y un campo de exploración de 1 cm de 
diámetro para conseguir que el haz de fotones suficientemente colimado y asegurar 
que todas las partículas interaccionan con los protectores. Los parámetros propios que 
definen el espectro energético se han escogido para reproducir las condiciones 
experimentales de medida. El “objeto” de aire, simulado como aire equivalente C552, 
ha sido un prisma de 5 cm de longitud, con un volumen de 692 cm3  y 1.217 kg de 
peso. En la Fig. A6.1 se muestran las imágenes utilizadas para las distintas 
simulaciones, cuyos voxels se han incorporado con un grosor de 5 cm. El tubo de 
rayos X se ha mantenido fijo, mientras que el estrecho haz de fotones se ha hecho 
incidir de la parte superior a la inferior de cada imagen y en el centro de la superficie 










Fig. A6.1 Imágenes utilizadas para representar: a) el volumen de aire, b) las láminas 
de aluminio o de material equivalente a los protectores de bismuto,   c) los protectores 
de bismuto de tiroides y, d) los protectores de bismuto de mama 
 
Los valores de kerma en el volumen de aire equivalente C552 se han obtenido  
mediante simulaciones con y sin las capas de filtración de aluminio y de material 
equivalente a los protectores de bismuto. Para cada una de estas simulaciones, cuyos 
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resultados se muestran en la Tabla A6.2, se ha utilizado un compuesto con un 
porcentaje creciente de bismuto para representar al material de los protectores.  
 
Tabla A6.2 Valores de kerma en aire y transmisión relativa obtenidos para determinados 
grosores y diferentes compuestos de material. 
 
Composición del material absorbente 







Polietileno Agua Bismuto Aluminio 
Imagen 
representada 
en la Fig. A6.1 (mm) (mGy) (%) 
-- -- -- -- a) 0 0,284  
-- -- -- 100 b) 8,09 0,135 47,6 
-- -- -- 100 b) 7,33 0,143 50,4 
30 60 10 -- b) 7,33 0,086 30,1 
33 63 4 -- b) 7,33 0,161 56,6 
33 62 5 -- b) 7,33 0,145 51,0 
33 62 5 -- c) 6,2 - 7,8 0,173 60,6 
33 62 5 -- d) 6,2 - 7,8 0,160 56,2 
a El kerma relativo se ha calculado: 100 · (kerma con material absorbente /  kerma sin material absorbente) 
 
 La proporción de bismuto que mejor ha reproducido los valores de kerma relativo 
medidos experimentalmente ha sido el compuesto con un 5% de bismuto, que es el 
material que ha servido para realizar las simulaciones con los protectores de bismuto. 
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Anexo VII.                                                               
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE TC 
 
Hemos realizado medidas de dosis, y sus correspondientes estimaciones mediante 
simulación, en tres modelos diferentes de escáner, HiSpeed LX/i (General Electric 
Medical Systems, Milwaukee, Estados Unidos), Helicat II (Elscint / Philips, 
Eindhoven, Holanda) y Aquilion 16CFX (Toshiba, Zoetermeer, Holanda). A 
continuación se detallan las principales características de los equipos que se han 
tenido en cuenta para realizar las simulaciones [162]: 
 
•  GE HiSpeed LX/i: modelo de tercera generación que permite seleccionar una 
anchura de corte nominal teórico (colimación) de 1, 2, 3, 5, 7 ó 10 mm, y 
calidades de haz entre 80, 100, 120 ó 140 kVp. La corriente del tubo se puede 
seleccionar entre 60 y 300 mA para 80 kVp, entre 10 y 300 mA para 120 kVp 
y entre 10 y 250 mA para 140 kVp. El tiempo de exploración es de 1, 2, 3 ó 4 s 
por rotación. El equipo funciona en modo axial o helicoidal y el factor de paso 
puede ser escogido entre 0,4 hasta 3 en incrementos de 0,1. La distancia del 
punto focal del haz de rayos X al isocentro del equipo es de 63 cm. El haz de 
fotones tiene un ángulo en abanico en el plano X-Y de 49º. La filtración 
primaria del tubo de rayos X consta de 0,5 mm Al + 0,15 mm Cu, el rizado de 
la tensión es de 0%, el material del filamento es wolframio, y la angulación del 
ánodo tiene un valor de 7º. 
 
 
•  Elscint Helicat II: modelo  tercera generación que permite seleccionar una 
anchura de corte nominal teórico (colimación) de 1, 2,5, 5, 8 ó 10 milímetros, 
calidades de haz entre 90, 120, 130 ó 140 kVp. La corriente del tubo se puede 
seleccionar entre 50 y 250 mA a incrementos de 50 mA. El tiempo de 
exploración es de 1 ó 2 s por rotación. El equipo funciona en modo axial o 
helicoidal y el factor de paso puede ser escogido entre 0,75, 1,0, 1,5 ó 2,0. La 
distancia del punto focal del haz de rayos X al isocentro del equipo es de 63 
cm. El haz de fotones tiene un ángulo de apertura en el plano X-Y de 49º. La 
filtración primaria del tubo de rayos X consta de 8,8 mm de Al equivalente, el 
rizado de la tensión es de 0%, el material del filamento es wolframio, y la 
angulación del ánodo es de 7º. 
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•  Aquilion 16CFX: modelo multicorte de tercera generación de 16 cortes 
simultáneos. Para cada uno de los tres tamaños de anchura nominal de corte, 
permite seleccionar distinto número de cortes adquiridos simultáneamente: a) 
16 x 0,5, 1, 2, b) 4 x 0,5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, c) 1 x 1, 2, 4, 6, 8. La corriente del 
tubo se puede seleccionar entre 10 y 500 mA a incrementos de 10 mA, y las 
calidades de haz entre 80, 100, 120 ó 135 kVp. El tiempo de exploración es de 
0,5, 0,75, 1, 1,5, 2 ó 3 s por rotación. El equipo funciona en modo axial o 
helicoidal y los factores de paso recomendados para una calidad óptima de la 
imagen son 0,68, 0,94, 1,44, auque se puede escoger entre muchos otros. 
Dispone de dos focos de distinto tamaño: foco fino, 0,9 x 0,8 mm y, foco 
grueso, 1,6 x 1,4 mm. Se puede seleccionar campos de exploración de 18, 24, 
32 y 40 cm de diámetro y dispone de dos filtros de forma que se intercambian 
según se realiza un examen de cabeza o de cuerpo. La distancia del punto focal 
del haz de rayos X al isocentro del equipo es de 60 cm. La filtración primaria 
del tubo de rayos X consta de 2 mm Al equivalente, el rizado de la tensión es 
de 0%, el material del filamento es wolframio, y la angulación del ánodo tiene 
un valor de 7º.  
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